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Wykonawcy

wg rozdzielnika

Dotyczy: zamowienia publicznego na zakup i dostawe papieru fotoczutego, elektrod i
materiatdéw medycznych do EKG, USG, KTG dla potrzeb Powiatowego Centrum
Medycznego w Grojcu spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zaméwien publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164) odpowiada na nastepujace pytania
wykonawcow:

Pytanie 1:

Pozycja 1,10

Czy Zamawiajacy dopusci papier z nadrukiem kartki milimetrowej w kolorze czerwonym?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza nadruk czerwony.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy zmienia tres¢ Opisu przedmiotu zamowienia
poz.1

Tres¢ przed zmiana:

Papier do EKG do aparatu kanatowego i aparatu E - 300 Mulicard Farum 6 kanatowy / rok produkcji aparatow 2008 i 2016/
Produkt z nadrukiem kratki milimetrowej (kolor pomaraficzowy). Szerokos¢ papieru z marginesami 104 mm x 40. Dwa marginesy
(gora, ddl) o szerokosci 2 mm. Forma rolowana

Tre$é po zmianie:

Papier do EKG do aparatu kanatowego i aparatu E - 300 Mulicard Farum 6 kanatowy / rok produkcji aparatow 2008 i 2016/

Produkt z nadrukiem kratki milimetrowej (kolor pomaranczowy lub czerwony). Szerokos$¢ papieru z marginesami 104 mm X 40. Dwa
marginesy (gora, dol) o szerokosci 2 mm. Forma rolowana

poz.10
Tres¢ przed zmiana:

Papier do EKG do aparatu CardioTouch 12 kanatowy Airmu Bionet (aparat BTL) [rok produkcji aparatu 2001 | Format A4 z
nadrukiem kratki milimetrowej (kolor pomaranczowy). Szeroko$¢ papieru z marginesem 210 mm. Dwa marginesy (gora, dof) o
szerokosci 2 mm. Forma rolowana/ dopuszczono z czerwong kratkg

Tre$é po zmianie:

Papier do EKG do aparatu CardioTouch 12 kanatowy Airmu Bionet (aparat BTL) /rok produkcji aparatu 2001 /| Format A4 z

nadrukiem kratki milimetrowej (kolor pomaranczowy lub czerwony). Szeroko$¢ papieru z marginesem 210 mm. Dwa marginesy (gora,
dol) o szerokosci 2 mm. Forma rolowana/ dopuszczono z Czerwong, kratkg

Sporzadzita: Katarzyna Kozdroj

Powiatowe Centrum Medyczne w Grojcu Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grojec
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Pytanie 2:
Pozycje 2-3
Prosimy o okreslenie typow drukarek wideoprojektoréw oraz czutosci oczekiwanego
papieru.
Odpowiedz:

Poz. 2 — papier HD

Poz. 3 — papier HG

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zmienia tre$é Opisu przedmiotu zamowienia

poz.2

Tres¢ przed zmiana:

Papier do wideoprojektora termoczdly . Papier do drukarki termicznej pakowany pojedynczo w folie ochronng wym. 110mmx20m
do drukarki termiczne Zamawiajacy wymaga papieru matowego

Tres¢ po zmianie

Papier do wideoprojektora termoczuly HD. Papier do drukarki termicznej pakowany pojedynczo w folie ochronng wym.
110mmx20m do drukarki termicznej Zamawiajgcy Wymaga papieru matowego

poz.3
Tres¢ przed zmiang:

Papier do wideoprojektora termoczuly . Papier do drukarki termicznej pakowany pojedynczo w folie ochronng wym. 110mmx20m
do drukarki termicznej Zamawiajacy wymaga papieru matowego/ dopuszczono rozmiar 110mm/18m

Tres¢ po zmianie

Papier do wideoprojektora termoczuty HG. Papier do drukarki termicznej pakowany pojedynczo w folie ochronng wym.
110mmx20m do drukarki termicznej Zamawiajacy wymaga papieru matowego/ dopuszczono rozmiar 110mm/18m

Pytanie 3:

Pozycja 5

Czy Zamawiajgcy dopusci elektrody do holtera w rozmiarze 41 mm x 55 mm?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza ww. rozmiar elektrod.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zmienia tresé Opisu przedmiotu zaméwienia
poz.5

Tresc przed zmiana:

Elektroda jednorazowa do rejestracji badan metoda Holtera .

Produkt - elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, wykonana z pianki PE, posiadajaca zel staty, dobrg przyczepnosé klejowg do
skory pacjenta oraz warstwe klejowa zabezpieczong folig,

Elektroda ma posiada¢ naciecie do umocowania przewodu pacjenta od aparatu Holter, Czgs¢ metalowa ( zaczep) powinna by¢
kompatybilna z koricowkami przewodu taczacego aparat Holter - ROZZIN Elactronics Margot Medical.

Wymiary elektrod — 35 mm x 55 mm lub 40 mm x 55 mm Pakowane w paczki.

Sporzadzita: Katarzyna Kozdroj

Powiatowe Centrum Medyczne w Grojcu Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grojec
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Tres¢ po zmianie

Elektroda jednorazowa do rejestracji badan metoda Holtera .

Produkt - elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, wykonana z pianki PE, posiadajaca zel staly, dobra przyczepnos¢ klejowa do
skory pacjenta oraz warstwe klejowa zabezpieczong folia.

Elektroda ma posiada¢ naciecie do umocowania przewodu pacjenta od aparatu Holter, czgs¢ metalowa ( zaczep) powinna byc
kompatybilna z koncowkami przewodu taczacego aparat Holter - ROZZIN Elactronics Margot Medical.

Wymiary elektrod — 35 mm X 55 mm lub 40 mm x 55 mm Pakowane w paczki. Dopuszczono wymiary 41mmx55mm

Pytanie 4:

Pozycja 13

Cz|yk%amawiajacy dopusci papier w rolce 0 dtugosci 25 m z przeliczeniem ilosci na 112
rolek”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza wWw. dtugoéci rolki, poniewaz grubos¢ rolki 25 m nie pozwoli na
uzytkowanie w drukarce uzywanej przez Zamawiajacego.

Pytanie 5:

Pozycja 15

Czy Zamawiajgcy dopusci atrament w opakowaniu 1 litrowym z przeliczeniem ilosci na 2
szt?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza opakowania 1 |, poniewaz zapotrzebowanie Zamawiajacego

nie wymaga zamawiania jednorazowo duzych opakowan. Duze opakowanie przy matym
zuzyciu moze pogorszy¢ jako$¢ atramentu.

Pytanie 6:

Pozycja 2

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o podanie czutosci papieru w wyzej wymienionej
pozycji. Czy ma to by¢ papier o czutosci HG, HA, S, czy HD?

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu 2

Pytanie 7:

Pozycja 3

Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o podanie czutosci papieru w wyzej wymienione;
pozycji. Czy ma to by¢ papier o czutosci HG, HA, S, czy HD?

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu 2

Sporzgdzita: Katarzyna Kozdroj
Powiatowe Centrum Medyczne w Grojcu Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Piotra Skargi 10, 05600 Grojec
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Pytanie 8:

Pozycja 3

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o mozliwosé podania ceny za papier o
rozmiarach 110mm/18m z jednoczesnym przeliczeniem na 74 rolki

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza ww. rozmiar papieru z przeliczeniem na 74 rolki

Pytanie 9:

Pozycja 4

Czy Zamawiajgcy w wyzej wymienionej pozycji oczekuje 30000 sztuk elektrod, czy tez
30000 opakowan po 50 sztuk?

Jezeli Zamawiajgcy oczekuje 30000 sztuk elektrod, Zwracamy sie z pro$ba o dopuszczenie
podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierajgcego 50 sztuk elektrod
z jednoczesnym przeliczeniem na 600 opakowan, albo podanie ceny jednostkowej za
sztuke z doktadnoscig do czterech miejsc po przecinku. Ceny jednostkowe elektrod sg
bardzo niskie, proponowane rozwigzanie datoby wykonawcom mozliwosé zaoferowania
korzystniejszej ceny taczne;.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga ilosci 30.000 szt., lub rownowaznej w zaleznosci od ilosci szt. w
opakowaniu. Cene nalezy podaé¢ za 1 szt. do dwoch miejsc po przecinku lub rébwnowaznie
w zaleznosci od ilosci szt. w opakowaniu

Pytanie 10:

Pozycja 4

Zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie w wyzej wymienionej pozycji elektrody okragtej o
srednicy 50mm. Pozostate parametry bez zmian

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza ww. rozmiar elektrod.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zmienia tre$é Opisu przedmiotu zamowienia

poz.4

Tres¢ przed zmiang:

Elektrody do ciagtego monitorowania pacjenta. Produkt wykonany z gabki, wyposazony w zel staly o dobrej przyczepnosci
Klejowej do skéry pacjenta, odporny na wilgo¢. Rozmiar 56 mm (+ / -) 2 mm . Czeé¢ metalowa elektrody (zaczep) ma by¢
kompatybilna z koricéwkami kabla pacjenta taczacego aparat FX 2000 - Emtel. , Pakowane w paczki.

Tre$¢ po zmianie

Elektrody do ciagtego monitorowania pacjenta. Produkt wykonany z gabki, wyposazony w zel staly o dobrej przyczepnosci
klejowej do skory pacjenta, odporny na wilgo¢. Rozmiar 56 mm (+/-) 2mm . Cze$¢ metalowa elektrody (zaczep) ma by¢
kompatybilna z koicéwkami kabla pacjenta taczacego aparat FX 2000 — Emtel. , Pakowane w paczki. Dopuszczono rozmiar 50 mm

Sporzadzita: Katarzyna Kozdroj
Powiatowe Centrum Medyczne w Grojcu Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grojec
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Pytanie 11:
Pozycja 4

Zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie W wyzej wymienionej pozycji elektrody okragtej o
$rednicy 55mm z zelem ptynnym. Pozostate parametry bez zmian.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza elektrody z zelem ptynnym, poniewaz zel ptynny nie spetnia
wymagan Zamawiajgcego.

Pytanie 12:

Pozycja 5

Czy Zamawiajacy W wyzej wymienionej pozycji oczekuje 8230 sztuk elektrod, czy tez 8230
po 50 sztuk?

Jezeli Zamawiajacy oczekuje 8230 sztuk elektrod, zwracamy sie z prosba o dopuszczenie
podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierajacego 50 sztuk elektrod
z jednoczesnym przeliczeniem na 165 opakowan, bgdz mozliwo$¢ podania ceny
jednostkowej za sztuke z doktadnoscig do czterech miejsc po przecinku. Ceny jednostkowe
elektrod sa bardzo niskie, proponowane rozwigzanie datoby wykonawcom mozliwos¢
zaoferowania korzystniejszej ceny tgcznej

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga ilosci 8230 szt., lub réwnowaznej w zaleznosci od ilosci szt. w
opakowaniu. Cene nalezy podac za 1 szt. do dwoch miejsc po przecinku lub rébwnowaznie
w zaleznosci od ilosci szt. w opakowaniu

Pytanie 13:
Pozycja 7
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego 0 mozliwo$¢ zaproponowania W WyZzej
wymienionej pozycji ceny za zel o pojemnosci 500ml z jednoczesnym przeliczeniem na 45
opakowan
Odpowiedz:
Za‘\mawiajacy dopuszcza pojemnos$¢ zelu 500 ml. cene nalezy podac w przeliczeniu na 250
ml.
W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy zmienia tres¢ Opisu przedmiotu zamoéwienia
poz.7
Tres¢ przed zmiang:
Zel do EKG.

Produkt przewodzacy, zapobiegajacy termicznym uszkodzeniom skory (defibrylacja, kardiowersja), posiadajacy naturalny dia skory
odczyn pH, pojemnos¢ 250 mi / dopuszczono 260 ml

Sporzadzita: Katarzyna Kozdroj
Powiatowe Centrum Medyczne w Grojcu Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grojec
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Tres¢ po zmianie

Zel do EKG.

Produkt przewodzacy, zapobiegajacy termicznym uszkodzeniom skory (defibrylacja, kardiowersja), posiadajacy naturalny dla skory
odczyn pH, pojemnos$¢ 250 ml / dopuszczono 260 ml / dopuszczono 500 ml

Pytanie 14:

Pozycja 8

Prosimy o uscislenie — czy Zamawiajacy miat na mysli w wyzej wymienionej pozycji papier o
wymiarach 100mm x150mm x100 kartek w sktadance?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zamawia 100 kartek w sktadance oraz dopuszcza 150 kartek w sktadance
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zmienia tresé Opisu przedmiotu zamowienia

poz.8

Tre$¢ przed zmianag:

Papier do KTG /rok produkcji aparatéw 1995, 2000, 2006 /

W formie ztozonej o wym. 100mmx150mmx10mm

Margines u géry wynosi 12 mm, na dole 10 mm

Papier jest podzielony na dwie czesci: 80mm od goérnego marginesu kratki 5Smmx3mm ze skalg od 60 do 200 /zapisuje czynnos¢ serca
pfodu/

Po 7mm przerwie druga cze$¢ papieru o szer. 40mm podzielona na kratki 5Smmx4mm /zapis czynnosci skurczowej macicy/ ze skalg od
0 do 100/ dopuszczono 150mm x 100mm x 150 kartek

Tres¢ po zmianie:

Papier do KTG /rok produkcji aparatow 1995, 2000, 2006 /

W formie zlozonej o wym. 100mmx150mmx100mm

Margines u gory wynosi 12 mm, na dole 10 mm

Papier jest podzielony na dwie czesci: 80mm od gérego marginesu kratki 5Smmx3mm ze skalg od 60 do 200 /zapisuje czynnos¢ serca
ptodu/

Po 7mm przerwie druga cze$¢ papieru o szer. 40mm podzielona na kratki 5mmx4mm /zapis czynnosci skurczowej macicy/ ze skalg od
0 do 100/ dopuszczono wymiary 150mm x 100mm x 150 kartek

Pytanie 15:

Pozycja 9

Zwracamy sig z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o
catkowitej szeroko$ci 107mm, robocza szerokogé nadruku pozostaje bez zmian, tj. 100mm
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza ww. szerokosci papieru, poniewaz wymieniona szerokosé nie
zmiesci sie do drukarki posiadanej przez zamawiajgcego.

Pytanie 16:

Pozycja 13

Czy Zamawiajacy oczekuje w wyzej wymienionej pozycji papieru z nadrukiem czy tez bez?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga papieru z nadrukiem (kratka czerwona)

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zmienia tre$é Opisu przedmiotu zamoéwienia

Sporzadzita: Katarzyna Kozdrgj
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poz.13

Tres¢ przed zmiana:

Papier do drukarki X Series WEKG34/Z0O0L

Tres¢ po zmianie:

Papier do drukarki X Series WEKG34/ZOOL nadruk z czerwong kratka

Pytanie 17:

Pozycja 13

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie w Ww. pozycji papieru o
dtugosci 24m z jednoczesnym przeliczeniem na 117 sztuk.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza ww. dtugosci rolki, poniewaz grubo$¢ rolki 24 m nie pozwoli na
uzytkowanie w drukarce uzywanej przez Zamawiajacego.

Pytanie 18:

Pozycja 14

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajacego o dopuszczenie w wyzej wymienionej pozycji
papieru o wymiarach 250x300x2000 z jednoczesnym przeliczeniem na 2 sztuki
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza ww. wymiaru papieru, poniewaz zapotrzebowanie
Zamawiajgcego nie wymaga zamawiania jednorazowo duzych opakowan.

Pytanie 19:

Pozycja 15

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajacego o wydzielenie wyzej wymienionej pozycji do
osobnego pakietu. Pozwoli to na ztozenie wiekszej ilosci ofert w korzystnych cenach.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wydziela ww. pozycji, poniewaz w niniejszej procedurze nie przewidziano
sktadania ofert czeSciowych.

Pytanie 20:

Projekt Umowy §1 ust.3

Prosimy o podanie maksymalnej liczby dostaw w miesiacu — informacja ta ma kluczowe
znaczenie dla skalkulowania ceny oferty i tym samym stanowi niezbedny element opisu
przedmiotu zamédwienia.

Odpowiedz:

Szacunkowa ilo$¢ do dwoch dostaw miesiecznie

Sporzadzita: Katarzyna Kozdroj
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Pytanie 21:

Projekt Umowy §8 ust.2

Whnosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych za odstgpienie od umowy z winy
dostawcy w wyzej wymienionym punkcie jak wygérowanych i niewspotmiernie wysokich do
poziomu 1% wartosci netto niezrealizowanej czesci dostawy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane kar umownych

Pytanie 22:

Pozycja 2,3

Prosimy o doprecyzowane czuto$ci papieréw do drukarki termicznej: czutos$¢ S lub czutosé
HG lub czutos¢ HD?

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu 2

Pytanie 23:
Pozycja 4:

Prosimy o dopuszczenie elektrody w rozmiarze 56x42 mm? Pozostate wymagania zgodnie
z SIWZ.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza ww. wymiaru elektrody, poniewaz wymieniony rozmiar nie
spetnia wymagan dla tego typu elektrod, tj. pytanie dotyczy innego rodzaju elektrody.

Pytanie 24:

Pozycja 6:

Czy nie zaszta oczywista omytka pisarska poniewaz wszystkie zele do USG sg w
konsystencji ptynnej, natomiast Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamdwienia, wymaga :
.Zel staty do USG”?

Odpowiedz:

Prawidtowa nazwa: zel do USG.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zmienia tres¢ Opisu przedmiotu zamoéwienia

poz.6

Tresc przed zmiang

Zel staty do USG.

Produkt przewodzacy ultradzwieki, na bazie wodnej, posiadajacy naturalny dla skéry odczyn pH, przygotowany w postaci gotowego do
uzycia preparatu. Pojemno$¢ 500 ml:

Tres¢ po zmianie:
Zel do USG.

Produkt przewodzacy ultradzwieki, na bazie wodnej, posiadajgcy naturalny dla skory odczyn pH, przygotowany w postaci gotowego do
uzycia preparatu. Pojemnos$¢ 500 ml

W zwiagzku z wprowadzonymi zmianami w Opisie przedmiotu zamoéwienia integralng

czescig odpowiedzi na pytania jest Opis przedmiotu zamoéwienia z dnia 16.03.2018 r.
o Prezes Zarzgdu
rPowiatowego Centrum ?ﬁgd}f@;znegc

Sporzadzita: Katarzyna Kozdroj .
Powiatowe Centrum Medyczne w Grojcu Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grojec mgr Marzena Barwicka
Wpisano do Krajowego Rejestru Sadowego XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Sadu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA z dnia 16.03.2018 r.

CPV 22993000-7 Papier fotoczuty termiczny lub termograficzny i tektura
CPV 31711140-6 Elektrody
CPV 31140000-3 Materiaty medyczne

Stawka podatku VAT 8%,

Lp

Opis przedmiotu zamoéwienia.

Rozmiar

Szacunkowa
llos¢

J.m.

1

Papier do EKG do aparatu kanatowego i aparatu E
- 300 Mulicard Farum 6 kanatowy / rok produkcji
aparatow 2008 i 2016/

Produkt z nadrukiem kratki milimetrowej (kolor
pomaranczowy lub czerwony). Szeroko$¢ papieru z
marginesami 104 mm x 40. Dwa marginesy (géra, dol)
o szerokosci 2 mm. Forma rolowana

Szerokosc¢
papieru z
marginesami
104 mm x 40

12

szt

Papier do wideoprojektora termoczuly HD. Papier
do drukarki termicznej pakowany pojedynczo w folie
ochronng wym. 110mmx20m do drukarki termicznej
Zamawiajacy wymaga papieru matowego

wym.
110mmx20m

110

szt

Papier do wideoprojektora termoczuty HG. Papier
do drukarki termicznej pakowany pojedynczo w folie
ochronng wym. 110mmx20m

do drukarki termicznej Zamawiajacy wymaga papieru
matowego/ dopuszczono rozmiar 110mm/18m

wym.
110mmx20m

66 lub
rownowazna

szt

Elektrody do ciagtego monitorowania pacjenta.
Produkt wykonany z gabki, wyposazony w Zel staty o
dobrej przyczepnosci klejowej do skory pacjenta,
odporny na wilgo¢. Rozmiar 56 mm (+/-) 2mm .
Cze$¢ metalowa elektrody (zaczep) ma by¢
kompatybilna z koricowkami kabla pacjenta faczacego
aparat FX 2000 - Emtel. , Pakowane w paczki.
Dopuszczono rozmiar 50 mm

Rozmiar 56
mm (+/ -) 2
mm

30.000 lub
rownowazna
w zaleznosci
od ilosci szt. W
opakowaniu

szt

Elektroda jednorazowa do rejestracji badan
metoda Holtera .

Produkt - elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna,
wykonana z pianki PE, posiadajaca zel staly, dobrg
przyczepnosc klejowa do skory pacjenta oraz warstwe
klejowa zabezpieczong folia.

Elektroda ma posiadac nacigcie do umocowania
przewodu pacjenta od aparatu Holter, czg$¢ metalowa
( zaczep) powinna by¢ kompatybilna z koricowkami
przewodu faczacego aparat Holter - ROZZIN
Elactronics Margot Medical.

Wymiary elektrod — 35 mm x 55 mm lub 40 mm x 55
mm Pakowane w paczki. Dopuszczono wymiary
41mmx55mm

35mmx 55
mm lub 40
mm x 55 mm

8 230 lub
rownowazna

w zaleznosci
od ilosci szt. W
opakowaniu

szt

Zel do USG.

Produkt przewodzacy ultradzwigki, na bazie wodnej,
posiadajacy naturalny dla skory odczyn pH,
przygotowany w postaci gotowego do uzycia
preparatu. Pojemnos$¢ 500 ml

Pojemnos¢
500 ml

293

szt

Zel do EKG.

Produkt przewodzacy, zapobiegajacy termicznym
uszkodzeniom skory (defibrylacja, kardiowersja),
posiadajacy naturalny dla skory odczyn pH,
pojemno$¢ 250 ml / dopuszczono 260 ml/
dopuszczono 500 ml

90

szt

Papier do KTG /rok produkcji aparatow 1995, 2000,




2006 /

W formie ztozonej 0 wym. 100mmx150mmx10mm
Margines u géry wynosi 12 mm, na dole 10 mm
Papier jest podzielony na dwie czesci: 80mm od
gornego marginesu kratki Smmx3mm ze skalg od 60
do 200 /zapisuje czynnos¢ serca ptodu/

Po 7mm przerwie druga cze$¢ papieru o szer. 40mm
podzielona na kratki 5Smmx4mm /zapis czynnosci
skurczowej macicy/ ze skalg od 0 do 100/ wymagane
wymiary 150mm x 100mm x 150 kartek

140

szt

Papier do Lifepaka Medtronic Pysio-Control 12
odprowadzeniowego. /rok produkcji aparatu 2001/
Produkt z nadrukiem kratki milimetrowej (kolor
pomaranczowy). Szeroko$¢ papieru robocza 100 mm.
Dwa marginesy: szer: géra 2 mm, dét 4 mm. Forma
rolowana/ dopuszczono czerwona kratke

108

rol

10

Papier do EKG do aparatu CardioTouch 12
kanatowy Airmu Bionet (aparat BTL) /rok produkc;ji
aparatu 2001 / Format A4 z nadrukiem kratki
milimetrowej (kolor pomarariczowy lub czerwony).
Szeroko$¢ papieru z marginesem 210 mm. Dwa
marginesy (géra, dot) o szerokosci 2 mm. Forma
rolowana/ dopuszczono z czerwona kratkg

67

szt

"

Papier rejestracyjny do aparatu EKG (Ascard Mr.
Blue). /rok produkcji aparatéw 2008, 2009, 2010 /
Papier termoaktywny, niewoskowany z nadrukiem.
Siatka milimetrowa kolor pomarariczowy, szeroko$¢
rolki papieru 112 mm +0/-2mm, $rednica rolki papieru
45 mm +/- 1 mm, srednica zewnetrzna watka 16 mm
+/- 0,5 mm, forma rolowana, papier z marginesem
(g6ra, dot) 2 mm, kompatybilny z aparatem Ascard Mr.
Blue/ dopuszczono z czerwong kratkg

200

szt

12

Papier do aparatu EKG BTL - 08 MD -
Irok produkcji aparatéw 2005,2009/

112 mm x 25

150

szt

13

Papier do drukarki X Series WEKG34/ZOOL nadruk
z czerwong kratka

80mmx20m

140

szt

14

Papier rejestracyjny do zapisu atramentowego do
aparatu EEG typ 8 S firmy Medicor /rok produkcii
aparatu 1986 /

250x300x500

op

15

Atrament niebieski do aparatu Medicor typ 8 S 400
ml/ dopuszczono w kolorze czarnym

szt

16

Elektrody jednorazowe do stymulacji przez skére
ze ztaczem QUIK COMBO kompatybilne z
defibrylatorem Life Pak 12, op. 2 szt.

kpl




