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PCMG/Z0-02/2019 Grojec, dnia 24.01.2019r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcdéw

Dotyczy: postgpowania w procedurze uproszczonej prowadzone] bez zastosowania przepisow ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieri publicznych na zakup i dostawe elektrod neutralnych dla
potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Gréjcu Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia.

l. Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien
publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 z péi. zm.) udziela odpowiedzi na nastepujgce pytania
Wykonawcy:

Pytanie 1 - Dotyczy pozycji 1:

Czy Zamawiajgcy dopusci elektrode neutralna jednorazowego uzytki, dzielona po obwodzie,
o powierzchni aktywnej 103cm2. Podtoze wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki. Skrzydetka
zapobiegajace przypadkowemu odklejaniu sie. Klej w czesci brzeznej i hydrozel w czesci przewodzacej
przyjazne dla skdry. Elektroda dla dzieci powyzej 5kg i dorostych. Elektrody posiadajace uniwersalne
ztgcze kompatybilne ze wszystkimi aparatami elektrochirurgicznymi dopuszczonymi do uzytkowania
UE?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie 2 - Dotyczy pozycji 2:

Czy Zamawiajgcy dopusci uchwyt elektrod monopolarnych z przetacznikiem, elektrodg i kablem, z
dwoma przyciskami, o dtugosci 160mm, do elektrod z trzonkiem o $rednicy 4mm, szeéciokatnym
zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dtugoséci 4m, wtyczka 3-bolcowa, przeznaczona do min.
400 cykli sterylizacji ? ' ’ |

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza i zmienia opis przedmiotu zamdwienia.

Treéc przed zmiana:

»dtugoéci 145mm, do elektrod z trzonkiem o $rednicy 4mm, szesciokatnym zabezpieczeniem przed
obrotem, z kablem o dtugosci 4,5m, wtyczka 3-bolcowa, przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji.”
Tresé po zmianie:

»dtugosci 145-160mm, do elektrod z trzonkiem o $rednicy 4mm, szesciokgtnym zabezpieczeniem
przed obrotem, z kablem o dfugoséci 4-4,5m, wtyczka 3-bolcowa, przeznaczona do min. 200 cykli
sterylizacji”

Pytanie 3 - Punkt 1.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania elektrode neutralng jednorazowego uzytku, dzielong po
obwodzie kazdej z dwdch czesci, hydrozelowg z systemem rozprowadzajacym prad réwnomiernie na
catej powierzchni elektrody, nie wymagajaca aplikacji w okreslonym kierunku w stosunku do pola
operacyjnego, powierzchnia przewodzaca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej.
Powierzchnia catkowita 170cm2. Wymiary 176x122mm. Do kazdej elektrody dotaczona informacja o
numerze serii i dacie waznosci w postaci samoprzylepnej etykiety, pakowane po 50szt?

Odpowied::

Zamawiajgcy wymaga aby powierzchnia elektrody wynosita min. 110cm2 i w tym zakresie zmienia
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opis. Zamawiajgcy wymaga aby powierzchnia wynosita min. 110cm2.
Tresc¢ przed zmiang: powierzchnia 110cm2
Tres¢ po zmianie: powierzchnia min. 110ecm2

Zamawiajgcy wymaga, aby elektrody posiadaty uniwersalne ztgcze kompatybilne ze wszystkimi
aparatami_elektrochirurgicznymi dopuszczonymi do uzytkowania UE (czego Wykonawca w pytaniu
dotyczacym oferowanego produktu nie zawart). Zamawiajgcy dopuszcza opakowania po 50szt.
Zamawiajacy nie okreslit wielkosci opakowania. Wymaga, aby ilo$¢ ogélna asortymentu w danej
pozycji nie byta mniejsza niz okreélona przez Zamawiajacego.

Pytanie 4 - Punkt 2.

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania uchwyt elektrod monopolarnych o dtugosci 155mm,
z dwoma przyciskami, elektrodg monopolarng i kablem o dtugosci 5m, z trzonkiem o $rednicy 4mm,
szesciokgtnym zabezpieczeniem przed obrotem, przeznaczone do min. 100 cykli sterylizacji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza.
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