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Gréjec, 19 paidziernik 2021r.

Zapytanie ofertowe

na zakup, dostawe i uruchomienie aparatéw USG
. ZAMAWIAJACY

Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagiellodska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40,
REGON: 015528910, reprezentowane przez Joanne Czarnecka, Prezesa Zarzadu Powiatowego
Centrum Medycznego w Gréjcu spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia na mocy
petnomocnictwa udzielonego uchwatg nr  1484/256/21 Zarzadu Wojewédztwa
Mazowieckiego z dnia 16 wrzesnia 2021 r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa Prezesowi
Zarzadu Powiatowego Centrum Medycznego w Gréjcu Sp. z 0.0. do dokonywania wszelkich
czynnosdci zwigzanych z realizacjag zaméwienn w ramach projektu pn.: ,Zakup niezbednego
sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV 2

na terenie wojewddztwa mazowieckiego”.
Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Zamoéwienie udzielane jest na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020r.
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakainych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020r. poz. 1842, z p6in. zm.).

2. Zamdwienie bedzie prowadzone w sposdb celowy i oszczedny z zachowaniem zasady
uzyskania najlepszych efektow.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postepowaniu zastosowanie bedg miaty

przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ill. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamodwienia jest zakup, dostawa i uruchomienie aparatéw USG.
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2. Szczegdétowy opis przedmiotu zamdwienia zostat okreslony w zataczniku nr 2

do Zapytania ofertowego.

3. Termin realizacji zamdwienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021r.

IV. KRYTERIUM, KTORYM ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy kierowat sie bedzie nastepujgcymi kryteriami i ich waga:
Kryterium: cena - waga 100 pkt

Oferty ocenione bedg punktowo. Maksymalna ilosé¢ punktéw, jaka mozie uzyskaé oferta,

wynosi 100.
Kryterium: cena:

Cena oferty winna obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do podania catkowitej ceny zamodwienia
z dokfadnoscia do dwdch miejsc po przecinku, wyrazonej cyfrowo i stownie w ztotych polskich.
Punkty w kryterium ceny beda przyznawane wedtug nastepujacej zasady:

cena oferowana minimalna brutto
X = % 100 pkt
cena badanej oferty brutto

2. Do realizacji zamdéwienia Zamawiajacy wybierze Wykonawce, ktérego oferta otrzyma

najwiekszg liczbe punktéw.

V. ROZSTRZYGNIECIE POSTEPOWANIA | ZLECENIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

O wynikach postepowania jego uczestnicy zostang poinformowani za posrednictwem strony

www.pcmg.pl . Z Wykonawcg, ktérego oferta uzyska najwiekszg liczbe punktéw, zostanie

zawarta umowa — projekt umowy stanowi zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
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VI. INFORMACIJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE

Osoba ze strony Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcami i udzielania informacji oraz
odpowiedzi na pytania na temat zamdwienia jest:
— Pp. Aleksandra Kadziela Koordynator Dziatu Zamdwien Publicznych, Zaopatrzenia

z Magazynami, Inwestycji i Srodkéw Unijnych, tel. 48 664 91 36, e-mail: sekretariat@pcmg.pl

VII. SPOSOB SKtADANIA OFERT

Wymaga sie ztozenie oferty jak nizej:

1. W formie pisemnej w nieprzezroczystej, zamknietej kopercie na adres: Powiatowe Centrum
Medyczne w Gréjcu spétka z ograniczona odpowiedzialnoécia ul. Ks. Piotra Skargi 10,
05-600 Grdjec.

Koperte opisa¢ w nastepujacy sposob:

»Zapytanie ofertowe na zakup, dostawe i uruchomienie aparatéw USG. Nie otwiera¢ przed
25.10.2021r. godz. 10:00".

2. Oferty ztozone po terminie sktadania ofert, okreslonym z zapytaniu ofertowym,
Zamawiajgcy niezwtocznie zwraca Wykonawcom.

3. Za termin ziozenia oferty przestanej poczta tradycyjng przyjmuje sie date jej wptywu
do sekretariatu Powiatowego Centrum Medycznego w Gréjcu spétka z ograniczona

odpowiedzialnoscig ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Gréjec.

VIIl. TERMIN SKEADANIA OFERT: do 25.10.2021r. godz. 10:00

IX. WARUNKI PLATNOSCI

1. Forma pfatnosci przelew na podstawie faktury wystawionej w terminie 3 dni od daty
podpisania protokotu odbioru.
2. Termin ptatnoéci — w ciggu 30 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury

do siedziby Zamawiajgcego.
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X. POZOSTALE INFORMACIE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania bez podania

przyczyny.

2. Wykonawca jest zwigzany z ofertg 30 dni od daty terminu sktadania ofert.

XI. ZALtACZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Zatgcznik nr 1 — Formularz ofertowy
Zatgcznik nr 2 — Opis przedmiotu zaméwienia na zakup, dostawe i uruchomienie aparatéw USG
Zatgcznik nr 3 —Wzdbr umowy
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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Zakup, dostawa i uruchomienie aparatéw USG

. ZAMAWIAJACY

Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40,
REGON: 015528910, reprezentowanym przez Joanne Czarnecka, Prezesa Zarzadu
Powiatowego Centrum Medycznego w Grdjcu spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia na
mocy pefnomocnictwa udzielonego uchwata nr 1484/256/21 Zarzadu Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 16 wrzeénia 2021 r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa Prezesowi
Zarzadu Powiatowego Centrum Medycznego w Gréjcu Sp. z 0.0. do dokonywania wszelkich
czynnosci zwigzanych z realizacja zamdéwierh w ramach projektu pn.: ,Zakup niezbednego
sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV 2

na terenie wojewddztwa mazowieckiego”.

Il. WYKONAWCA

PetNa NAZWE WYKONBWEY: . .oviviiriiriiiiciitiete sttt ettt et ee e eene s e s e eneee e s ensensanesseeesessees e seesesesenns
Fi¥c (g o T e T T LU T SRS
Imig i NazZWiSKO 0SObBY A0 KONTAKEU: ..eovveeeeeeeeece ettt ettt e st e e eee s e enae e s eeseseneenees

NUMET TRIETONU/TAX: ...ttt ettt e et e e eee s aeaes e e e eseeneeneeseeseesrsessesneeseens

..........................................................................................................................................

Il. WYCENA ZAMOWIENIA

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego
na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwiazanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842, z p6zn. zm.) w ramach

zadania pn.: Zakup, dostawa i uruchomienie aparatéw USG.

5




Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Fund i Unia E jsk
i D g e QDaZowsze, it S
serce Polski

Oferuje realizacje zadania, bedacego przedmiotem zamowienia, zgodnie z wymogami

opisanymi w Zapytaniu ofertowym, jak nizej:

Wartosc netto [z1] VAT w kwocie [z1] Wartos¢ brutto [z1] Stownie wartosc¢
brutto

Ultrasonograf (zestaw

na wozku) z opcjg

.....................................

Dopplera — 1 szt.

Ultrasonograf (zestaw

na wézku) z opcja

Dopplera —1 szt.

RAZEM

Ponadto oswiadczam, ze:

1. W stosunku do mojej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogtoszono upadtosci.

2. Posiadam niezbedng wiedze i doswiadczenie.

3. Dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia.

4. Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdwienia.
5. Zapoznatem sie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i w przypadku wyboru
mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiazuje sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. Oferowana cena stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy i uwzglednia caty zakres
przedmiotu zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia przedstawionym
w Zapytaniu ofertowym, oraz obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamdwienia.

7. Wykonam przedmiot zamowienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego

w Zapytaniu ofertowym.
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8. Zobowiazuje sie dostarczy¢ w dniu odbioru certyfikat CE, paszport techniczny,

dokumentacje techniczng oraz dokumenty potwierdzajace, ze oferowany aparat jest

dopuszczony do uzywania na terenie RP.

Zatgczniki:
1) Wypetniony Zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego
2) ...

......................................................................................................

(miejscowosé i data) (podpis i piecze¢ Wykonawcy)




Fundusze ; 0 Unia E jsk
i EUerejskiE - ggfsclfgospollta azowszel nl?{ulo::jgfll::ljniusaz

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionainego

Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego

1. Ultrasonograf (zestaw na wézku) z opcjg Dopplera

WYMAGANE
Lp. |OPIS PARAMETRY PARAMETRY OFEROWANE
| WARUNKI

I Parametry ogélne
1. | Aparat fabrycznie nowy, rok TAK

produkcji 2021

Wyklucza sie mozliwos¢ oferowania
aparatéw rekondycjonowanych i
podemostracyjnych

2. | Aparat wyposazony w baterie TAK
podtrzymujgca pamiec aparatu, co
pozwala na odtagczenie od zasilania,
podtrzymania systemu w uspieniu
przez co najmniej 30 minut i
przywrécenie do pracy w ciagu
okoto 0,5 min

3. | System o zwartej jednomodutowe;j TAK
konstrukcji wyposazony w cztery
skretne kota z mozliwoscia
blokowania na state i do jazdy na
wprost dwéch z nich i wadze
maksymalnie 100 kg

Il Konstrukcja i konfiguracja

4. | Liczba procesowych kanatow TAK
odbiorczych min. 4 000 000
5. | Cyfrowy monitor LCD o przekatnej TAK

ekranu min 20”, o rozdzielczosci
min. 1920 x 1080 pixeli,
regulowany w trzech ptaszczyznach
niezaleznie od panelu sterowania,
antyrefleksowy zapewniajacy
mozliwosé pracy w warunkach
naturalnego/sztucznego

oswietlenia.

6. | 4 aktywne, réwnowazne gniazda do TAK
przytgczenia gltowic obrazowych

7. | 1 aktywne gniazdo do przytaczenia TAK

gtowicy dopplerowskiej tzw.
»Slepej”

8. | Wbudowany modut ekg wraz z TAK
przewodami
9. | Moiliwos¢ ptynnej regulacji TAK
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potozenia panelu sterowania w
kierunkach — géra/dét min 20 cm,
obrot w lewo/prawo min. 170°

10.

Wewnetrzny dysk twardy o
pojemnosci min.512 GB, formaty
zapisu min. DICOM, AVI, JPG

TAK

11.

Liczba obrazéw pamieci
dynamicznej (cineloop) dla CD i
obrazu 2D min. 2200 klatek oraz
zapis dopplera spektralnego min.
45 sekund

TAK

12,

Dynamika aparatu min. 280 dB

TAK

13.

Zakres pracy aparatu definiowany
czestotliwosciami pracy mozliwych
do podtaczenia sond min. 1 - 20
MHz

TAK

14.

Nagrywarka DVD R/RW
wbudowana w aparat, formaty
zapisu min. DICOM, AVI, JPG

TAK

15.

Videoprinter czarno-biaty

TAK

16.

Panel dotykowy o przekatnej min.
10”, wspomagajacy obstuge
aparatu z mozliwoscia regulacji
jasnosci, przesuwania stron za
pomoca dotyku jak tablet

TAK

17.

Funkcja zdublowania na ekranie
panelu dotykowego obrazu
diagnostycznego celem utatwienia
dostepu do uzyskiwanego obrazu
diagnostycznego np. podczas
procedur interwencyjnych

TAK

18.

Funkcja powiekszenia obrazu
diagnostycznego na min. 80%
ekranu

TAK

Ill Obrazowanie i prezentacja obrazu

19.

Regulacja gtebokosci penetracji w
zakresie od 2 cm do 40 cm

TAK

20.

Jednoczesne wysdwietlanie na
ekranie dwoch obrazéw w czasie
rzeczywistym typu B i B/CD

TAK

21

Poréwnywanie min. 4 ruchomych
obrazéw 2D tego samego pacjenta.

TAK

22.

Tryb duplex (B + PWD)

TAK

23.

Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD)

TAK

24.

Anatomiczny M-Mode

TAK

25,

Regulacja wzmocnienia
gtebokosciowego (TGC) min. 8
regulatoréw oraz wzmocnienia
poprzecznego (LGC) wiazki

TAK
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ultradzwiekowej min 4

26.

Czestotliwos$¢ odswiezania obrazu
2D min. 1500 obrazéw na sek.

TAK

27.

Doppler pulsacyjny (PWD), Color
Doppler (CD), Power Doppler (PD)
dostepny na wszystkich
oferowanych gtowicach

TAK

28,

Oprogramowanie umozliwiajace
wykonanie badan:

- narzgdéw jamy brzusznej

- matych narzaddw (m.in. tarczyca,
piersi)

- naczyniowych

- kardiologicznych dzieci

TAK

29.

Preset do badania COVID-19

TAK

30.

Obrazowanie harmoniczne

TAK

31.

Obrazowanie harmoniczne z
odwrdéceniem impulsu (inwersja
fazy)

TAK

32.

Doppler ciggty (CW) dostepny na
gtowicy sektorowej kardiologicznej
z predkoscig min. 15 m/s

TAK

33.

Zakres predkosci Doppler
Pulsacyjny (PWD) dla zerowego
kata min. +/- 8 m/s

TAK

34,

Zakres predkosci Doppler
Pulsacyjny (PWD) w trybie TRIPLEX
min. 7 m/sek przy zerowym kacie.

TAK

35.

Zakres predkosci Doppler Kolorowy
dla zerowego kata min. 3,0 m/sek.

TAK

36.

Regulacja uchylnosci wigzki
dopplerowskiej min. +/- 302

TAK

37.

Doppler tkankowy oferowany na
gtowicy sektorowej

TAK

38.

Power Doppler z oznaczeniem
kierunku przeptywu

TAK

39.

Regulacja wielkosci bramki
Dopplerowskiej (SV) w zakresie
min. 0,5 mm - 20,0 mm

TAK

IV Funkcje uzytkowe

40.

Min. 15-stopniowe powiekszenie
obrazu w czasie rzeczywistym

TAK

41.

Min. 15-stopniowe powigekszenia
obrazu zamrozonego

TAK

42.

Automatyczna optymalizacja
obrazu 2D przy pomocy jednego

TAK

10




Program Regionalny - Polska Rozwoju Regionalnego

Fund P Unia El jsk
5 Fundusze Recpospois  (DAZOWSZE,  Uromuoeike
serce Polski

przycisku (m.in. automatyczne
dopasowanie wzmocnienia obrazu)

43. | Automatyczny obrys spektrum i TAK
wyznaczanie parametrow
przeptywu na zatrzymanym
spektrum oraz w czasie
rzeczywistym na ruchomym
spektrum (min. S, D, PL,RI, HR)

44. | Praca w trybie wielokierunkowego TAK
emitowania i sktadania wigzki
ultradiwiekowej z gtowic w petni
elektronicznych, z min. 9 katami
emitowania wigzki tworzacymi
obraz 2D na wszystkich gtowicach
convey, liniowych. Wymaog pracy
dla trybu 2D oraz w trybie
obrazowania harmonicznego.

45, | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu TAK
redukujace artefakty i szumy

46. | Pomiar obwodu, pola powierzchni, TAK
objetosci, katdw

47. | Pomiar odlegtosci, min. 8 TAK
pomiardéw

48. | Mozliwos¢ zaprogramowania w TAK
aparacie nowych pomiaréw oraz
kalkulacji

49. | Mozliwos¢ rozbudowy o funkcje TAK

ciggtej automatycznej optymalizacji
obrazu 2D wyzwalang przy pomocy
jednego przycisku (m.in.
automatyczne dopasowanie
wzmocnienia obrazu)

V Glowice ultradZwiekowe

50. | Glowica sektorowa do badari TAK
kardiologicznych dzieci

51. | Zakresie czestotliwosci min od 3 do TAK
8 MHz (1 MHz)

52. | Liczba elementéw gtowicy min. 96 TAK

53. | Kat pola widzenia gtowicy min. 90° TAK

54. | Praca w trybie Il harmonicznej TAK

55. | Gtowica liniowa do badani TAK
naczyniowych

56. | Zakres czestotliwosci min. od 2,0 TAK
do 12,0 MHz (+1 MHz)

57. | Liczba elementéw gtowicy min. 300 TAK

58. | Szerokos¢ czota skanowania nie TAK
wiecej niz 40 mm.

59. | Praca w trybie Il harmonicznej TAK

60. | Glowica konweksowa do badan TAK

jamy brzusznej wykonana w
technologii matrycowej
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wielorzedowej lub innej, znaczaco
poprawiajacej rozdzielczosé np.
Single Cristal, Pure Wave, Hanafy
Lens

61.

Zakres czestotliwosci min. od 1,0
do 6,0 MHz (1 MHz)

TAK

62.

Liczba elementdéw akustycznych
gtowicy min. 300

TAK

63.

Kat pola widzenia gtowicy min. 70°

TAK

VI Inne

64.

Raporty dla kazdego rodzaju i trybu
badania z mozliwoscig dotgczenia
obrazéw do raportéw

TAK

65.

Mozliwos¢ konfiguracji raportu
poprzez zmiane jego wygladu,
definiowania pomiaréw oraz np
mozliwosé zamieszczenia
graficznego loga w nagtowku
szpitala

TAK

66.

Dostepne bezptatne narzedzie do
tworzenia wlasnego wzoru raportu
na zewnetrznym komputerze PC

TAK

67.

Mozliwos¢ rozbudowy o
oprogramowanie bazujgce na
technologii ,Sledzenia markeréw
2D” do analizy kurczliwosci
globalnej i odcinkowej lewej
komory. Podsumowanie w postaci
wykresu Bull-Eye min 17
segmentdéw. Automatyczne
rozpoznawanie projekcji dwu, trzy i
czterojamowej bez koniecznosci
recznego wskazywania projekcji i
punktéw obrysu.

TAK

68.

Mozliwo$¢ rozbudowy dostepna na
dzien sktadania oferty o gtowice
liniowa srédoperacyjng w ksztatcie
litery ,L” lub, T o zakresie
czestotliwosci min. od 7.0 do 15.0
MHz, szerokosci pola skanowania
maks. 25 mm, ilosci elementow
akustycznych min. 192

TAK

69.

Mozliwos$¢ rozbudowy dostepna na
dzien sktadania oferty o gltowice
liniowg o zakresie czestotliwosci
min. od 2.0 do 22.0 MHz,
szerokosci pola widzenia min. 50
mm, ilosci elementéw
akustycznych min. 1800 do badan
matych narzaddéw potozonych
powierzchniowo, naczyniowych i

TAK
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migsniowo-szkieletowych

70. | Mozliwos¢ rozbudowy dostepna na TAK
dzien sktadania oferty o gtowice
kardiologiczna przezprzetykowa
matrycowa o zakresie
czestotliwosci min. od 2,0 do 8,0
MHz (+1,0 MHz) i ilodci elementéw
akustycznych glowicy min. 2 400

71. | Mozliwosé rozbudowy dostepna na TAK
dzien skfadania oferty o gfowice
microconvex do badan jamy
brzusznej dzieci i noworodkéw oraz
badan przezciemigczkowych o
zakresie czestotliwosci od min. 5,0
do 8,0 MHz, liczbie elementéw
akustycznych min. 192, promieniu
krzywizny maks 15mm oraz kacie
pola widzenia min 90°

72. | Mozliwosé rozbudowy dostepna na TAK
dzieri sktadania oferty o gtowice
kardiologiczng matrycowa do
badan przezklatkowych serca o
zakresie czestotliwosci od min. 1,0
do 5,0 MHz, liczbie elementow
akustycznych nie mniejszej niz
2700

73. | Moiliwos¢ rozbudowy o funkcje TAK
zabezpieczenia hastem dostepu do
danych pacjenta przez
nieuprawnione osoby

74. | Mozliwosé rozbudowy o funkcje TAK
wgrywania do aparatu i
wyswietlania na ekranie obrazow z
badan CT, MRI, PET,
Mammography celem
dokonywania poréwnarn z
aktualnie wyswietlanymi obrazami
badania USG

75. | Mozliwosé rozbudowy o funkcje TAK
automatycznego pomiaru Intima
Media z wybranej przez
uzytkownika klatki pamieci CINE ze
wskazaniem skutecznosci
wykonanego pomiaru wyrazonym
w procentach

76. | Mozliwosé rozbudowy o opcje TAK
obrazowania panoramicznego
zapewniajacg podglad sklejanego
obrazu w czasie rzeczywistym,
dostepna na gtowicach convex i
liniowych
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gwarancji wymaganych przez
producenta przegladdéw
technicznych

77. | Wbudowany port USB TAK

78. | Wbudowany port RJ45 Ethernet TAK
VIl Gwarancja i serwis

79. | Gwarancja na caty oferowany TAK
zestaw min. 36 miesiecy

80. | Wsparcie serwisowe (mozliwosé TAK / NIE
diagnostyki) oferowanego aparatu
poprzez facze zdalne.

81. | Gwarancja dostepnosci czesci TAK
zamiennych przez okres min. 8 lat
od momentu ztozenia oferty

82. | Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
w formie drukowanej i
elektronicznej

83. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i TAK
pogwarancyjny na terenie Polski

84. | Mozliwosc zgtaszania awarii TAK
24h/dobe przez caty rok

85. | Wykonanie nieodptatnie w okresie TAK

2. Ultrasonograf (zestaw na wézku) z opcjg Dopplera

Lp.

Opis parametru wymaganego/
granicznego

WYMAGANE
PARAMETRY
| WARUNKI

PARAMETRY
OFEROWANE

Aparat ultrasonograficzny fabrycznie
nowy, rok produkcji 2021

TAK

System o zwartej jednomodutowej
konstrukcji wyposazony w cztery skretne
kota z mozliwoscig blokowania na state i
do jazdy na wprost dwdch z nich i wadze
maksymalnie 100 kg

TAK

Liczba procesowych kanatéw odbiorczych
min. 4 000 000

TAK

Aparat wyposazony w monitor obrazowy
z matrycg LCD typu TFT IPS o
rozdzielczosci co najmniej 1920 x 1080
pikseli z ekranem o przekatnej min. 21" z
progresywnym wyswietlaniem obrazu
(bez przeplotu), z powierzchnig
antyrefleksowa.

TAK

4 aktywne, rownowaine gniazda do
przytaczenia glowic obrazowych

TAK

1 aktywne gniazdo do przytaczenia
gtowicy dopplerowskiej tzw. ,$lepej”

TAK

Mozliwos¢ ptynnej regulacji potozenia

TAK
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panelu sterowania w kierunkach —
gora/dét min 20 cm, obrét w lewo/prawo
min. 170°

Wewnetrzny dysk twardy o pojemnosci
min.512 GB, formaty zapisu min. DICOM,
AVI, JPG

TAK

Liczba obrazéw pamieci dynamicznej
{cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200
klatek oraz zapis dopplera spektralnego
min. 45 sekund

TAK

10.

Dynamika aparatu min. 280 dB

TAK

11.

Zakres pracy aparatu definiowany
czestotliwo$ciami pracy mozliwych do
podtgczenia sond min. 2 - 12 MHz

TAK

12.

Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w
aparat, formaty zapisu min. DICOM, AV,
JPG

TAK

13.

Videoprinter czarno-biaty

TAK

14.

Panel dotykowy o przekgtnej min. 10”,
wspomagajacy obstuge aparatu z
mozliwoscia regulacji jasnosci,
przesuwania stron za pomoca dotyku jak
tablet

TAK

15.

Funkcja zdublowania na ekranie panelu
dotykowego obrazu diagnostycznego
celem utatwienia dostepu do
uzyskiwanego obrazu diagnostycznego np.
podczas procedur interwencyjnych

TAK

16.

Regulacja gtebokosci penetracji w zakresie
od 2 cm do 40 cm

TAK

17.

Jednoczesne wyswietlanie na ekranie
dwdch obrazéw w czasie rzeczywistym
typu B i B/CD

TAK

18.

Poréwnywanie min. 4 ruchomych
obrazéw 2D tego samego pacjenta.

TAK

19.

Tryb duplex (B + PWD)

TAK

20.

Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD)

TAK

21.

Regulacja wzmocnienia gtebokosciowego
(TGC) min. 8 regulatoréw oraz
wzmocnienia poprzecznego (LGC) wigzki
ultrad?wiekowej min 4

TAK

22,

Czestotliwo$¢ odswiezania obrazu 2D min.
1500 obrazow na sek.

TAK

23.

Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler
(CD), Power Doppler (PD) dostepny na
wszystkich oferowanych gtowicach

TAK

24.

Oprogramowanie umozliwiajgce
wykonanie badan:

TAK
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- narzaddw jamy brzusznej
- matych narzaddw (m.in. tarczyca, piersi)

- naczyniowych

25. | Preset do badan COVID-19 TAK

26. | Obrazowanie harmoniczne TAK

27. | Obrazowanie harmoniczne z TAK
odwrdceniem impulsu (inwersjg fazy)

28. | Zakres predkosci Doppler Pulsacyjny TAK
(PWD) dla zerowego kata min. +/- 8 m/s

29. | Zakres predkosci Doppler Pulsacyjny TAK

(PWD) w trybie TRIPLEX min. 7 m/sek przy
zerowym kacie.

30. | Zakres predkosci Doppler Kolorowy dla TAK
zerowego kata min. 3,0 m/sek.

31. | Regulacja uchylnoéci wigzki TAK
dopplerowskiej min. +/- 302

32. | Power Doppler z oznaczeniem kierunku TAK
przeptywu

33. | Regulacja wielkoéci bramki TAK

Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 0,5
mm - 20,0 mm

34. | Min. 15-stopniowe powiekszenie obrazu TAK
w czasie rzeczywistym

35. | Min. 15-stopniowe powiekszenia obrazu TAK
zamrozonego

36. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D TAK

przy pomocy jednego przycisku (m.in.
automatyczne dopasowanie wzmocnienia
obrazu)

37. | Automatyczny obrys spektrum i TAK
wyznaczanie parametrow przeptywu na
zatrzymanym spektrum oraz w czasie
rzeczywistym na ruchomym spektrum
(min. S, D, PLRI, HR)

38. | Praca w trybie wielokierunkowego TAK
emitowania i sktadania wigzki
ultradiwiekowej z gtowic w petni
elektronicznych, z min. 9 katami
emitowania wigzki tworzacymi obraz 2D
na wszystkich gtowicach convex,
liniowych. Wymog pracy dla trybu 2D oraz
w trybie obrazowania harmonicznego.

39. | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu TAK
redukujace artefakty i szumy

40. | Pomiar obwodu, pola powierzchni, TAK
objetosci, katéow

41. | Pomiar odlegtosci, min. 8 pomiaréw TAK
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42. | Mozliwos¢ zaprogramowania w aparacie TAK
nowych pomiaréw oraz kalkulacji

43. | Glowica konweksowa do badan jamy TAK
brzusznej

44. | Zakres czestotliwosci min. od 1,0 do 6,0 TAK
MHz (+1 MHz)

45, | Liczba elementéw akustycznych gtowicy TAK
min. 350

46. | Kgt pola widzenia gtowicy min. 70° TAK

47. | Raporty dla kazdego rodzaju i trybu TAK

badania z mozliwoscig dotaczenia
obrazéw do raportéw

48. | Mozliwos¢ konfiguracji raportu poprzez TAK
zmiane jego wygladu, definiowania
pomiardéw oraz np mozliwosé
zamieszczenia graficznego loga w
nagtodwku szpitala

49. | Dostepne bezptatne narzedzie do TAK
tworzenia wiasnego wzoru raportu na
zewnetrznym komputerze PC

50. | Mozliwo$¢ rozbudowy o oprogramowanie TAK
bazujace na technologii ,sledzenia
markeréw 2D” do analizy kurczliwosci
globalnej i odcinkowej lewej komory.
Podsumowanie w postaci wykresu Bull-
Eye min 17 segmentow. Automatyczne
rozpoznawanie projekcji dwu, trzy i
czterojamowej bez koniecznosci recznego
wskazywania projekcji i punktéw obrysu.

51. | Moiliwosé rozbudowy o funkcje TAK
powiekszenia obrazu diagnostycznego na
min. 80% ekranu

52. | Mozliwo$¢ rozbudowy dostepna na dzier TAK
sktadania oferty o gtowice kardiologiczna
przezprzetykowa matrycowa o zakresie
czestotliwosci min. od 2,0 do 8,0 MHz
(£1,0 MHz) i ilosci elementdw
akustycznych gtowicy min. 2 400

53. | Mozliwos¢ rozbudowy dostepna na dzier TAK
sktadania oferty o gtowice microconvex
do badan jamy brzusznej dzieci i
noworodkéw oraz badan
przezciemigczkowych o zakresie
czestotliwosci od min. 5,0 do 8,0 MHz,
liczbie elementéw akustycznych min. 192,
promieniu krzywizny maks 15mm oraz
kacie pola widzenia min 90°

54. | Mozliwosé rozbudowy o funkcje TAK
zabezpieczenia hastem dostepu do
danych pacjenta przez nieuprawnione
osoby
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55.

Mozliwos$¢ rozbudowy o funkcje
wgrywania do aparatu i wyswietlania na
ekranie obrazéw z badan CT, MRI, PET,
Mammography celem dokonywania
poréwnan z aktualnie wyswietlanymi
obrazami badania USG

TAK

56.

Mozliwos¢ rozbudowy o funkcje
automatycznego pomiaru Intima Media z
wybranej przez uzytkownika klatki
pamieci CINE ze wskazaniem skutecznosci
wykonanego pomiaru wyrazonym w
procentach

TAK

57.

Gwarancja na caty oferowany zestaw min.
36 miesiecy

TAK

58.

Wsparcie serwisowe (mozliwos¢
diagnostyki) oferowanego aparatu
poprzez tacze zdalne.

TAK / NIE

29,

Gwarancja dostepnosci czesci zamiennych
przez okres min. 8 lat od momentu
ztozenia oferty

TAK

60.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim w
formie drukowane;j i elektronicznej

TAK

61.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny na terenie Polski

TAK

62.

Mozliwos¢ zgtaszania awarii 24h/dobe
przez caly rok

TAK

63.

Wykonanie nieodptatnie w okresie
gwarancji wymaganych przez producenta
przegladdw technicznych

TAK

Inne

64.

Whbudowany port USB

TAK

65.

Whbudowany port RJ45 Ethernet

TAK

...................................................

(miejscowosc i data)
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Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego

Umowa nr W/UMWM-UF/UM/NW/ 12021

zawarta w Warszawie, zwana dalej ,Umowa” pomiedzy: Wojewddztwem Mazowieckim,
ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, zwanym w dalsze;]
czesci Umowy ,Kupujgcym”, reprezentowanym przez

Joanng Czarneckg — Prezesa Zarzadu Powiatowego Centrum Medycznego w Gréjcu spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscig mocy petnomocnictwa udzielonego uchwatg nr 1484/256/21 Zarzadu
Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 16 wrzeénia 2021 r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa
Prezesowi Zarzadu Powiatowego Centrum Medycznego w Gréjcu Sp. z 0.0. do dokonywania wszelkich
czynnosci zwigzanych z realizacjg zamoéwien w ramach projektu pn.: ,Zakup niezbednego sprzetu oraz
adaptacja pomieszczern w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV 2 na terenie
wojewddztwa mazowieckiego”.

a
z siedzibg w ul. zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla

Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem , kapitat zaktadowy:

., NIP: ., REGON: , zwanym/a w dalszej czesci umowy

,Sprzedawcy’ ,reprezentowang przez:

zwanych tgcznie ,Stronami”.

Strony zawierajg umowe z uwzglednieniem art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z pdzn. zm.).

§1.

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie przez Sprzedawce na Kupujacego wiasnosci

, szczegotowego okreslonego w zatgczniku nr ... do Umowy, dalej zwanego
,Przedmiotem Umowy” i jego wydanie Kupujgcemu, ktéry zobowigzuje sie go odebraé i zaptacié
Sprzedawcy ceng na warunkach wskazanych w dalszej cze$ci Umowy.

2. Sprzedawca zobowigzuje sie do dostarczenia i wydania Przedmiotu Umowy wtasnym transportem
bezposrednio do Powiatowego Centrum Medycznego w Gréjcu spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Grojcu (05-600) przy ul. Ks. Piotra Skargi 10, zwanego w dalszej
czesci Umowy ,Miejscem dostawy”.

3. Sprzedawca o$wiadcza, ze Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, a takze wolny
od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz praw 0s6b trzecich oraz spetnia wszystkie
okreslone prawem i Umowsa wymagania.

4. Sprzedawca os$wiadcza, ze posiada kwalifikacje, wiedze i umiejetnosci techniczne niezbedne
do realizacji Przedmiotu Umowy.

§2.
1. Sprzedawca zobowigzany jest do dostarczenia i wydania Kupujacemu Przedmiotu Umowy, a takze
przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w terminie 30.11.2021r.
2. Sprzedawca ponosi koszty i petng odpowiedzialno$¢ za transport Przedmiotu Umowy do Miejsca
dostawy, jego zatadunek i roztadunek, a takze instalacjg, konfiguracje systemu, uruchomienie,

19




!\)_\.

B

Fundusze : Unia Ei jsk
ﬁ e S DGZOWSZE, i N
serce Polski

Program Regionalny Rozwoju Regionainego

sprawdzenie prawidtowosci dziatania oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego
Powiatowego Centrum Medycznego w Grdjcu spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg
w Grojcu (05-600) przy ul. Ks. Piotra Skargi 10.

§3.

. Obior Przedmiotu Umowy zostanie dokonany na podstawie protokotu odbioru w Miejscu dostawy.

Protokot odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, sporzgdzony zostanie w dwéch jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym dla Kupujgcego oraz Sprzedawcy.

Do czasu podpisania protokofu odbioru za dostarczony Przedmiot Umowy odpowiedzialno$é ponosi
Sprzedawca.

Strony ustalajg nastepujace adresy do korespondencji i kontaktu:

1) Kupujacy: Powiatowe Centrum Medyczne w Gréjcu spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Gréjec.

2) Sprzedawca:
Strony zobowigzujg sg do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu do korespondencji
i kontaktu, o ktérym mowa w ust 4. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznoséci dokonane
w formie pisemnej i doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zaniechanie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5 powoduje, ze pismo wystane na adres wskazany
ust. 4 uznaje sie za doreczone.

§ 4.

. Calkowite wynagrodzenie Sprzedawcy z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy (warto§¢ Umowy)

zostato ustalone na tgczng kwote brutto (z VAT) zt (stownie: ).
Kupujgcy dokona zaptaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru Przedmiotu Umowy, przelewem
na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Kupujgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

. Podstawg do wystawienia przez Sprzedawce faktury VAT jest podpisanie przez obie Strony

protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Za datg dokonania ptatnoéci, Strony bedg uwazaly date przekazania przez Kupujgcego polecenia

zaptaty do banku prowadzgcego jego rachunek.

Kupujgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Sprzedawca wystawi fakture VAT w terminie do 3 dni od daty podpisania protokotu odbioru

i dostarczy jg Kupujgcemu pod adres: Powiatowe Centrum Medyczne w Gréjcu spétka z ograniczong

odpowiedzialno$cig ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grojec.

Fakture VAT nalezy wystawi¢ ze wskazaniem nastepujgcych danych:

1) Nabywca: Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-39-
40;

2) Odbiorca Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagielloriska 26,
03-719 Warszawa;

3) numer Umowy: W/UMWM-UF/UM/NW/ /2021

§5.

. Sprzedawca zobowigzuje sie do dostarczenia Kupujgcemu, najpdzniej w dniu odbioru Przedmiotu

Umowy, Instrukeji obstugi dostarczonego Przedmiotu Umowy w jezyku polskim w formie drukowanej
oraz dokumentacji serwisowej i instrukcji mycia i dezynfekcji.

Sprzedawca udziela 36 miesigcznej gwarancji dla dostarczonego Przedmiotu Umowy.

W okresie gwarancji, Sprzedawca zobowigzuje sie na wiasny koszt do naprawy lub wymiany
kazdego z elementéw, podzespotéw lub zespotéw dostarczonego Przedmiotu Umowy, ktére ulegly
uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych lub materiatowych.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate w czasie eksploatacji, jesli
sg one spowodowane niestosowaniem sie do dostarczonej instrukcji obstugi, dokonywaniem
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samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych przez uzytkownika lub inne
nieuprawnione osoby oraz wynikajgcych z przyczyn losowych (np. pozar, powédz, dewastacja).

W przypadku stwierdzenia przez Kupujgcego wad utajnionych konstrukcyjnych lub jako$ciowych
w okresie obowigzywania gwarancji, o wykryciu wady Kupujgcy powiadomi na piémie Sprzedawce
w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okreslat Kupujacy, biorac pod uwage niezbedny czas
i techniczne mozliwosci ich usunigcia, pisemnie informujgc o nich Sprzedawce.

Sprzedawca nie moze odméwic usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Uprawnienia Kupujgcego z tytutu rekojmi dotyczace wad fizycznych, jak i okres jej trwania
sg tozsame z uprawnieniami z tytutu gwarancji.

Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przediuzenie okresu gwarancji o czas niesprawnosci
Przedmiotu Umowy.

10.Sprzedawca zobowigzuje sie do wykonywania serwisu na warunkach wskazanych w Ofercie,

stanowigcej zatgcznik nr 1 do Umowy.

§6.
. Sprzedawca zaptaci Kupujgcemu kare umowng w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieri zwioki w stosunku do terminu dostawy
okreslonego w § 2 ust. 1.

. taczna wysokos¢ kar umownych naliczanych przez Kupujgcego nie moze przekroczyé 20%
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 4 ust. 1.

. Sprzedawca zapfaci Kupujacemu kare umowng w przypadku odstapienia przez Kupujacego lub
Sprzedawce od Umowy, z przyczyn za ktére odpowiedzialno$é ponosi Sprzedawca - w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1.

. Sprzedawca zaptaci Kupujgcemu kare umowna w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzieri zwioki w stosunku do terminu wskazanego przez
Kupujgcego do usunigcia wad w okresie trwania gwarancii.

. Strony zastrzegajg mozliwoé¢ dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$é ww. kar
umownych na zasadach okreslonych przepisami kodeksu cywilnego.

. Sprzedawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie kar umownych ze wszystkich swoich
wierzytelnosci wzgledem Kupujacego, w tym z naleznego mu wynagrodzenia. Potracenie przez
Kupujgcego naleznych kar umownych nie wymaga uprzedniego wezwania Sprzedawcy do zaptaty
kar umownych.

W przypadku jesli potracenie, o ktérym mowa w ust. 5 nie jest mozliwe, Kupujacy wezwie
Sprzedawce do zaptaty kary umownej wyznaczajgc termin dokonania zaptaty na 14 dni od daty
doreczenia wezwania do jej zaptaty.

. Niezaleznie od sposobu rozliczania kar umownych, Kupujacy wystawi Sprzedawcy note ksiegowa
(obcigzeniowa) na kwote naleznych kar umownych.

§7.

. Strony postanawiajg, ze Kupujgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku gdy:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Sprzedawcy lub majgtku za pomoca, ktérego
Sprzedawca wykonuje Przedmiot Umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy orzeczenia
wiasciwego organu;

2) Sprzedawca dopuszcza si¢ zwloki w realizacji Przedmiotu Umowy trwajgcej diuzej niz 7 dni;

3) Sprzedawca naruszy zobowigzania do zachowania poufnosci, o ktérym mowa w § 8 ust. 1i 2;

4) Sprzedawca naruszy zobowigzanie, o ktérym mowa w § 11 ust. 6;

5) Sprzedawca nie dostarczy Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
Postanowienia ust. 1 nie ograniczajg prawa Kupujgcego do odstgpienia od Umowy w innych
przypadkach wskazanych w przepisach obowigzujgcego prawa, w szczegolno$ci postanowieniach
Kodeksu cywilnego.
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Kupujgcy ma prawo skorzystaé z prawa odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia wystapienia
przestanki uzasadniajgcej odstapienie od Umowy.

Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy dla swej waznosci wymaga zachowania formy pisemne;j.

§8.

Sprzedawca zobowigzuje sig do zachowania w poufnosci i do niewykorzystywania w innym celu niz
okreslony w Umowie wszelkich informacji uzyskanych od Kupujgcego w zwigzku z realizacjg
Umowy, z wyjatkiem:;
1) informacji publicznie dostepnych;
2) informacji, w ktérych posiadanie Sprzedawca wszed!, bez naruszenia prawa, z innych zradet;
3) informacji, co do ktérych Kupujgcy pisemnie zezwolit na ich ujawnienie lub wykorzystanie

w innym celu,
Sprzedawca o$wiadcza, iz zobowigze swoich pracownikow oraz osoby dziatajgce na jego zlecenie
do zachowania w poufnosci i do niewykorzystywania w innym celu niz okreslony w Umowie
informacji, o ktérych mowa w ust 1.
Obowigzek zachowania informacji w poufnosci nie dotyczy sytuacji, w ktérych Sprzedawca
zobowigzany jest do przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisow prawa do zgdania udzielenia takich informacji w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem.

W przypadku naruszenia przez Sprzedawce zobowigzania do zachowania poufnoéci, o ktérym
mowa w ust. 112, Kupujacy moze odstgpi¢ od Umowy.

§9.

Administratorem danych osobowych oséb reprezentujacych Sprzedawce oraz oséb wskazanych

przez Sprzedawce, jako osoby do kontaktu jest Wojewodztwo Mazowieckie, ktérego dane

kontaktowe to: Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w \Warszawie, ul. Jagielloriska

26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP:

/lumwm/esp.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowaé piszac

na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: jod@mazovia.pl.

Dane osobowe:

1) osob reprezentujgcych Sprzedawce, bedg przetwarzane na podstawie obowigzku prawnego,
o ktérym mowa w art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z péin. zm. (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych), wynikajgcego z przepisoéw prawa okreslajacych umocowanie do reprezentowania,
w celu wiasciwej reprezentacji Sprzedawcy dla zapewnienia waznosci umowy oraz jej realizacji.
Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy;

os6b wskazanych przez Sprzedawce, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imie i nazwisko,

stuzbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) beda przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie,

o0 ktorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych osobowych), w celu realizacji niniejszej

umowy/przebiegu postepowania. Dane zostaly podane przez Sprzedawce w ramach zawieranej

Umowy.

Dane osobowe, o ktérych mowa w ust. 1 mogg zosta¢ udostepnione podmiotom uprawnionym

na podstawie przepiséw prawa oraz podmiotom $wiadczacym obstuge administracyjno-

organizacyjng Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie oraz bedg
przechowywane nie dtuzej niz to wynika z przepiséw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o ktérych mowa w ust.

1 przystuguje prawo zgdania: dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia

oraz ograniczenia przetwarzania, jak réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony

Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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Ponadto osobom wskazanym przez Sprzedawce, jako osoby do kontaktu, przystuguje réwniez
prawo whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikajacego ze szczegéinej sytuacii.

6. Sprzedawca jest zobowigzany do przekazania zapiséw niniejszego paragrafu wszystkim osobom
fizyeznym wymienionym w ust. 1.

§ 10.

1. Wojewodztwo informuje, ze Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie
funkcjonuje w oparciu o Zintegrowany System Zarzadzania zgodny z normami PN-EN 1SO
9001:2015-10 — System Zarzadzania Jakoscia, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 — System
Zarzgdzania Bezpieczenstwem Informacji, PN-EN ISO 14001:2015-09 — System Zarzadzania
Srodowiskowego, PN-ISO 45001:2018-06 — System Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higieng
Pracy, PN-ISO 37001:2017-05 - System Zarzgdzania Dziataniami Antykorupcyjnymi oraz na
podstawie wytycznych PN-ISO 26000 — System Spotecznej Odpowiedzialno$ci w zwigzku z tym,
przy wydatkowaniu srodkéw z budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego nalezy dokiadaé nalezytej
starannosci w zakresie przestrzegania zasad majgcych na celu m.in. zapewnienie bezpieczenstwa
informacji, ochrong $rodowiska, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy,
przeciwdziatanie korupcji.

§11.

1. Sprawy nieuregulowane Umowg podlegajg przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innych wiaéciwych
dla realizacji Przedmiotu Umowy obowigzujgcych aktéw prawnych.

2. Sprzedawca o$wiadcza, ze wiadome mu jest, iz treé¢ Umowy jest informacjg publiczna, ktéra
podlega udostepnieniu na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrze$nia 2001 r.,
o dostgpie do informacji publicznej, (Dz. U z 2020 r. poz. 2176, z pd2zn. zm.), na co niniejszym
Sprzedawca wyraza zgode.

3. Wszelkie zmiany postanowiei Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. W przypadku zaistnienia sporu wynikajacego z realizacji Umowy sadem migjscowo wiasciwym dla
jego rozstrzygnigcia bedzie sad powszechny wtasciwy dla siedziby Kupujacego.

5. Sprzedawca odpowiada za dziatania i zaniechania os6b, za pomocg ktérych wykonuje Przedmiot
Umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

6. Sprzedawca nie moze dokonac cesji praw i obowigzkdw wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci
zobowigzan finansowych, na rzecz osoby trzeciej.

7. Zatacznikami stanowigcymi integralng cze$¢ Umowy sa:
1) Zatgcznik nr 1 Formularz oferty
2) Zatgcznik nr2 Wzor protokotu odbioru

8. Umowa zostata sporzgdzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazda ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. Datg zawarcia niniejszej Umowy jest data ztozenia o$wiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig
ze Stron.

Kupujacy Sprzedawca

X y % n e J? D WL I azovia.pl
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Zatgcznik nr 2

PROTOKOL ODBIORU

Miejsce 0dbioru: .......coveeiiiiiii e

Data odbioru ..........cocevveninnnnn 2021r.

Kupujacy:
Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-39-40.

Przedstawiciel Kupujgcego — odbierajacy:

Czes¢ A
. . <z Numer seryjny
Lp. Przedmiot odbioru llosé (jezeli dotyczy)
1.

Przedstawiciel Kupujacego potwierdza odbiér ww. przedmiotu umowy.
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Czesc B
Opisane w czeéci A przedmioty odbioru wymagaty/nie wymagaly' dokonania szkolenia personelu.

Sprzedawca dokonat szkolenia personelu w zakresie dziatania i obstugi przedmiotéw odbioru opisanego
w czesci A.

Lp. Przedmiot odbioru Liczba przeszkolonych oséb

1.

Protokét odbioru sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Kupujacego
i Sprzedajgcego.

Przedstawiciel Kupujgcego Przedstawiciel Sprzedajacego

! Niepotrzebne skreslié
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