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Grdjec, 31 marca 2022r.

Dostawa, montaz i instalacja rezonansu magnetycznego wraz z adaptacjg pomieszczen

W zwigzku z wptynieciem pytan do ww. postepowania Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska
26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, reprezentowane przez Joanne
Czarnecky, Prezesa Zarzadu Powiatowego Centrum Medycznego w  Grojcu  spotka
z ograniczong odpowiedzialnoscia na mocy petnomocnictwa udzielonego uchwata
nr1484/256/21 Zarzagdu Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 16 wrzeénia 2021 r. w sprawie udzielenia
petnomocnictwa Prezesowi Zarzadu Powiatowego Centrum Medycznego w Gréjcu Sp. z o.0.
do dokonywania wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacja zaméwiert w ramach projektu pn.: ,Zakup
niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-

CoV-2 na terenie wojewddztwa mazowieckiego” udziela nastepujgcych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zwracam sig z prosbha o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga dostarczenia rezonansu wraz z petnym
oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umozliwiajgcymi petne
i swobodne serwisowanie urzadzeri po wygasnieciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany
przez Zamawiajacego w konkurencyjnej procedurze.

Wykonawca wskazuje, ie tylko takie zapisy SWZ zagwarantuja Zamawiajacemu nabycie
petnoprawnego urzgdzenia, ktdrym bedzie mogt nastepnie swobodnie dysponowaé.

Powyisza okolicznos¢ bedzie miata szczegblne znaczenie po wygasénieciu okresu gwarancyjnego.
Wodwczas, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany wszcza¢ postepowanie na obstuge serwisowg sprzetu
w kolejnych latach. W celu naleiytego Swiadczenia tej ustugi, wybrany wykonawca bedzie musiat
uzyskac petny dostep do urzadzenia. W przypadku wiec gdy Zamawiajacy nie bedzie dysponentem
niezbednego oprogramowania oraz kodéw serwisowych, na zdecydowanie uprzywilejowanej pozyciji
znajdzie sie dostawca sprzetu wytoniony w przedmiotowym Postepowaniu. Tylko on bowiem bedzie
posiadat wszelkie niezbedne oprogramowanie, kody i dostepy serwisowe. To zas w istocie uniemozliwi
przeprowadzenie konkurencyjnego postepowania na pogwarancyjng obstuge serwisowg sprzetu —
w szczegllnosci, w sytuacji, w ktérej od wykonawcéw bedzie wymagane zawieranie dodatkowo

odrebnych uméw licencyjnych z producentem sprzetu.
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W ocenie Wykonawcy, takg sytuacje nalezatoby uzna¢ za niedopuszczalne uzaleinienie sie
Zamawiajgcego od podmiotu prywatnego, ktéry dostarczy rezonans w przedmiotowym Postepowaniu.
Nalezy przy tym wskazac, ze problem ten, zwany vendor lock-in, nie jest obcy rynkowi zaméwien
publicznych w Polsce. Wrecz przeciwnie, jego powszechnosé na rynku ustug informatycznych
spowodowata wydanie przez Urzad Zamowien Publicznych Rekomendacji dla Zamawiajacych,
w ktorej czytamy, Ze ,przyczynqg opisanego tu zjawiska jest powstanie , uzaleznienia” zamawiajgcego
od pierwotnego wykonawcy systemu lub producenta sprzetu lub oprogramowania gotowego
uniemozliwiajqce nabycie niezbednych ustug lub dostaw w trybach konkurencyjnych. Uzaleznienie
to jest w duiej mierze konsekwencjg niewfasciwego przygotowania postepowania i udzielenia
zamowienia publicznego”.

Jako recepte na rozwigzanie tego problemu, UZP rekomenduje m.in. zobowigzanie wykonawcéw
w umowie do wydania kodéw oraz petnej dokumentacji technicznej systemu (urzadzenia), jak
réwniei wyczerpujace uregulowanie kwestii ewentualnego przeniesienia na zamawiajacego
autorskich praw majatkowych do dostarczanego systemu lub praw do licencji (sublicencii)
oprogramowania niezbednych do prawidtowego funkcjonowania systemu (urzadzenia). Warto przy
tym zaznaczy¢, ie problematyka ta byta juz poruszana réwniez w orzeczeniach Krajowej lIzby
Odwotawczej. W wyroku z dnia 12 grudnia 2017 roku, sygn. akt KIO 2506/17, Izba stwierdzita,
ze: ,nabycie praw autorskich majgtkowych do specyfikacji interfejséw nie prowadzi \
do wyeliminowania konkurencji na rynku wtasciwym, wrecz przeciwnie stanowi mozliwos¢ dla innych

podmiotéw zaistnienia na tym' rynku. Izba podziela takie poglgd Zamawiajgcego, \

Ze niezagwarantowanie sobie korzystania z utwordw w okreslony sposdb niewgtpliwie moze utrudnic

udzielenie w przysztosci zamdwieri innym wykonawcom niz dotychczasowemu”.

Jednoczesnie, Wykonawca zwraca uwage, Zze cho¢ na pierwszy rzut oka moze wydawac sie,
ze pozyskanie wraz z rezonansem petnego oprogramowania oraz wszelkich kodéw i dostepéw
serwisowych moze rodzi¢ dodatkowe, znaczgce koszty po stronie Zamawiajacego, to bytoby
to nieuprawnione uproszczenie tej kwestii.

Nalezy bowiem zwrdci¢ uwage, ze w sytuacji, w ktérej Zamawiajacy nie bedzie dysponowat
niezbgdnym oprogramowaniem w chwili wygasnigcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy
zainteresowani $wiadczeniem ustugi serwisowej rezonansu, beda zmuszeni naby¢ je od producenta
we wiasnym zakresie. Wydatki te (w szczegdlnosci koszt zawarcia odrebnej umowy licencyjnej) znajda
oczywiscie odbicie w cenach zaoferowanych przez wykonawcéw w postepowaniu na $wiadczenie ustug
serwisowych, ktérych koszt znaczaco wzrosnie.

Innymi stowy, wydatki Zamawiajgcego zwigzane z utrzymaniem rezonansu w catym cyklu Zycia

urzadzenia bedg duzo wyzsze.



G55 e Oazowsze, iz i
W tym kontekscie, nalezy za$ zwrdci¢ uwage, ze Zamawiajacy, jako dysponent $rodkéw publicznych,
podlega ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy, wydatki publiczne powinny
by¢ dokonywane w sposéb celowy i oszczedny, przy zachowaniu zasad uzyskiwania najlepszych
efektéw z danych naktadéw oraz optymalnego doboru metod i $rodkéw stuigcych osiagnieciu
zatozonych celéw. Zgodnie za$ z wyrokiem KIO z dnia 3 pazdziernika 2018 r., sygn. akt KIO 1913/18
dotyczagcym wtiasnie obstugi serwisowej aparatury medycznej, ,mozliwos¢ zakupu serwisu
pogwarancyjnego po jak najniiszej cenie lezy niewgtpliwie w_interesie zamawiajgcego (i finanséw

publicznych)”.

Podsumowujac, w ocenie Wykonawcy, jedynie nabycie przez Zamawiajgcego urzadzenia wraz z petnym

oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami i dostepami serwisowymi, a nastepnie dzieki temu
przeprowadzenie konkurencyjnej procedury na pogwarancyjny jego serwis, mozna uzna¢ za wyraz
zastosowania wskazanej reguty w praktyce.

Na marginesie, Wykonawca wskazuje, Ze dalsze oszczednosci dla Zamawiajacego moze przyniesé
rowniez m.in. stosowanie czesci zamiennych innych niz te produkowane przez producenta. Jak bowiem

wskazata Krajowa Izba Odwotawcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 153/11,

z przepiséw ustawy o wyrobach medycznych nie wynika utrata certyfikatu zgodnosci CE dla catego
produktu w wypadku uzycia czesci zamiennej innej niz producenta, zwtaszcza jesli niniejsza czesé ma
takze certyfikat zgodnosci CE, do tego jest dedykowana dla rezonansu magnetycznego danego
producenta.

Uzyskanie informacji w powyiszym zakresie ma dla Wykonawcy szczegélnie istotne znaczenie —

umozliwi mu bowiem ztozenie oferty lepiej dostosowanej do potrzeb i wymagan Zamawiajgcego.

Podsumowujac, Zamawiajacy moze wymagaé aby aparat oraz wszystkie oferowane urzadzenia
pozbawione byty hasef, kodéw, blokad serwisowych, itp., ktére po uptywie gwarancji utrudniatyby
wtascicielowi dostep do opcji serwisowych lub naprawe aparatu i urzadzen przez inny niz Wykonawca
umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiajacego z serwisu pogwarancyjnego
Wykonawcy lub udostepnienie haset, kodéw serwisowych, itp., zataczonych najpdzniej w ostatnim

dniu gwarancji — dotyczy kompletnego przedmiotu zamdwienia.

Ponizej przedstawiamy przyktadowy zapis w SWZ, stosowany przez Zamawiajacych w projektach
umowy:

Sprzedawca bezwzglednie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) ze Sprzet, o ktérym mowa w §
1 ust. 1 Umowy, po uptywie okresu gwarancji, o ktérym mowa w § ... ust. ... jest lub bedzie pozbawiony
wszelkich blokad itp., w tym w szczegdlnosci kodéw serwisowych ktdre po uplywie gwarancji

uniemozliwiatyby lub utrudniatyby Nabywcy dostep do opcji serwisowych lub naprawe Sprzetu przez

3
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inny niz Sprzedawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Nabywce z serwisu pogwarancyjnego
Sprzedawcy - na ryzyko Sprzedawcy. Sprzedawca najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji
udostepni Nabywcy wszelkie kody serwisowe lub odblokuje urzgdzenie umoZliwiajgc Nabywcy dostep
do opcji serwisowych i naprawe. Powyzsze dotyczy réwniez aktualizacji oprogramowania i zmiany

koddéw serwisowych.

Odpowiedi: Zamawiajacy wymaga dostarczenia rezonansu wraz z petnym oprogramowaniem oraz
wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umozliwiajgcymi petne i swobodne serwisowanie
urzgdzen po wygasnieciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez Zamawiajgcego w

konkurencyjnej procedurze.

Pytanie nr 2
Dotyczy pkt. 201-202

Czy zgodnie z normami Zamawiajgcy zmieni jednostki na kW?
Odpowiedi: Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego.

Pytanienr 3

Dotyczy zapisdw Zapytania ofertowego punkt VI

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zfoZenie oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, ktéry to jest rownowazny podpisowi wiasnorecznemu? Prosimy o podanie

adresu mailowego, na ktdry bedzie mozna wystaé oferte.
Odpowiedzi: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy (zat. 4 do zapytania) par. 5 ust. 6
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane na: ,Sprzedawca”?
Uzasadnienie:

Sprzedawca jako gwarant ma specjalistyczng wiedze pozwalajgcg oszacowaé czas potrzebny do

usuniecia usterki.

Odpowied?: Zamawiajacy wyraza zgode.
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Pytanienr 5

Dotyczy wzoru umowy (zat. 4 do zapytania) par. 5 ust. 9

Prosimy o zastgpienie stowa ,niesprawnosci” okresleniem ,petnej niesprawnosci”.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanienr 6

Dotyczy wzoru umowy (zat. 4 do zapytania) par. 6 ust. 1:

Czy w zwigzku z faktem, ze szybka realizacja jest priorytetem prowadzonego postepowania,
Zamawiajacy uzna za wiasciwe zwiekszenie kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji
podanego w par. 6 ust. 1 do wartosci 0,5% za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki? Taka modyfikacja
spowoduje, ze kara bedzie miata bardziej dyscyplinujacy charakter, a oferenci bedg realnie szacowaé

czas realizacji zamdwienie i deklaracja podane w postepowaniu bedq wiarygodne.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanie nr 7

Dotyczy wzoru umowy (zat. 4 do zapytania) par. 6 ust. 6

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dodanie zapisu:

»1...] Z zastrzezeniem, ze Wykonawca ponosi bez ograniczeri umownych odpowiedzialnosé w zakresie,
w jakim bezwzgledne przepisy prawa nie pozwalajg na zmiane lub ograniczenie odpowiedzialnosci
odszkodowawczej. W pozostatym zakresie fgczna odpowiedzialnosé odszkodowawcza Wykonawcy
wynikajqca z umowy lub pozostajgca z nig w zwigzku, niezaleznie od podstaw prawnych dochodzonego
roszczenia ograniczona jest do wartosci umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
utracone korzysci, utrate przychoddw, utracone dane, utrate zyskéw, utrate mozliwosci eksploatacji,
przerwy w pracy, koszty kapitatowe, odszkodowania i kary umowne ptacone przez Zamawiajgcego
swoim kontrahentom”?

Uzasadnienie:

Przedmiotowa prosba uzasadniona jest coraz szerszg miedzynarodowa praktyka, w ktorej standardem
sg klauzule ograniczajgce odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy, w konteksécie coraz
powszechniejszej zasady, ze odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy nie powinna przekraczaé okreslonej czesci
wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonuja w umowach Banku
Swiatowego). Pragniemy zauwazy¢, ze ograniczenie odpowiedzialnoéci do konkretnej kwoty i do

sytuacji, w ktérych wystapita bezposrednia strata Zamawiajgcego pozwoli na zaoferowanie znacznie
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nizszej ceny, a wyznaczony putap kar umownych i tagcznej kwoty odpowiedzialnosci odszkodowawczej

sg i tak wystarczajgcym czynnikiem ,,motywujgcym” Wykonawce do nalezytego, w tym terminowego

wykonania umowy.
Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanie nr 8

Dotyczy wzoru umowy (zat. 4 do zapytania)

Czy majgc na uwadze fakt, ze podczas realizacji umowy zostang wytworzone przez Wykonawce
odpady, co do ktérych istniejg wiarygodne do przyjecia podstawy, ze mogg wykazywaé wiadciwosci
klasyfikujgce je jako odpady medyczne zakaine oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niz
zakaine, Zamawiajgcy wyrazi zgode na dodanie do umowy nastepujacej klauzuli:

»Majqc na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr
779 r, z péZn. zm.), wytwdrcq odpaddw powstatych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy,
moggcych wykazywac wtasciwosci klasyfikujgce je jako odpady medyczne zakaZne oraz odpady
medyczne niebezpieczne inne niz zakaZne, wraz z odpowiedzialnosciq za nie, bedzie Zamawiajgcy, ktdry
potwierdza, Ze zagospodaruje je zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w

szczegdlnosci odpaddw sprzetu i podzespofdw elektronicznych czy mechanicznych.”?
OdpowiedzZ: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 9
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcy w dniu podpisania umowy protokolarnie przekaze
Wykonawcy pomieszczenia wskazane w postepowaniu do remontu. W przypadku zwioki z wydaniem

pomieszczern termin realizacji zadania zostanie wydtuzony o ten czas zwiloki.
OdpowiedzZ: Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 10
W celu sprawnej komunikacji prosimy Zamawiajgcego o wskazanie w umowie Przedstawiciela
Zamawiajacego, ktéry bedzie osobg decyzyjna do zatwierdzania wszelkich koniecznych ustaler (np.

wybor mebli, kolorystyka scian, kolor wyktadzin, itp.)

Odpowiedi: Kierownik Dziatlu Techniczno-Gospodarczo-Administracyjnego Jacek Gradowski

tel. 48 664 91 32, e-mail sekretariat@pcmg.pl
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Pytanienr 11

Prosimy o udostepnienie archiwalnego projektu konstrukcyjnego stropu nad i pod pracowniag

rezonansu magnetycznego.
Odpowiedz: S3 to stropy prefabrykowane DZ-4 o wytrzymatosci 400kg/m2;

Pytanie nr 12
Prosimy o podanie klasy odpornosci pozarowej budynku w ktérym bedzie instalowany Rezonans

magnetyczny.
Odpowied:: Klasa odpornosci pozarowej ZL2.

Pytanie nr 13

Dostawa aparatu RM do wskazanych przez Zamawiajgcego pomieszczen wymaga uzycia diwigu o
sporych gabarytach. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy na czas dostawy zablokuje ruch na parkingu
i dopusci wykonanie takiej operacji w dni robocze po godz.? Wymaga to wyfaczenia z uiytkowania

obszaru przed szpitalem (parking) na caty dziefi w ktérym zaplanowana bedzie operacja dostawy.

Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy na czas dostawy zablokuje ruch na parkingu i dopusci wykonanie

takiej operacji w dni robocze po godz.

Pytanie nr 14
Jedli Zamawiajacy zyczy sobie zorganizowania dostawy systemu w weekend (sobota lub niedziela) to
prosimy o takg deklaracje oraz potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zapewni obecnosé¢ przedstawiciela

szpitala na czas wykonywania czynnosci zwigzanych z pracg dZwigu.

Odpowiedi: Jeieli dostawa systemu bedzie miata miejsce w weekend Zamawiajacy zapewni

obecnos¢ przedstawiciela szpitala.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy dostawy wyposazenia ruchomego i mebli ?

Odpowiedi: Tak. Zamawiajacy oczekuje. Wykaz w zataczeniu.
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Pytanie nr 16

Czy jesli bedzie konieczne wykonanie otworu transportowego w elewacji budynku do podania

rezonansu magnetycznego diwigiem to Zamawiajacy wyraza zgode na jego wykonanie i ponowna

odbudowe?
Odpowiedi: Tak. Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 17
Prosimy o informacje gdzie znajduje sie rozdzielnia gtéwna RG z ktdrej to bedzie lub jest zasilany

Rezonans magnetyczny.
Odpowiedi: Rozdzielnia giéwna RG znajduje sie w oddzielnym budynku

Pytanie nr 18
Prosimy o wskazanie przebiegu trasy kablowej dla linii zasilajgcej Rezonans magnetyczny i okreslenie

jej szacunkowej dtugosci.
Odpowiedz: Szacunkowa odlegtos¢ 130m w tym ok. 40m w wykopie, pozostate piwnicami budynku.

Pytanie nr 19
Prosimy u udostepnienie dokumentacji oraz opisu stropu pod oraz nad pracownig RM, a takze o

okreslenie przeznaczenia miejsc ponizej i powyzej pracowni RM.

Odpowiedz: Strop DZ-4. Ponizej pracowni RM - szatnie, powyiej - Oddziat Rehabilitacji

Neurologicznej.

Pytanie nr 20
Czy Zamawiajagcy w przypadku koniecznosci wzmocnienia stropu udostepni pomieszczenie

ponizej/powyzej pracowni RM na czas konieczny do wykonania niezbednych prac?
Odpowiedi: Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia ponizej, powyzej nie.
Pytanie nr 21

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, Ze pod pomieszczeniem rezonansu magnetycznego nie ma

zadnych pomieszczen ani ciggdw technicznych.
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Odpowiedz: Pod pomieszczeniem pracowni RM znajdujg sie szatnie bez ciaggéw technicznych.

Pytanie nr 22
Technologia dla rezonansu magnetycznego wymaga wykonania przejéé kablowych pomiedzy
pomieszczeniem badan, a pomieszczeniem technicznym i sterownig. Prosimy o wskazanie, czy

przejscia kablowe nalezy w szczegdlny sposdb zabezpieczyé ppoz.
Odpowiedz: Tak. Przejscia kablowe nalezy w szczegblny sposdb zabezpieczyé ppoz.

Pytanie nr 23
Prosimy o informacje czy Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy montazu kontroli dostepu

w pomieszczeniach objetych przebudowa/adaptacia.
Odpowiedi: Tak. Zamawiajacy oczekuje.

Pytanie nr 24
Prosimy o okreslenie jakie gazy medyczne oraz ile punktéw dostepu i w ilu miejscach nalezy wykonad

w pomieszczeniach rezonansu magnetycznego.

Odpowiedi: Tlen w 2 punktach dostepu, w dwéch miejscach w pomieszczeniach rezonansu

magnetycznego.

Pytanie nr 25
Czy Zamawiajacy wymaga wykonania odciggu dla gazéw medycznych w pomieszczeniach rezonansu

magnetycznego?
Odpowiedi: Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie nr 26
W przypadku koniecznosci uzywania gazéw anestezjologicznych (podtlenek azotu) stosowane sg inne
wymogi wentylacyjne. Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiajacy przewiduje uzywania

podtlenku azotu w pomieszczeniu rezonansu magnetycznego?




Fundusze : Unia Europejska
Europejskie sgtlesc:gospollta azowsze. Europejski Fundusz
Program Regionainy - sarce Polski Rozwoju Regionalnego

Odpowiedzi: Zamawiajacy nie przewiduje.

Pytanie nr 27
Specyfika technologii rezonansu magnetycznego wymaga wykonania instalacji do awaryjnego wyrzutu
helu w sytuacjach zagrozenia. Prosimy o potwierdzenie, e Zamawiajgcy wyraia zgode na

poprowadzenie rury awaryjnego wyrzutu helu po elewacji zewn. na dach budynku.
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 28

Rezonans magnetyczny wymaga odpowiednich warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na zaktécenia
elektro-magnetyczne emitowane przez otoczenia oraz przez sam rezonans wymagane jest
zabezpieczenie urzgdzen i miejsc poprzez eliminacje/redukcje tych zaktéceri. Prosimy Zamawiajgcego
o informacje, jakie jest przeznaczenie pomieszczer sgsiadujgcych i jakie urzadzenia beda uzytkowane

w najblizszym pomieszczeniu obok rezonansu.

Odpowiedi: Pomieszczenia sgsiadujace: szatnia, korytarz, Oddziat Rehabilitacji Neurologicznej oraz
podwérko.
Urzgdzenia w najblizszym pomieszczeniu obok rezonansu: urzadzenia do rehabilitacji,

kardiomonitory.

Pytanie nr 29
Czy dla instalacji chfodzenia rezonansu magnetycznego Zamawiajacy wymaga wykonania automatyki

przetaczania dla uktadu chtodzenia rezonansu?

Odpowiedz: Tak. Zamawiajgcy wymaga.

Pytanie nr 30

Prosimy o wskazanie miejsca posadowienia dla jednostki zewnetrznej uktadu chtodzenia rezonansu
(chiller) - wymagane ok. 3m2 powierzchni o nosnosci 800kg.

Odpowiedi: Posadowienie na zewnatrz na gruncie.

Pytanie nr 31

Prosimy o informacje jakiego rodzaju sie¢ strukturalng posiada Zamawiajacy (producent, kategoria).
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Odpowiedi: Zamawiajacy posiada okablowanie strukturalne wykonane w oparciu o system firmy
Reichle & De-Massari (R&M).

Kategoria okablowania: 6A

Pytanie nr 32
Prosimy o informacje gdzie znajduje sie punkt dystrybucyjny do ktérego Wykonawca bedzie musiat

doprowadzi¢ linie sieci strukturalnej.

Odpowiedz: Punkty dystrybucyjne, do ktdérego Wykonawca bedzie musiat doprowadzié linie sieci
strukturalnej sg dwa.

Zlokalizowane s3 one na tej samej kondygnacji, na ktérej beda pomieszczenia Rezonansu
Magnetycznego.

Jeden punkt dystrybucyjny znajduje sie w odlegtoéci okoto 40 metréw od pomieszczeri Rezonansu
Magnetycznego - do tego punktu nalezy doprowadzi¢ dwa przewody kategorii 6A.

Odlegtos¢ pomieszczen Rezonansu Magnetycznego do drugiego punktu dystrybucyjnego - od 10 do
40 metrdéw - do tego punktu dystrybucyjnego nalezy doprowadzié pozostate przewody kategorii 6A.
Zamawiajacy wymaga doprowadzenia i "zarobienia" linii sieci strukturalnej w panelach krosowych

w punktach IDF.

Pytanie nr 33
Prosimy o informacje czy Zamawiajacy bedzie oczekiwat od Wykonawcy dostarczenia jakiegos switcha,
panelu krosowego, szafy Rack itp.

Jezeli tak, to prosimy o podanie przyktadowych urzadzen i ich iloéci.

Odpowiedi: Zamawiajacy wymaga dostarczenia i montazu jednego panelu krosowego 1U 16-
portowego.
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia wkiadek do paneléw krosowych do nowych przylaczy

w punktach dystrybucyjnych IDF.
Pytanie nr 34

Prosimy o informacje czy rozbudowana sie¢ strukturalna musi by¢ certyfikowana i na ile lat powinna

posiadac gwarancje producenta.
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Odpowiedi: Zamawiajacy wymaga certyfikacji dla rozbudowanéj _Sieci strukturalnej. Gwarancja

producenta na rozbudowang sie¢ strukturalng minimum 24 miesiace.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie szkoleri aplikacyjnych w terminie péiniejszym (po
przekazaniu rezonansu magnetycznego i podpisaniu protokotu koficowego)? Majgc na uwadze interes
Zamawiajgcego, chcemy aby szkolenie aplikacyjne odbyto sie z udziatem pacjentéw, co bedzie miato

wptyw na efektywno$c szkolenia.
Odpowied?: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 36

Prosimy Zamawiajgcego o informacje czy dla budynku w ktérym bedzie prowadzona przebudowa
posiada ekspertyze p.poi., ewentualne pokontrolne zalecenia strazy pozarnej, opracowanie
przystosowania budynku do obowigzujacych przepiséw p.poz., postanowienie Komendanta
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w sprawie ewentualnych odstepstw od aktualnych

przepiséw p.poz. ? lezeli tak, to prosimy o ich udostepnienie.
Odpowiedz: Ww. dokumenty do wgladu u Zamawiajacego.

Pytanie nr 37

Prosimy Zamawiajgcego o informacje czy wymaga kpl. dokumentacji projektowej wszystkich brani

uzgodnionej przez rzeczoznawcéw PPOZ, SANEPID?
Odpowied?: Tak. Zamawiajacy wymaga.

Pytanie nr 38
Prosimy Zamawiajgcego o udostepnienie dokumentacji projektowej wszystkich branz (jesli

Zamawiajacy taka posiada dla wskazanej lokalizacji).
Odpowiedi: Przed przystapieniem do projektowania niezbedna jest inwentaryzacja branz.

Pytanie nr 39
Prosimy Zamawiajgcego o informacje czy centrala SSP ma wolne miejsca do rozbudowy systemu PPOZ

i w jakie] jest odlegtosci od remontowanych pomieszczen?
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Odpowiedz: Centrala SSP Zamawiajacego ma wolne miejsca do rozbudowy systemu PPOZ. Odlegtos¢

ok. 10m. W pomieszczeniach przeznaczonych pod adaptacje istnieje system SSP.

Pytanie nr 40
Prosimy Zamawiajgcego o informacje czy dla budynku w ktérym bedzie prowadzona przebudowa
bgdzie wymagane pozwolenie na budowe a jesli nie to czy Zamawiajacy posiada odpowiednie

odstepstwo.
Odpowiedi: Zamawiajacy posiada odpowiednie odstepstwo.

Pytanie nr 41
Prosimy Zamawiajacego o udostepnienie odstepstwa wojewody dla braku wymagan odnosnie

pozwolenia na budowe dla niniejszej inwestycji.
Odpowiedz: Odstepstwo wojewody w zatgczeniu.

Pytanie nr 42
Prosimy zamawiajgcego o doprecyzowanie zapiséw odnosnie zasilania rezonansu. Czy zamawiajacy
poprzez zasilanie rezerwowe ma na mysli UPS podtrzymujgcy prace konsoli operatora i konsoli

opisowej do kilku minut?

Odpowiedz: Tak UPS do podtrzymania kilkuminutowego konsoli

Pytanie nr 43

Czy Zamawiajacy wymaga dostawy agregatu pradotwdrczego czy jedynie zaprojektowania zasilania
rezerwowego dla pracy konsoli(operatora)/technika) oraz interkomu dla posiadanego przez

Zamawiajgcego agregatu pragdotwdrczego.

Odpowiedz: Obecny agregat pradotwérczy nie jest juz w stanie obstuzy¢ rezonansu jako catosci,

dlatego potrzebny jest agregat dedykowany tylko jemu.

Pytanie nr 44

Dot. kryterium: termin realizacji, dla ktérego Zamawiajgcy wymaga:
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| 5 m-cy -3 pkt
| 6 m-cy - 0 pkt

Punkty w tym kryterium beda przyznawane za podany w Formularzu ofertowym termin
realizacji i bedg przyznawane w nastgpujgcy sposdb:

Termin realizacji (od 3 do 6m-cy) , gdzie:

3 m-ce — 9 pkt

4 m-ce -6 pkt

Zwracamy uwage, ze zastosowanie opisanego kryterium tzn. oceny terminu realizacji niesie ze sobg

wiele sprzecznosci oraz ryzyka zaréwno dla Wykonawecy jak i Zamawiajacego:

%

2.

zapis jest niespojny z zakresem prac wymaganych do wykonania, w ktérych wystepuja
dziatania administracyjne niezalezne od Wykonawcy (jak np. potencjalna konieczno$é
uzyskania pozwolenia na budowe) adaptacja pomieszczen moze wymagaé pozwolenia na
budowe — co w sytuacji, gdy z przyczyn administracyjnych zadeklarowany termin realizacji
nie bedzie mégt by¢ dotrzymany? Zmienia to warunki oceny ofert i bedzie stanowié

naruszenie konkurencyjnosci postepowania juz po wyborze oferty i podpisaniu Umowy z

wybranym Wykonawca, co za tym idzie niesie ryzyko naruszania zapiséw ustawy Prawa

Zamowien Publicznych etc.

w przypadku wystapienia obiektywnych okolicznosci wydtuzajgcych proces produkcji
urzadzenia (np. pandemia COVID-19 lub zerwanie faficucha dostaw z powodu konfliktéw
zbrojnych) zadeklarowany termin nie bedzie mégt by¢ dotrzymany i bedzie musiat zostaé
zmieniony np. w postaci aneksu do podpisanej Umowy - Zmieni to warunki oceny ofert i
bedzie stanowic naruszenie warunkéw i konkurencyjnosci postepowania juz po wyborze

oferty i podpisaniu Umowy z wybranym Wykonawecg , co za tym idzie niesie ryzvko

naruszania zapisOw ustawy Prawa Zamowien Publicznych etc.

Ta niejasna sytuacja moze byc¢ brana pod uwage przez nieuczciwych Oferentdw, ktérzy celowo moga

zlozy¢ oferte z minimalnym terminem realizacji zaktadajac, ze moze wystapié (lub wystapil!) jeden

lub oba z powyzszych scenariuszy.

Stanowi to istotne ryzyko dla Zamawiajgcego, ktéry nie tylko nie otrzyma Zadnych korzysci z tytutu

wyboru oferty z krétszym terminem realizacji, ale rowniez moze narazi¢ sie na konsekwencje

wynikajgce z dyscypliny finanséw publicznych.
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Wnosimy o:

1. ustalenie statego terminu realizacji na 9 miesiecy od podpisania Umowy, co pozwoli wykonaé

prace adaptacyjne oraz zagwarantuje mozliwosé wyprodukowania, dostawy i instalacji kompletnego
systemu bez koniecznosci potencjalnego aneksowania Umowy

2. rezygnacje z oceny kryterium terminu realizacji na rzecz innego obiektywnego kryterium, na
przyktad zgodnie z poniiszg propozycja, co w rezultacie pozwoli zachowaé taczng ilosé punktéw w

postepowaniu:

(propozycja: przeniesienie parametréw ekonomicznych jako osobnego kryterium):

Kryterium: parametry ekonomiczne

Punkty w kryterium parametry ekonomiczne bedg przyznawane zgodnie z zapisami ponizszej tabeli:

LP | Parametr urzgdzenia Wartos¢ graniczna Ocena

Wymagana fgczna moc przylgezeniowa niezbedna do | < 125 kVA Wartos¢ najwieksza - Opkt

zasilenia systemu rezonansu magnetycznego L
Wartosc najmniejsza — 2pkt,

pozostafe proporcjonalnie

Pobdr mocy systemu MR w trybie gotowosci do badania | Tak, Woartosc najwieksza - 0 pkt
(Ready) dla zaoferowanego systemu MR wraz ze .
sprezarkg helowg podac wartosc [kVA] Wartosc najmniejsza — 1 pkt,

pozostafe proporcjonalnie

Pobor mocy systemu MR w trybie nocnym (off) dla | Tak, Wartosc najwieksza - 0 pkt

zaoferowanego systemu MR wraz ze sprezarkg helowgq . )
podac wartosé [kVA] Wartosc najmniejsza — 2 pkt,

pozostaie proporcjonalnie

Pobdr mocy systemu MR w trybie badania, skanowania | Tak, Wartosc najwieksza - 0 pkt
podac wartos¢ [kVA] Wartos¢ najmniejsza — 2 pkt,

pozostate proporcjonalnie

tgczna moc chtodnicza (agregat wody lodowej, | Tak, Wartos¢ najwieksza - 0 pkt
klimatyzacja) wymagana do poprawnego dziatania .
urzqdzenia podac wartosc [kw] Wartos¢ najmniejsza — 2 pkt,

pozostate proporcjonalnie

E = liczba punktdw oferty badanej / najwyzsza ilos¢ punktéw mozliwych do uzyskania * 9 pkt
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Pozytywna odpowied? nie ograniczy mozliwosci ztozenia oferty zadnemu z producentéw systemdéw
rezonansu magnetycznego, pozwoli Zamawiajgcemu uniknaé dwuznacznosci w ocenie ofert oraz

zapewni mozliwosé oceny parametrow majgcych realny wplyw na koszty posiadania urzadzenia.

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego i pozostawia kryteria oceny
ofert bez zmian. Jlednoczesnie wyjasnia, ze w przypadku zmiany decyzji Wojewody, lub zaistnienia
innych przestanek skutkujacych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe, Zamawiajacy
kazdemu Wykonawcy, realizujgcemu niniejsze zadanie wydtuzy czas realizacji umowy o minimalny
czas uzyskania formalnych decyzji administracyjnych (tj. czas ustalony urzedowo na uzyskanie

pozwolenia).

Pytanie nr 45

Dot. Szkolenia — OPZ oraz umowa

Oferta obejmuje petne szkolenie personelu z obstugi dostarczanego urzadzenia

Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej obstugi, eksploatacji, konserwacji 2 osoby po 8 godzin
zawarte w cenie aparatu

Bezptatne szkolenia w miejscu instalacji w catym okresie trwania gwarancji bez limitu godzin i wizyt

Prosimy o doprecyzowanie zapiséw odnosnie szkoleri i wytgczenie ich z terminu realizacji. Wnosimy,
aby szkolenia byty przeprowadzane po odbiorze zamoéwienia.

lest to zapis z korzyscig dla Zamawiajacego, poniewa:z szkolenia odbeds sie w dogodnym dla
Zamawiajgcego terminie oraz komfortowych warunkach.

OdpowiedzZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 46

Dot. pkt. 14 (a-e) Zatgcznika nr 3 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zaméwienia — rezonans
/ Specyfikacja techniczna), w ktérym Zamawiajgcy wymaga:

LP | Parametr urzagdzenia Wartos¢ graniczna Ocena

14 | Homogenicznos¢ pola (wartos¢ typowa w ppm mierzona metodg | Tak Bez punktacji
VRMS) [ppm] zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach
technicznych producenta, w kuli o $rednicach podanych w podpunktach
do tego punktu.

a O érednicy 10 cm < 0,01 ppm; Bez punktacji

podac wartosc
b O érednicy 20 cm <0,031 ppm; Bez punktacji

podac wartosc
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c 0O $rednicy 30 cm <0,15 ppm; Bez punktacji
podac wartosé

d O srednicy 40 cm <1,1ppm; Bez punktacji
podac wartosc

e O $rednicy 50 cm <5,5 ppm; Bez punktacji
podaé wartosé

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wprowadzenie dodatkowej oceny parametru zgodnie z poniiszag
propozycj3a?

LP | Parametr urzqdzenia Wartosé graniczna Ocena

14 | Homogenicznos¢ pola (wartos¢ typowa w ppm | Tak
mierzona metodq VRMS) [ppm] zgodnie z informacjami
podanymi w specyfikacjach technicznych producenta, w
kuli o srednicach podanych w podpunktach do tego
punktu.

a O srednicy 10 cm

Bez punktacji

Wartosc graniczna — 0 pkt
Woartos¢ najmniejsza — 2 pkt
Pozostate proporcjonalnie
Wartosc graniczna — 0 pkt
Wartosc najmniejsza — 2 pkt
Pozostate proporcjonalnie

<0,01 ppm;
podaé wartosé

b O srednicy 20 cm <0,031 ppm;

podac wartos¢

c 0 srednicy 30 cm <0,15 ppm; Wartosc graniczna — 0 pkt
podac wartosé Wartosc¢ najmme_fs_za —2‘pkt

Pozostate proporcjonalnie

d O Srednicy 40 cm <1,1 ppm; Wartos¢ graniczna — 0 pkt

Wartosc najmniejsza — 2 pkt
Pozostate proporcjonalnie
Wartosc graniczna — 0 pkt
Wartosc najmniejsza — 2 pkt
Pozostafe proporcjonalnie

podac wartos¢

e O srednicy 50 cm <55 ppm;

podac wartosé

Homogenicznos¢ pola magnetycznego jest jednym z najwainiejszym parametréw fabrycznych
magnesu i ma bezposredni wptyw m.in. na mozliwo$é poprawnego obrazowania z saturacjg tfuszczu
zwiaszcza w obszarze off-center.

Jako jedna z najbardziej obiektywnych metod oceny jakoéci magnesu, homogeniczno$¢ pola
magnetycznego powinna by¢ oceniania.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 47

Dot. pkt. 15 i 16 Zatacznika nr 3 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zaméwienia — rezonans
/ Specyfikacja techniczna), w ktérych Zamawiajacy wymaga:

LP | Parametr urzadzenia

Wartos¢ graniczna

Ocena

15 | Maksymalna amplituda gradientéw w kazdej z osi X, Y, Z réwnoczesnie > 33mT/m; Bez punktacji
(wymagane jest podanie wartosci zdefiniowanej jw.., nie dopuszcza sie | poda¢ wartosé
wartoéci  dla  parametréw definiowanych subiektywnie przez | [mT/m]
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producentéw jako tzw. ,wydajnos¢”, ,ekwiwalent”, ,performance”,
parametry ,rownowazne”, parametry ,poréwnywalne” itp.)

16 | Maksymalna szybko$é narastania gradientéw (slew rate) w kaidej z osi >125T/m/s; Bez punktacji
X, Y, Z, dla amplitudy zaoferowanej w punkcie powyzej podac wartosé [T/m/s]
(wymagane jest podanie wartosci zdefiniowanej jw.., nie dopuszcza sie
wartosci  dla  parametréw definiowanych subiektywnie przez
producentéw jako tzw. ,wydajnos¢”, ,ekwiwalent”, ,performance”,
parametry ,réwnowazne”, parametry ,porownywalne” itp.)

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na wprowadzenie modyfikacji parametréw zgodnie z poniisza
propozycja?

LP | Parametr urzqdzenia Wartos¢ graniczna Ocena

15 | Maksymalna amplituda gradientéw w kazdej z osi X, 233mT/m; Wartosé graniczna — 0 pkt
¥, Z réwnoczesnie (wymagane jest podanie wartosci | poda¢ wartosé [mT/m] Wartos¢ najwieksza — 2 pkt
zdefiniowanej jw.., nie dopuszcza sie wartosci dla Pozostate proporcjonalnie

parametrow  definiowanych subiektywnie przez
producentow jako tzw. ,wydajnos¢”, ,ekwiwalent”,
wperformance”, parametry ,réwnowazne”, parametry

Lporéwnywalne” itp.)

16 | Maksymalna szybkos¢ narastania gradientéw (slew > 150 T/m/s; Wartosé graniczna — 0 pkt
rate) w kazdej z osi X, Y, Z, dla amplitudy podac wartosé [T/m/s] Wartosc najwieksza — 2 pkt
zaoferowanej w punkcie powyzej Pozostate proporcjonalnie

(wymagane jest podanie wartosci zdefiniowanej jw..,
nie dopuszcza sie wartosci dla  parametréw
definiowanych subiektywnie przez producentéw jako
tzw. ,wydajnosc¢’, ,ekwiwalent”, ,performance”,
parametry Lrownowazne’, parametry
»poréwnywalne” itp.)

Zamawiajacy okreslit wartosci graniczne parametréw na poziomie systemdéw rezonansu
magnetycznego w klasie 60 cm (tzw. small-bore), ryzykujgc zakup urzadzenia nie dajacego
jakiejkolwiek przewagi w obrazowaniu oraz wyzszych mozliwosci klinicznych niz urzgdzenia klasy
60cm.

Mocny uktad gradientowy — zwtaszcza dla wartosci parametru ,slew rate” - podnosi parametry
funkcjonalnosci rezonansu takie jak lepsza rozdzielczosé i szybsza akwizycja, zmniejsza tez artefakty
ruchowe oraz umozliwia wykonywanie wysokie] jakosci badan specjalistycznych.

Dodatkowo, w zwigzku z tym, Ze parametry systemu gradientowego majg podstawowe znaczenie w
obrazowaniu rezonansu magnetycznego, powinny by¢ oceniane (punktowane).

Pozytywna odpowied? nie ograniczy mozliwosci ztozenia oferty Zadnemu z producentéw systemow
rezonansu magnetycznego, zapewni zakup wysokiej jakosci systemu rezonansu magnetycznego a
naszej firmie pozwoli na ztozenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 48

Dot. pkt. 20 Zatacznika nr 3 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zaméwienia — rezonans /
Specyfikacja techniczna), w ktérym Zamawiajgcy wymaga:
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LP | Parametr urzadzenia Wartos¢ graniczna Ocena

20 | Najnizsze potozenie stofu (od zewnetrznej krawedzi <70cm Bez punktacji
stotu do podtogi)

podac wartosé¢

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na wprowadzenie dodatkowej oceny parametru zgodnie z poniisza
propozycja?

LP |Parametr urzqdzenia Wartos¢ graniczna Ocena

20 |Nagjnizsze pofozenie stofu (od zewnetrznej <70cm Wartos¢ graniczna — 0 pkt

krawedzi stofu do podfogi) podac wartosé Wartoéé najmniejsza — 2 pkt

Pozostate proporcjonalnie

Wysokos¢ stotu MRI od podtogi ma znaczenie w przypadku koniecznosci zbadania pacjentéw nie
mogacych poruszaé sie o wtasnych sitach (na woézkach inwalidzkich) lub majacych schorzenia uktadu
kostnego.

Przecietna wysokos¢ siedziska wézka inwalidzkiego niemagnetycznego czy krzesta wynosi 49 cm i taka
wysokos¢ stotu MRI (lub nizsza) zapewnia zaréwno samodzielne siadanie/wstawanie jak i przenoszenie
pacjenta z fotela inwalidzkiego bez ryzyka urazu lub nawet upadku.

Nisko opuszczajacy sie stét gwarantuje nie tylko wigkszy komfort pacjenta, ale réwniez mniejsze ryzyko
urazOw pacjentéw i personelu.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 49

Dot. pkt. 22 Zatacznika nr 3 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zaméwienia — rezonans /
Specyfikacja techniczna), w ktérym Zamawiajgcy wymaga:

LP | Parametr urzadzenia Wartosé graniczna Ocena
22 | System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) — dla Tak Bez punktacji
wypracowania sygnatdw synchronizujgcych Podac

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wprowadzenie dodatkowej oceny parametru zgodnie z ponizszg
propozycja?

LP | Parametr urzqdzenia Wartosé Ocena
graniczna
22. | System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) — dla Tak System przewodowy — 0 pkt

wypracowania sygnafow synchronizujqcych
Podac System bezprzewodowy - 2 pkt
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podtaczania do gniazd znajdujgcych sie najczesciej pod blatem stotu pacjenta oraz zmniejszajac ryzyko

przycigcia kabli sygnatowych podczas ruchu blatu z pacjentem wewnatrz gantry.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 50

Dot. pkt. 38, 39, 40, 41, 42 Zatacznika nr 3 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zamdéwienia —

rezonans / Specyfikacja techniczna), w ktérych Zamawiajgcy wymaga:

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

di‘e, nie wymagajgc ktopotliwego

LP | Parametr urzadzenia Warto$¢ graniczna Ocena
38 | Cewka wielokanatowa do badar stawu kolanowego, posiadajaca w Tak; Bez punktacji
badanym obszarze min. 15 elementdw obrazujacych jednoczesnie i podaé¢ nazwe cewki
pozwalajaca na akwizycje rownolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, oraz ilos¢ elementow
SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta obrazujacych
W przypadku zaoferowania cewki elastycznej wymagane dostarczenie
pozycjonera pozwalajgcego na unieruchomienie badanego stawu.
39 | Cewka wielokanatowa do badan barku posiadajgca w badanym Tak; Bez punktacji
obszarze min. 15 elementéw obrazujgcych jednoczesnie i pozwalajaca podaé¢ nazwe cewki
na akwizycje rownolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub oraz ilos¢ elementow
odpowiednio do nazewnictwa producenta obrazujacych
W przypadku zaoferowania cewki elastycznej wymagane dostarczenie
pozycjonera pozwalajgcego na unieruchomienie badanego stawu.
40 | Cewka wielokanatowa do badan nadgarstka, posiadajgca w badanym Tak; Bez punktacji
obszarze min. 15 elementéw obrazujacych jednoczesnie | pozwalajaca | podaé nazwe cewki
na akwizycje rownolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub oraz ilos¢ elementow
odpowiednio do nazewnictwa producenta. obrazujacych
W przypadku zaoferowania cewki elastycznej wymagane dostarczenie
pozycjonera pozwalajacego na unieruchomienie badanego stawu.
41 | Cewka wielokanatowa do badan stawu skokowego, posiadajaca w Tak; Bez punktacji
badanym obszarze min. 15 elementéw obrazujgcych jednoczesnie i poda¢ nazwe cewki
pozwalajgca na akwizycje rownalegte typu ASSET, iPAT, SENSE, oraz ilos¢ elementow
SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta obrazujgcych
W przypadku zaoferowania cewki elastycznej wymagane dostarczenie
pozycjonera pozwalajacego na unieruchomienie badanego stawu.
42 | Zestaw minimum 2 ptachtowych elastycznych cewek prostokatnych do Tak; Bez punktacji
zastosowan uniwersalnych, o réznych rozmiarach, kazda posiadajaca w | Poda¢ nazwy cewek
badanym obszarze min. 16 elementéw obrazujacych jednoczesdnie, | oraz wymiary i liczbe
kazda pozwalajgca na akwizycje réownolegle typu ASSET, iPAT, SENSE, | elementdw
SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta obrazujgcych kaidej z
nich [cm]

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie dwdch nowoczesnych, niezawodnych,
wielozadaniowych elastycznych cewek wysokiej gestosci o réznych rozmiarach, speiniajacych
wszystkie w/w zapisy?

Ze wzgledu na wielozadaniowos$¢ cewek elastycznych, producenci nie ograniczajg ich zastosowania do
konkretnej okolicy anatomicznej jak to ma miejsce w przypadku cewek sztywnych a osrodki
posiadajace takie cewki z powodzeniem stosujg zestaw dwdch cewek o rdéznych rozmiarach do
wszystkich badan MSK (stawy, konczyny).
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Proponowana zmiana pozwoli naszej firmie na ztozenie konkurencyjnej oferty bez jakiegokolwiek
ograniczania mozliwosci klinicznych skanera rezonansu.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytanie nr 51

Dot. pkt. 52 Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zamdéwienia — rezonans /
Specyfikacja techniczna), w ktérym Zamawiajgcy wymaga:

LP | Parametr urzadzenia Wartosc graniczna Ocena

52 | Czestotliwos¢ probkowania uktadu odbiorczego RF (ADC) > 80 MHz Bez punktacji

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na wprowadzenie dodatkowej oceny parametru zgodnie z poniiszg
propozycja?

LP | Parametr urzqdzenia Wartos¢ graniczna Ocena
52 | Czestotliwosc probkowania uktadu odbiorczego | > 80 MHz - | Wartos¢ graniczna — 0 pkt
RF (ADC) Wartosé¢ najwieksza — 2 pkt
Pozostate proporcjonalnie

Czestotliwos¢ prébkowania jest podstawowym parametrem przetwarzania sygnatow analogowych (co
jest pierwszym etapem zamiany sygnatu MR na posta¢ cyfrowa): wieksza czestotliwosé = wyizszy SNR
= lepsza jakos¢ obrazu, niezaleinie od dalszej metody przetwarzania.

Dla wysokiej klasy skaneréw MRI dostepnych na rynku wartosci zaczynajg sie od 80 MHz osiggajac
nawet 120 MHz co wptywa znaczaco na wartosé SNR.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 52

Dot. pkt. 84 Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zamdwienia — rezonans /
Specyfikacja techniczna), w ktérym Zamawiajacy wymaga:

LP | Parametr urzadzenia Wartos¢ graniczna Ocena

84 | Maksymalny wspotczynnik  przyspieszenia  dla 2 8; Bez punktacji
obrazowania réwnolegtego w jednym kierunku lub w | Podaé wartoéé [n]
dwdch kierunkach jednoczesnie

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wprowadzenie dodatkowej oceny parametru zgodnie z poniiszg
propozycja?

LP | Parametr urzqdzenia Wartosc graniczna Ocena

84 | Maksymalny  wspdfczynnik  przyspieszenia  dla =8; Wartosc graniczna — 0 pkt
obrazowania réwnolegfego w jednym kierunku lub w | Podac wartosc [n] Wartosc najwieksza — 2 pkt
dwdch kierunkach jednoczesnie Pozostate proporcjonalnie
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Wspétczynnik dla obrazowania rownolegtego ma bezposredni wptyw na szybkosé badan.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 53

Dot. pkt. 86 Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zamdéwienia — rezonans /
Specyfikacja techniczna), w ktérym Zamawiajacy wymaga:

LP | Parametr urzgdzenia Wartosc graniczna Ocena
86 | Techniki przyspieszania akwizycji 3D wykorzystujace metode compressed Tak / Nie Tak — 2 pkt
sensing, umotliwiajgce redukcje czasu akwizycji o min. 50% bez | Jezeli tak — podaé | Nie—0 pkt

zauwazalnej utraty jakosci, dziatajgce w kazdej anatomii i na dowolnej | nazwe
zaoferowanej cewce

Czy Zamawiajacy uzna za réwnowaing technike przyspieszania akwizycji 3D wykorzystujgcg metode
niepetnego prébkowania inng niz Compressed sensing, umozliwiajaca redukcje czasu akwizycji o
min. 50% bez zauwazalnej utraty jakosci, dziatajaca w kazdej anatomii i na dowolnej zaoferowanej
cewce?

W proponowanej technice wykorzystywana jest opatentowana metoda niepetnego prébkowania
przestrzeni k, pozwalajacg na uzyskanie wymaganych przez Zamawiajgcego rezultatéw.

Proponowana zmiana pozwoli naszej firmie na ztozenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedi: Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytanie nr 54

Dot. pkt. 118 Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zamdéwienia — rezonans /
Specyfikacja techniczna), w ktérym Zamawiajgcy wymaga:

LP Parametr urzagdzenia Wartos€ graniczna Ocena

118 | Dedykowane oprogramowanie umozliwiajgce zautomatyzowane Tak / Nie Tak — 2 pkt
przeprowadzanie badan kregostupa w sposob nadzorowany przez skaner, Nie — 0 pkt
to jest taki, w ktérym kontrole nad postepowaniem operatora, na kazdym
etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybrang przez
operatora strategie postepowania z danym pacjentem, przy zastosowaniu
zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla uzytkownika, ktére
zostaty wezesniej dostosowane do standardu pracowni, wyposazone w
mechanizmy takie jak:

- wybor wiasciwe] strategii przy pomocy jednego klikniecia,

- instrukcje dla uzytkownika , krok po kroku” zintegrowane z procedurg
badania,

- przyktadowe obrazy i wskazowki tekstowe wySwietlane dla kazdego
kroku,

- przyktadowe obrazy, konfigurowalne przez uzytkownika,

- wskazdwki tekstowe konfigurowalne przez uzytkownika,

- automatyczne pozycjonowania i utozenia zestawow warstw w badaniu
kregostupa na podstawie jego cech anatomicznych

Jezeli tak, opisac
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- automatyczne okreslenie obszaru saturacji

- automatyczna detekeja potozenia kregdw i krazkéw miedzykregowych
- automatyczng numeracja kregow

(Spine Dot Engine lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)

Czy Zamawiajacy uzna za réwnowazng technike i zgodzi sie zmodyfikowaé pkt 118 do nastepujacej
postaci?

LP Parametr urzqdzenia Wartos¢ graniczna Ocena

118 | Dedykowane oprogramowanie umozliwiajgcego zautomatyzowane Tak / Nie Tak — 2 pkt
przeprowadzanie badari kregostupa w sposéb nadzorowany przez Nie — 0 pkt
skaner, z mechanizmem automatycznego pozycjonowania i utozenia
zestawdw warstw w badaniu kregostupa w przekroju strzatkowym,
czotowym na podstawie jego cech anatomicznych wraz z automatyczng
detekcjq pofozenia kregéw i krgzkéw miedzykregowych (Spine Dot
Engine lub odpowiednio do nomenklatury producenta)

Jezeli tak, opisac

Nasza propozycja umozliwi Zamawiajgcemu otrzymanie rozwigzania umozliwiajacego osiggniecie
réwnowaznego efektu (tutaj: petnej automatyzacji badania), przy wykorzystaniu innego algorytmu
niz opisany w obecnych wymaganiach (Siemens — Spine Dot Engine).

Proponowana zmiana pozwoli naszej firmie na zfozenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 55

Dot. pkt. 167 Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zaméwienia — rezonans /
Specyfikacja techniczna), w ktérym Zamawiajgcy wymaga:

LP Parametr urzadzenia Wartos¢ graniczna Ocena
167 | WERSIA A - Oprogramowanie do zaawansowanej multi-parametrycznej Bez
analizy badan maézgu w tym: punktacji

- ilosciowa analiza perfuzji z wyznaczaniem i prezentacja map
parametrycznych rBV/rBF/TTP/MTT/TMAX/tMIP oraz obliczaniem obszaru
niedopasowania perfuzji i dyfuzji

- wykresy time-intensity dla zestawdw danych dynamicznych

- analiza badan DTl z generowaniem i prezentacjg map DTI (np. ADC, FA, RA)
i oraz generowaniem i prezentacjq traktografii tensora dyfuzji

- analiza poréwnawcza badan z oceng progresji

- pomiary statystyczne

- histogramy

- fuzja wielu serii

- segmentacja objetosci

- rendering wolumetryczny

Lub

WERSJA B

Oprogramowanie do zaawansowanej multi-parametrycznej analizy badan
mozgu w tym:

llosciowa analiza badan perfuzji (neuro), a w szczegdlnosci kalkulacja i
prezentacja w kolorze nastepujacych wskaznikdw: - relMTT (relative Mean
Transit Time) - relCBV (relative Cerebral Blood Volume) - relCBF (relative
Cerebral Blood Flow)

Funkcjonalnosc¢ dostepna na stacji lekarskiej lub automatyczne generowanie
map perfuzyjnych na konsoli aparatu (Inline Perfusion lub zgodnie z
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nazewnictwem producenta).

- wykresy time-intensity dla zestawdw danych dynamicznych
- analiza poréwnawcza badan z oceng progres;ji

- pomiary statystyczne

- histogramy

- fuzja wielu serii

- segmentacja objetosci

- rendering wolumetryczny

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania oprogramowanie konsoli lekarskiej spetniajace zapisy

parametru bez analizy poréwnawczej badan z oceng progresji?

Pragniemy zauwazy¢, Ze ocena progresji jest funkcjonalnoscig wykorzystywana w osrodkach
zajmujgcych sie leczeniem onkologicznym pacjentéw i prawdopodobnie nie bedzie miata zastosowania
w placéwce Zamawiajagcego a Zamawiajacy moze jg dotgczyé (zakupié) w dowolnym momencie w
przysztodci, nie zwigkszajac wartosci przedmiotu Zaméwienia o niewykorzystywana funkcjonalnosé.

Proponowana zmiana pozwoli naszej firmie na ztozenie konkurencyjnej oferty.

Odpowied:: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 56

Dot. pkt. 168 i 169 Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zaméwienia — rezonans
/ Specyfikacja techniczna), ktére wygladaja tak samo:

LP Parametr urzgdzenia Wartos¢ graniczna Ocena
168 | Oprogramowanie do zaawansowanej analizy badan miednicy, w Tak Bez punktacji
tym:
- analiza zmian morfologicznych zeriskich narzadéw piciowych
(jajniki, macica, dno miednicy)
- pomiary
LP Parametr urzadzenia Wartosé graniczna Ocena
169 | Oprogramowanie do zaawansowanej analizy badan miednicy, w Tak Bez punktacji
tym:
- analiza zmian morfologicznych zeriskich narzadéw pteiowych
(jajniki, macica, dno miednicy)
- pomiary

Prosimy o korekte oczywistej omytki i usuniecie jednego z parametréw (168 lub 169) jako duplikatu.

Odpowiedi: Zamawiajacy usuwa oczywista omytke poprzez usuniecie pkt 169.
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Pytanie nr 57

Dot. pkt. 170 Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zaméwienia — rezonans /
Specyfikacja techniczna), w ktérym Zamawiajgcy wymaga:

LP Parametr urzadzenia Wartos¢ graniczna Ocena

170 | Oprogramowanie do oceny badar MR piersi, realizujace: Tak/Nie Bez punktacji

dedykowany workflow umozliwiajacy jednoczesne przegladanie
serii anatomicznych, serii dynamicznych z kontrastem

ustandaryzowane raportowanie BIRADS

Zamawiajgcy nie wymaga dostarczenia cewki do piersi, ktdra jest niezbedna do otrzymania takich
badan, wiec wymadg oprogramowania do analizy tych badan nie ma uzasadnienia diagnostycznego.

Czy Zamawiajacy wykresli powyzszy parametr z OPZ?

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 58

Dot. pkt. 171 Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zaméwienia — rezonans /
Specyfikacja techniczna), w ktérym Zamawiajgcy wymaga:

LP Parametr urzadzenia Wartos¢ graniczna Ocena

171

Oprogramowanie do zaawansowanej multi-parametrycznej analizy | Tak Bez punktacji
badar prostaty z analizg ilosciowg i jakosciowg umozliwiajace
tworzenie raportow zgodnych z PI-RADS 2 w tym:

- analiza poréwnawcza badan z oceng progresji

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania oprogramowanie konsoli lekarskiej spetniajgce zapisy
parametru bez analizy poréwnawczej badan z oceng progres;ji?

Pragniemy zauwazy¢, Ze ocena progresji jest funkcjonalnosciag wykorzystywana w osrodkach
zajmujacych sie leczeniem onkologicznym pacjentéw i prawdopodobnie nie bedzie miata zastosowania
w placéwce Zamawiajacego a Zamawiajgcy moze jg dotgczyé (zakupié) w dowolnym momencie w
przysztosci, nie zwiekszajac wartosci przedmiotu Zamowienia o niewykorzystywang funkcjonalnosé.

Proponowana zmiana pozwoli naszej firmie na ztozenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 59

Dot. pkt. 185 Zatacznika nr 3 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zaméwienia — rezonans /
Specyfikacja techniczna), w ktérym Zamawiajgcy wymaga:

25




Program Regionalny Polska serce Palski Rozwoeju Regionalnego
] g g

Fund i i j
i frope ey Recpoweta  Q)GZOWSZE, Ui ==

LP Parametr urzadzenia Wartos¢ graniczna Ocena

185 | Duplikator ptyt Tak Bez punktacji

Prosimy o odpowiedi na ponizsze pytania:

- Czy Zamawiajacy wymaga integracji duplikatora z systemem RIS/PACS?
- Czy Zamawiajgcy wymaga duplikatora obstugiwanego zdalnie poprzez sie¢ wewnetrzna (tj.
bez koniecznosci stosowania dodatkowego komputera sterujgcego)?

Odpowied?i: Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 60

Dot. pkt. 195 Zatacznika nr 3 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zaméwienia — rezonans /
Specyfikacja techniczna), w ktérym Zamawiajacy wymaga:

LP Parametr urzadzenia Woartos€ graniczna Ocena
195 | Bezptatne szkolenia w miejscu instalacji w catym okresie trwania | Tak Bez
gwarancji bez limitu godzin i wizyt punktacji

Czy Zamawiajacy zgodzi sig na brzmienie parametru na nastepujacy?

LP Parametr urzqgdzenia Wartosc graniczna Ocena
195 | Bezpfatne szkolenia w miejscu instalacji w calym okresie trwania | Tak/Nie Tak — 2 pkt
gwarancji bez limitu godzin i wizyt Nie — 0 pkt

Ze wzgledu na koniecznos¢ zatozenia okreslonych kosztow wizyt szkoleniowych (wliczenia do wartoéci
oferty), z punktu widzenia Zamawiajacego proponowana zmiana moze zredukowaé niepotrzebne
koszty.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza proponowang zmiane i wprowadza punktacje w pkt.195
zgodnie z powyzszg propozycja.

Pytanie nr 61
Jakiego okresu gwarancji na prace budowlane i urzadzenia niemedyczne oczekuje Zamawiajacy oraz

na zainstalowane urzgdzenia klimatyzacyjne?

Odpowiedz: Zamawiajgcy oczekuje 36 miesigcznej gwarancji.
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Pytanie nr 62

Gdzie zamawiajacy przewiduje montaz jednostek zewnetrznych od klimatyzatoréw typu Split ?
Odpowiedz: Miejsce montaiu to elewacja zewnetrzna.

Pytanie nr 63

Czy- Zamawiajacy wyrazi zgode na montaz centrali podwieszanej nad sufitem podwieszanym w
pomieszczeniu sterowni, przygotowania pacjenta?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 64

Prosimy o podanie odlegtosci do najblizszego miejsca trasy z.w. w celu wciecia dla awaryjnego
chtodzenia magnesu z przeptywem min 501/min

Odpowiedz: Odlegtos¢ ok. 10m.

Pytanie nr 65

Prosimy o wskazanie miejsca zainstalowania agregatu wody lodowej dla chtodzenia rezonansu.
Odpowiedz: Posadowienie na zewnatrz na gruncie.

Pytanie nr 66

Czy Zamawiajacy zezwoli na wykorzystanie pomieszczenia pod pracownig rezonansu magnetycznego
na zlokalizowanie uktadu wody lodowe;j ?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 67

Czy Zamawiajacy zezwoli na poprowadzenie rury wyrzutu awaryjnego helu po elewacji budynku ponad

dach?

Odpowiedzi: Zamawiajacy wyraza zgode.
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Pytanie nr 68

Prosimy o wskazanie doktadnej drogi oraz odlegtosci dla poprowadzenia linii zasilajacej dla urzadzenia

- wielkos¢ zabezpieczenia w rozdzielnicy NN?

Odpowiedzi: Oddzielny budynek. Szacunkowa odlegto$é 130m w tym ok. 40m w wykopie, pozostate

piwnicami budynku.

Pytanie nr 69
W jakiej odlegtosci od adaptowanych pomieszczen znajduje sie Punkt Dystrybucji Sieci Logicznej —

Swiattowéd.
Odpowiedz: Odlegtosé ok. 10m.

Pytanie nr 70
Czy Punkt Dystrybucji Sieci Logicznej posiada wolne miejsca na panelach i urzadzeniach aktywnych, aby

z nich wyprowadzi¢ ewentualne dodatkowe punkty logiczne?
Odpowiedz: Tak.

Pytanienr 71

Prosimy o podanie informacji na temat rozdzielnicy, z ktdrej aktualnie zasilane sa urzadzenia
pomocnicze (oswietleni, gniazda, klimatyzacja, wentylacja) adaptowanych pomieszczer takie jak:
zapas mocy w rozdzielnicach, zapas miejsca w rozdzielnicach, odlegfo$¢ poszczegdinych rozdzielnic od

adaptowanych pomieszczen?

Odpowiedi: Nalezy wykona¢ oddzielng rozdzielnice dla pomieszczeri MR. Moc jest.

Pytanie nr 72

Czy naleiy przewidzie¢ system komunikacji gtosowej pomiedzy adaptowanymi pomieszczeniami?

Prosimy o wskazanie pomieszczen, w ktérych majg by¢ zainstalowane w/w urzadzenia?

Odpowiedz: Tak. Nalezy przewidzie¢ system komunikacji glosowej w pomieszczeniu badania,

sterowni i pokoju opisowym.
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Pytanie nr 73

Czy Zamawiajgcy wymaga systemu wizyjnego nadzoru pacjenta w adaptowanych pomieszczeniach

rezonansu magnetycznego? Jezeli Zamawiajgcy wymaga kompletnego systemu monitoringu wraz z

rejestratorem prosimy o dokfadne okreslenie ilosci kamer, jakie nalezy zainstalowac, czasu nagrywania

w petli, czy system ma mie¢ mozliwos¢ wystania sygnatu do sieci lub innych urzadzeri na obiekcie?
Odpowiedi: Zamawiajgcy nie wymaga.

Pytanie nr 74

Prosimy Zamawiajacego o podanie informacji na temat istniejgcego zabezpieczenia pola odptywowego
dla urzadzenia w rozdzielnicy nn. Czy Zamawiajgcy posiada rezerwe mocy 80kVA 3-fazove 400V dla
podtaczenia urzadzenia. Czy Zamawiajgcy wymaga przebudowy istniejacego pola, czy tei posiada
gotowe pole, ktdre nalezy wykorzystac do zasilenia urzadzenia?

Odpowiedi: Zamawiajacy posiada zapas mocy 80kVA, pole natomiast trzeba bedzie zaadaptowa¢.
Pytanie nr 75

Prosimy o potwierdzenie faktu, iz Zamawiajagcy w ramach zadania na dostarczenie urzadzenia nie
oczekuje wykonania szczegétowych pomiaréw obcigzenia sieci zasilajacej za pomoca analizatoréw
parametrow sieci wraz z archiwizacja danych.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie potwierdza.

Pytanie nr 76

Prosimy o podanie odlegtosci istniejacej centrali p.poz od adaptowanych pomieszczen.
Odpowiedz: Odlegtos¢ ok. 10m.

Pytanie nr 77

Czy Zamawiajgcy posiada oraz udostepni dokumentacje techniczng oraz mape do celéw projektowych?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada.
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Pytanie nr 78

Jezeli zakres prac bedzie wymagat uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia to czy zamawiajacy

potwierdza przedtuzenie terminu wykonania o czas uzyskania niezbednych pozwoleri zwigzanych z

przebudowg i adaptacjg pomieszczen?

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 44.

Pytanie nr 79

Czy zamawiajgcy posiada wykaz wyposazenia meblowego dla utworzenia pracowni rezonansu
magnetycznego?

Odpowiedi: Zamawiajacy posiada. Wykaz w zatgczeniu.

Pytanie nr 80

Czy Zamawiajacy potwierdza Zze ogrodzenia agregatu wody lodowej jest ogrodzeniem systemowym /

panelowym typu betafence.
Odpowiedi: Zamawiajacy potwierdza.
Pytanie nr 81

Czy w sasiedztwie projektowanej pracowni MRI znajduje sie pomieszczenie WC/tazienki

przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Odpowiedi: Tak w sgsiedztwie projektowanej pracowni MRI znajduje sie pomieszczenie

W(C/tazienki przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Pytanie nr 82

Czy Zamawiajacy potwierdza mozliwosé zajecia pomieszczenia pod projektowang pracownia
rezonansu magnetycznego? W pomieszczeniu ponizej zostanie wykonane wzmocnienie stropu bad?

konstrukcja wsporcza pod aparat moina rowniez zlokalizowac tam instalacje wody lodowe;j.

Odpowiedz: Tak Zamawiajgcy potwierdza.
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Pytanie nr 83

Prosimy o rezygnacje z zapisu o wymaganym projekcie oston przed polem elektromagnetycznym.

Wymagane ekranowanie dla pracowni bedzie zawarte w opracowaniu klatki Faradaya.

Odpowied:: Zamawiajacy potwierdza rezygnacje z zapisu o wymaganym projekcie oston przed
polem elektromagnetycznym, jezeli ekranowanie dla pracowni bedzie zawarte w opracowaniu klatki

Faradaya.

Pytanie nr 84

Dotyczy Zapytania ofertowego, Rozdziat VII pkt 1

Czy z uwagi na wprowadzony stan epidemii i zwigzane z tym ograniczenia Zamawiajacy wyrazi zgode
na sktadanie ofert w przedmiotowym postepowaniu w formie elektronicznej z uzyciem bezpiecznych
podpiséw elektronicznych, przestanych na adres mailowy wskazany w Zapytaniu ofertowym,

w Rozdziale VI?
Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 85
Dotyczy Zatagcznika nr 3
1) Przeprowadzona przez Pytajacego szczegétowa analiza Zapytania ofertowego, a w

szczegolnosci Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamodwienia —
rezonans / Specyfikacja techniczna, dowodzi, ze Zamawiajacy zdefiniowat wymogi w zakresie
przedmiotu zamodwienia w sposéb naruszajacy zasady uczciwej konkurencji i réwnego
traktowania wykonawcéw, poprzez opisanie przedmiotu Zamowienia w  sposob
uniemozliwiajgcy ztozenie Pytajgcemu waznej i konkurencyjnej oferty, pomimo ze reprezentuje
on czotowego producenta urzadzen bedgcych przedmiotem zaméwienia.

W przedmiotowym postepowaniu nastapito nieuzasadnione uprzywilejowanie wybranego rozwigzania

(Magnetom Altea, firmy Siemens), przez jednoznaczne i tendencyjne uwarunkowania technologiczne.

Jednoczesnie wyeliminowano z postepowania swiatowego lidera na rynku rezonansu magnetycznego

reprezentowanego przez naszg firme, poprzez uniemozliwienie spetnienia parametru o drugorzednym

lub wrecz nieistniejgcym znaczeniu praktycznym czy klinicznym. Pytajacy oferujgc  bardzo

zaawansowane technologiczne rozwigzanie nie moze ztoiyé oferty ze wzgledu na niespetnienie

parametréw o obiektywnie marginalnym znaczeniu.

Nalezy podkreslic, ze zmiany, o ktére wnosi dalej Pytajgcy, nie prowadza w zaden sposéb do

uposledzenia funkcjonalnosci przedmiotu zaméwienia. Zadania Pytajgcego majg na celu wylgcznie

31




Fund : Unia E jsk
i Euro;:jzsekie - ngsclfapospolita oazowsze. n“:uro:erl?kipfuisdus -

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

uzyskanie mozliwosci ztoienia wazinej i konkurencyjnej ofert‘y.,- p}zlywrécenie zasady réwnego
traktowania wykonawcéw, a Zamawiajacemu — uzyskanie konkurencyjnych ofert, co sprzyja¢ ma
celowemu i oszczednemu wydatkowaniu srodkéw publicznych.

Zamawiajacy przygotowujac postgpowanie, opisat przedmiot Zamoéwienia w sposéhb, ktéry eliminuje
wykonawcow. Dodatkowo, przez dobér parametréw ocenianych Zamawiajgcy dokonuje tendencyjnej
selekcji cech technologicznych wybranego producenta i wybranego produktu, z pominieciem ich
funkcjonalnosci praktycznej. Jednoczesnie w ocenie tej pomija cechy o rzeczywistym przetozeniu na
faktyczne walory praktyczne, takie jak jakos¢, szybkos¢, sprawnosé, wydajnosé, zakres kliniczny, czy
komfort. Wreszcie waga oceny wybranych parametréow, o znaczeniu drugorzednym lub 7adnym, jest
przewartosciowana, zwtaszcza w poréwnaniu do kluczowych parametréw, ktére nie podlegaja ocenie
weale, lub ich ocena jest nieproporcjonalnie niska. W efekcie w wielu miejscach specyfikacji dochodzi
do naruszenia zasady rzetelnej i proporcjonalnej oceny parametréw punktowanych. Sytuacja ta jest
réwniez skutkiem tendencyjnego doboru parametréw ocenianych i nieproporcjonalnego sposobu ich
oceny, bez zachowania odpowiedniej réwnowagi oraz zaniechania uwzglednienia premiowania
istotnych parametrow jakosciowych i funkcjonalnych znajdujgcych sie w Zataczniku nr 3 lub tez
catkowitego pominigcia istotnych parametréw jakosciowych i funkcjonalnych, o ktérych w ogéle nie ma
mowy w dokumentacji postepowania.

Reasumujac Zamawiajacy dokonuje wyboru konkretnego dostawcy i konkretnego produktu przed
ztozeniem ofert. Zamawiajacy tak dobrat parametry punktowane oraz tak okreélit sposéb ich
premiowania, Ze nawet gdyby nasza firma byta w stanie ztozy¢ wazng oferte (przy zatoZeniu usuniecia
barier eliminujacych obecnie taka mozliwosc), suma zdobytych punktéw bedzie niewspétmiernie niska
wobec punktdw przyznanych preferowanemu przez Zamawiajacego produktowi. Przy wadze kryterium

»Parametry techniczne " wynoszgcej 31%, zaoferowanie rozwigzania podobnej co rywal klasy nie
istnieje zadna mozliwos¢ zniwelowania takiej dysproporcji w kryterium ,,Cena”. Innymi stowy oferta na
produkt preferowany przez Zamawiajgcego bedzie mogta by¢ znacznie droisza, a nadal wygra z
urzagdzeniem zaoferowanym przez naszg firme. Zatem w zakresie parametréw ocenianych,
Zamawiajagcy wykluczyt jakgkolwiek mozliwos¢ nawigzania uczciwej rywalizacji konkurencyjne;j.

Te fakty wskazujg na naruszenie zasady rownego traktowania, co zaprzecza istocie procedury udzielania
zamowien publicznych, ktérg stanowi m. in. wybér oferty ekonomicznie najkorzystniejszej sposréd
dostepnych na rynku. Opisanie przedmiotu Zamowienia w sposéb utrudniajacy mozliwosé pozyskania
Zamowienia przez innych wykonawcdw razgco narusza podstawowe zasady udzielania zaméwien
publicznych. Wydatkowanie wielomilionowych srodkéw publicznych nie moze byé dokonane:

- 2 przyjeciem kryteriow eliminujgcych konkurencje (tym bardziej czotowego dostawcy na rynku),

- W oparciu o ,syntetyczne” parametry oceniane, to jest takie, ktorych przetozenie na wartoéé uzytkowa

czy kliniczng jest watpliwe, rzadkie lub w praktyce po prostu zadne,
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-z pominigciem premiowania parametréw swiadczacych o wysokich walorach klinicznych i uzytkowych.

Zadania Pytajacego w Zaden sposéb nie powoduja ograniczenia konkurencyinoéci postepowania, a

wrecz rozszerzajg kr otencjalnych Wykonawcdw.

Ztozenie oferty przez wykonawce, ktéry chciatby zaoferowaé urzadzenie czotowego dostawcy systeméw
rezonansu magnetycznego, jakim jest firma General Electric, nie jest mozliwe. Na przeszkodzie stoja
nizej wymienione zapisy Zafgcznik nr 3 do zapytania ofertowego. W ocenie Pytajacego w
nieuzasadniony sposéb ograniczaja one konkurencje w przedmiotowym postepowaniu, nie majac

wptywu na walory kliniczne czy uzytkowe przedmiotu zamdéwienia.

Pragniemy dodac iz tylko dopuszczenie wszystkich naszych propozycji (zaznaczonych w ponizej

zatgczonej tabeli zottym ttem) w catosci pozwoli nam na ztozenie waznej i konkurencyjnej oferty.

Opis przedmiotu zamdwienia — rezonans / Specyfikacja techniczna

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr urzgdzenia Wartosé graniczna Parametry Ocena
oferowanego aparatu
LP
Wymagania ogdlne
° Nazwa i model oferowanego urzadzenia Poda¢ Bez punktacji
® Kraj wytworzenia Podac Bez punktacji
° Oferowany aparat ma by¢ urzadzeniem fabrycznie Tak, podaé Bez punktacji

nowym (aparat wyprodukowany nie wezesniej niz w
2022 roku, nie uzywany, nierekondycjonowany, nie
powystawowy, wszystkie elementy sktadowe i
podzespoty fabrycznie nowe, najnowsza wersja
oprogramowania)

Zamawiajacy wymaga realizacji zamdwienia Tak
kompletnego, umozlwiajacego przeprowadzanie badarn
bez zadnych dodatkowych kosztow po stronie
Zamawiajacego

Bez punktacji

Dostarczona aparatura ma by¢ bezwzglednie Tak Bez punktacji
wyposazona we wszystkie niezbedne do prawidtowej
pracy akcesoria, instrukcje obstugi w jezyku polskim
(réwniez w wersji angielskiej) oraz petna
dokumentacje serwisowg w jezyku angielskim lub
polskim, niezbedne oprogramowanie serwisowe
konieczne do diagnozowania poszczegdlnych czesci
sktadowych oferowanego systemu diagnostycznego.
Petny komplet fantomdw do diagnostyki i kalibracji
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aparatu MR.

° W przypadku stwierdzenia w czasie okresu gwarancji Tak Bez punktacji
lub w czasie 12 miesiecy po jej wygasnieciu brakdw w
dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu
serwisowym firma zobowigzuje sie do jej
uzupetnienia.

Magnes

° Srednica otworu dla pacjenta magnesu gotowego do >70cm Bez punktacji
pracy (z systemem ,shim”, cewkami gradientowymi, Podat wartodé
cewka catego ciata i obudowami)

7.1. Miejsce dla pacjenta: Minimalna odleglos¢ miedzy Tak / Nie Tak — 2 pkt
blatem stotu pacjenta a zenitem otworu magnesu, Podact [cm] Nie — 0 pkt
podczas badania 2 52 cm (podac wartosc w [em])

® Catkowita dtugos¢ gantry aparatu gotowego do pracy <2100 mm Bez punktacji
(magnes z systemem ,,shim”, cewkarni gradientowymi, Podadwartoit
zintegrowang cewka nadawczo-odbiorczg ogdlnego
zastosowania i obudowami) liczona od przedniej do
tylnej obudowy zewnetrznej

° Indukcja pola magnetycznego BO z15T; Bez punktacji

podac wartos¢ [T]

° Zamkniety system chtodzenia magnesu ciektym helem Tak Bez punktacji

® Orientacyjne zuzycie helu przy typowej pracy klinicznej £0,01 I/rok; Bez punktacji
w ciggu roku

podac wartosé [I/rok]

° Aktywne ekranowanie pola przed wptywem Tak Bez punktacji
zewnetrznych zakltdcen

. Bl sshadenn na delei codasants afars Tak / Nie Tak -2 pkt

=t Jezeli tak — poda¢ nazwe Nie —0 pkt
s svanakorekeje-mieliniowypch
. = R =
i a0 Shis25e-0 Shi
iedniod 2
Zaawansowana korekcja nieliniowych
niehomogenicznosci pola magnetycznego wyiszego
rzedu, typu High-Order Shim, 2nd Order Shim lub
odpowiednio do nazewnictwa producenta
° Homogenicznosé pola (warto$é typowa w ppm Tak Bez punktacji

mierzona metodg VRMS) [ppm] zgodnie z
informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych
producenta, w kuli o srednicach podanych w
podpunktach do tego punktu.
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O $rednicy 10 cm <0,01 ppm; Bez punktacji
podaé wartosé

O srednicy 30 cm

<0,15 ppm;
podaé wartost

Bez punktacji

0 $rednicy 40 cm

<1,1 ppm;
podaé wartosé

Bez punktacji

0 $rednicy 50 cm

<5,5 ppm;
podac wartosé

Bez punktacji

System Gradientowy

Maksymalna amplituda gradientéw w kazdej z osi X, Y,
Z rownoczesnie (wymagane jest podanie wartosci
zdefiniowanej j.w., nie dopuszcza sie wartosci dla
parametréw definiowanych subiektywnie przez
producentéw jako tzw. ,wydajnosé”, ,,ekwiwalent”,
nperformance”, parametry ,réwnowazne”, parametry

,poréwnywalne” itp.)

233mT/m;

podac wartosé [mT/m]

Bez punktacji

Maksymalna szybko$¢ narastania gradientéw (slew
rate) w kazdej z osi X, Y, Z, dla amplitudy zaoferowanej
w punkcie powyzej ‘

(wymagane jest podanie wartosci zdefiniowanej j.w.,
nie dopuszcza sie wartosci dla parametréw
definiowanych subiektywnie przez producentéw jako
tzw. ,wydajnosc”, ,ekwiwalent”, ,performance”,
parametry ,réwnowazne”, parametry ,porownywalne”
itp.)

>125 T/m/s;

podaé wartosé [T/m/s]

Bez punktacji

Wartosci maksymalnej amplitudy gradientéw i
maksymalnej szybkosci narastania gradientéw podane
w punktach powyzej mozliwe do uzyskania
jednoczesnie

Tak

Bez punktacji

Otoczeni

e pacjenta

Obcigzenie ptyty stotu, tacznie z ruchem pionowym

Najnizsze potozenie stotu (od zewnetrznej krawedzi
stotu do podtogi)

>220 kg;

podaé wartosc [kg]

<70cm

podac wartosc

Bez punktacji

Bez punktacji
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° Badanie duzych obszaréw ciata w zakresie wigkszym Tak Bez punktacji
niz maksymalne statyczne FoV, z krokowym
przesuwem stotu pacjenta, inicjowanym
automatycznie z protokotu badania
° System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) — Tak Bez punktagji
dla wypracowania sygnatow synchronizujgcych R
° System rejestracji krzywej oddechu dla wypracowania Tak / Nie Rozwigzanie z czujnikami

sygnatéw synchronizujacych nie wymagajacy
stosowania dodatkowych urzadzen (tzw. ,wirtualny”
nawigator) lub czujniki wbudowane w cewke
kregostupowg lub body

Jeieli tak — podac nazwe

-2 pkt,

LAwirtualny” nawigator
-1 pkt,

brak —0 pkt
° Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) Tak Bez punktacji
° Regulowana wentylacja wnetrza tunelu gantry Tak Bez punktacji
® Regulowane oswietlenie wnetrza tunelu gantry Tak Bez punktacji
° Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujgce Tak Bez punktacji
umieszczone na ocbudowie magnesu po obu stronach
tézka pacjenta.
° Min. 1 kolorowy wyswietlacz zintegrowany z obudowg Tak Bez punktacji
gantry aparatu umozliwiajacy kontrole funkcji aparatu
MR i zawierajgcy informacje takie jak: dane pacjenta,
ustawienia aparatu, podtgczone cewki itp.
° Centrator laserowy Tak Bez punktacji
29.1. Mozliwosc dokonania szybkiego zaprogramowania Tak / Nie Tak — 2 pkt
érodka obszaru skanowania (landmarking) za pomoca | 1280 Tak- podac nazwg Nie =0 pkt
aktywnej listwy dotykowej umieszczonej wzdtuz hlatu
stotu.
° Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem Tak Bez punktagji
° Stuchawki ttumiace hatas dla pacjenta z mozliwoscig Tak Bez punktacji
podtaczenia odstuchu np. muzyki i komunikacji z
pacjentem - nauszne i douszne
° Zestaw podktadek do pozycjonowania przy rdznych Tak Bez punktacji
typach badan
Cewki
® Cewka nadawczo-odbiorcza ogdlnego przeznaczenia Tak; Bez punktacji

zabudowana w tunelu pacjenta

podac nazwe cewki

Cewka wielokanatowa lub zestaw cewek typu
matrycowego przeznaczona do badan glowy i szyi
posiadajaca w badanym obszarze min. 20 elementéw
obrazujgcych jednoczesnie i pozwalajgca na akwizycje

Tak;
podac nazwe cewki

i liczbe elementow

Wartosc¢ najmniejsza - 0 pkt
Wartosc najwigksza — 2 pkt,

pozostate proporcjenalnie
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réwnolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub
zgodnie z nomenklaturg producenta

obrazujgcych

oraz

Cewka wyposazona w
zintegrowany system
shimujgcy — 2 pkt.,

brak takiej funkcjonalnosci
-0 pkt.

Cewka wielokanatowa typu matrycowego
przeznaczona do badan kregostupa, z automatycznym
przesuwem stotu pacjenta sterowanym z protokotu
badania, bez repozycjonowania pacjenta i
przekiadania lub przetaczania cewek, posiadajaca min.
28 elementdw obrazujgce i pozwalajgca na akwizycje
réwnolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER |ub
zgodnie z nomenklaturg producenta

Tak;

podac nazwe cewki lub
zestawu cewek i liczbe
elementow obrazujacych

5 5

Wartosé najmniejsza - 0 pkt
Wartosc najwieksza — 2 pkt,

pozostate proporcjonalnie

Cewka wielokanatowa typu matrycowego (lub zestaw
cewek) przeznaczona do badan catego centralnego
uktadu nerwowego (gtowa i caty kregostup) z
przesuwem stotu pacjenta sterowanym automatycznie
z protokofu badania, bez repozycjonowania pacjenta i
przektadania lub przetaczania cewek, posiadajgca min.
44 elementy obrazujgcych i pozwalajgca na akwizycje
rownolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub
odpowiednio do nazewnictwa producenta

Tak;

podaé nazwe cewki lub
zestawu cewek i liczbe
elementéw obrazujacych

Wartosc najmniejsza - 0 pkt
Wartosé najwieksza — 2 pkt,

pozostate proporcjonalnie

Cewka wielokanatowa typu matrycowego (lub zestaw
cewek) przeznaczona do badar tutowia w zakresie
min. 50x50 cm jednoczesnie (w osiach X oraz Z),
posiadajgca w badanym obszarze min. 16 elementéw
obrazujacych jednoczesnie i pozwalajgca na akwizycje

Tak;

podac nazwe cewki lub
zestawu cewek i zakres
pokrycia w osi Z [cm] oraz
iloé¢ elementéw

Bez punktacji

réwnolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub obrazujgcych
odpowiednio do nazewnictwa producenta
Cewka wielokanatowa do badan stawu kolanowego, Tak;

posiadajgca w badanym obszarze min. 15 elementdw
obrazujacych jednoczesnie i pozwalajgca na akwizycje
rownolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub

podac nazwe cewki oraz
ilos¢ elementow

Bez punktacji

obrazujacych
odpowiednio do nazewnictwa producenta
W przypadku zaoferowania cewki elastycznej
wymagane dostarczenie pozycjonera pozwalajacego
na unieruchomienie badanego stawu.
Cewka wielokanatowa do badan barku posiadajgca w Tak;

badanym obszarze min. 15 elementéw obrazujacych
jednoczesnie i pozwalajaca na akwizycje réwnolegte
typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta

; . % :

podaé nazwe cewki oraz
ilosé elementdw
obrazujacych

Bez punktacji
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° Cewka wielokanatowa do badan nadgarstka, Tak; Bez punktacji
posiadajgca w badanym obszarze min. 15 elementéw . .
brazujacych jednoczesnie i pozwalajgca na akwizycje podat nazwe cewki oraz
abrauujaeyoh ) ety 13 el ilos¢ elementow
rownoInge typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub obrazujacych
odpowiednio do nazewnictwa producenta.
W przypadku zaoferowania cewki elastycznej
wymagane dostarczenie pozycjonera pozwalajacego
na unieruchomienie badanego stawu.
° Cewka wielokanatowa do badan stawu skokowego, Tak; Bez punktacji
posiadajaca w badanym obszarze min. 15 elementow " -
; ; e - o podac nazwe cewki oraz
obrazujacych jednoczednie i pozwalajgca na akwizycje s .
. . ilo$¢ elementéw
réwnolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub obrazujacych
odpowiednio do nazewnictwa producenta
W przypadku zaoferowania cewki elastycznej
wymagane dostarczenie pozycjonera pozwalajgcego
na unieruchomienie badanego stawu.
° Zestaw minimum 2 ptachtowych elastycznych cewek Tak; Wartoéé maksymalna
prostokatnych do zastosowan uniwersalnych, o i ‘ elementéw obrazujacych
5. 2 2 " i 0dac naz cewek oraz - .
réznych rozmiarach, kaida posiadajaca w badanym wymiawr:'ri liczbe 1 pkt. za kazdg cewkg,
4 5 . wartoé¢ minimalna = 0 pkt.,
obszarze min. 16 elementéw obrazujacych elementdw obrazujacych czodkaie~nronordonaleis
" . s . - p proporcj
jednoczesnie, kazda pozwalajaca na akwizycje kazdej z nich [cm]
rownolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub oraz
odpowiednio do nazewnictwa producenta
2 cewki— 0 pkt
> 2 cewki— 2 pkt
System RF — tor nadawczy
° Moc wzmacniacza lub sumaryczna moc wzmacniaczy 215 kW; Warto$¢ maksymalna
mozliwa do jednoczesnego wykorzystania =2 pkt,
podat wartos¢ [kW] wartos¢ graniczna — 0 pkt.,
pozostate — proporcjonalnie
° Transmisja RF rownolegta za pomocg dwdch Tak / Nie Tak — 2 pkt
niezaleznych kanatéw nadawczych (dwa niezalezne =6 it
o
nadajniki RF lub nadajnik RF o dwdch niezaleznych s
kanatach transmisji — Multi-Transmit lub zgodnie z
nomenklaturg producenta)
° Szerokos¢ pasma nadajnika RF =500 kHz Bez punktacji
System RF — tor odbiorczy
° Tor odbiorczy sygnatu MR pomiedzy pomieszczeniem Tak; Bez punktacji
badar a maszynownig zbudowany w optycznej )
& : podac nazwe
technologii cyfrowej
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Liczba elementow aktywnych cewek RF/ kanatéw (1
element cewki = 1 kanat) ktdre moga byé
wykorzystane jednoczesnie do tworzenia obrazu w
maksymalnym statycznym FOV zaoferowanego
aparatu, w pojedynczej akwizycji w protokole
klinicznym bez przemieszczania pacjenta ani cewek

232;

podac¢ rodzaj badania,
kombinacje cewek i iloéé
aktywnych elementéw
jednoczesnie
wykorzystywanych do
tworzenia obrazu
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=48 kanalow — 0 pkt
> 48 kanatow — 2 pkt

° Dynamika odbiornika, z automatyczng kontrolg 2155 dB; Bez punktacji
podaé wartoéé [dB)
° Rozdzielczos¢ odbiornika 2 16 bit; Bez punktacji
podac wartosc [bit]
° Szerokos¢ pasma przenoszenia =1 MHz; Bez punktacji
podac wartosé [MHz]
o Czestotliwosc¢ prébkowania ukiadu odbiorczego RF >80 MHz Bez punktacji
(ADC)
Rekonstruktor obrazowy
° Matryca rekonstrukcyjna >1024x1024; Bez punktacji
podac wartos¢ [n x n]
° Szybkosc rekonstrukcji dla obrazéw w matrycy 256 x =16 000 obrazéw/s; Bezpunktzef

256 przy 100% FOV

podac wartos¢ [obr./s]

< 62 000 obrazow/s - 0 pkt

> 62 000 obrazow/s — 2 pkt

® Réwnoczesne skany i rekonstrukcja Tak Bez punktacji
55.1, Nowoczesna metoda rekonstrukeji obrazow Tak / Nie Tak — 5 pkt.
zwiekszajaca jakosc otrzymanego obrazu, dziataj
e - - ' fejaeaw Jesli Tak, podac nazwe Nie — 0 pkt.

oparciu o dane surowe zebrane podczas badania,
mozliwa do zastosowania co najmniej w badaniach
warstwowych (20D), zintegrowana z konsolg
operatorska.

Rozwigzanie oparte o sztuczng inteligencje (Al),
wykorzystujace odpowiednio nauczong sie¢
inteligentng/neuronowsg i mechanizm tzw. glebokiego
uczenia (Deep Learning):

a. umozliwiajgce jednoczesne zwigkszenie SNR i
rozdzielczosci przestrzennej

b. algorytm dziatajacy bez skanu kalibracyjnego

c. umozliwiajace wybor poziomu zwigkszenia SNR - co
najmniej trzy ustawienia dostepne z poziomu
klinicznego.

metody
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d. rozwigzanie mozliwe dla sekwencji SE, FSE, SSFSE,
DWI, GRE, kompathilne z obrazowaniem réwnoleglym
(ASSET, ARC, SENSE, iPAT lub odpowiednio do
nomenklatury producenta)

e. likwidujgce artefakty Gibbs'a tzw. truncation
artifacts

Techniki redukcji hatasu

° System redukcji hatasu uktadu gradientowego Tak, podaé lub opisaé Bez punktagji

° System redukcji hatasu uktadu gradientowego Tak / Nie Tak ~ 2 pkt
dziatajgcy dla wszystkich zaoferowanych cewek, P it ) Kl G
redukujgcy hatas o min. 30 dB bez modyfikacji =L Oppiga:c L L
parametréw systemu gradientowego (amplituda/slew
rate)

Techniki redukcji artefaktow

Redukcja artefaktéw od przeptywu

Tak, podac lub opisaé

Bez punktacji

Redukcja artefaktow typu shading

Tak, podac lub opisac

Bez punktacji

Redukcja artefaktéw typu ringing w badaniach DWI

Tak, podat lub opisaé

Bez punktacji

Redukcja artefaktéw pochodzgcych od tkanki
tluszczowej i powietrza

Tak, podac lub opisa¢

Bez punktacji

Redukcja artefaktow pochodzacych z sgsiedztwa
elementéw metalowych

Tak, podat lub opisaé

Bez punktacji

Redukcja artefaktow ruchowych (min. dla obrotu i
przesunigcia)

Tak, podac lub opisaé

Bez punktacji

Technologia umozliwiajaca korekte homogenicznosé
pola w badanym obszarze, poprzez shimowanie kazdej
warstwy a nie objetosci, poprawiajaca jakosc
obrazowania w badaniach z saturacjg ttuszczu

Tak / Nie

Jeieli tak — podaé nazwe

Tak — 2 pkt

Nie -0 pkt

Sekwencje obrazujace

Spin Echo (SE)

Tak, podac

Bez punktacji

Inversion Recovery (IR)

Tak, podac lub opisac

Bez punktacji

Gradient Echo (GRE)

Tak, podac lub opisat

Bez punktacji

2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta

Tak, podac lub opisaé

Bez punktacji

2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta

Tak, podac lub opisac

Bez punktacji

2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi
(TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednio do

Tak, podac lub opisac

Bez punktacji
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nazewnictwa producenta)

Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden
impuls saturacji ttuszczu na cykl kodowania 3D) dla
wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze
brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA,
THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)

Tak, podac lub opisac

Bez punktacji

2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP,
Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta)

Tak, podac lub opisac

Bez punktacji

2D 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze
spektralng saturacja ttuszczu (TrueFISP with Fat
Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta)

Tak, podac lub opisaé

Bez punktacji

2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub
odpowiednio do nazewnictwa producenta)

Tak, podac lub opisaé

Bez punktacji

Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE)

Tak, podac lub opisac

Bez punktacji

° Multi-Shot Tak, poda¢ lub opisaé Bez punktacji
° Single-Shot Tak, podac lub opisaé Bez punktagiji
° Turbo IR Tak, podat lub opisaé Bez punktacji

|zotropowe sekwencje 3D pozwalajgce w
postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji
dowolnej ptaszczyzny bez straty jakosci (SPACE, BRAVO
lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)

Tak, podac lub opisac

Bez punktacji

Sekwencje pozwalajgce na uzyskanie podczas jednej
akwizycji obrazow typu ,,in-phase, out-of-phase,
water-only, fat-only"” (IDEAL, DIXON lub odpowiednio
do nazewnictwa producenta)

Tak, podac lub opisac

Bez punktacji

Obrazowanie wazone podatnoscig magnetyczna tkanki
(SWI, Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub
odpowiednio do nazewnictwa producenta)

Tak, podac lub opisac

Bez punktacji

Techniki

przyspieszenia obrazowania

Obrazowanie réwnolegte w oparciu o algorytmy na
bazie rekonstrukcji obrazow (SENSE, SPEEDER lub
odpowiednio do nazewnictwa producenta)

Tak, poda¢ lub opisaé

Bez punktacji

Obrazowanie réwnolegte w oparciu o algorytmy na
bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, ARC lub
odpowiednio do nazewnictwa producenta)

Tak, podaé lub opisac

Bez punktacji

Maksymalny wspdtczynnik przyspieszenia dla
obrazowania réwnolegtego w jednym kierunku lub w
dwdch kierunkach jednoczesnie

>8;

Podaé wartosé [n]

Bez punktacji
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° Techniki przyspieszania akwizycji 2D wykorzystujgce Tak / Nie Tak — 2 pkt
metode compressed sensing, umozliwiajgce redukcje
czasu akwizycji o min. 50% bez zauwazalnej utraty
jakosci, dziatajgce w kazdej anatomii i na dowolnej
zaoferowanej cewce

Jezeli tak — podac nazwe Nie — 0 pkt

. Techniki przyspieszania akwizycji 3D wykorzystujgce Tak / Nie Tak — 2 pkt
metode compressed sensing, umozliwiajace redukcje
czasu akwizycji o min. 50% bez zauwazalnej utraty
jakosci, dziatajgce w kazdej anatomii i na dowolnej
zaoferowanej cewce

lezeli tak — podac nazwe Nie - 0 pkt

® Sekwencje umozliwiajgce jednoczesng akwizycje kilku Tak / Nie Tak — 2 pkt
obrazéw przy wykorzystaniu pobudzenia wielu warstw
jednoczesnie. Pobudzanie wielu warstw w
sekwencjach EPI (Simultaneous Multi-Slice EPI lub
odpowiednio do nazewnictwa producenta)

Jezeli tak — podac nazwe Nie - 0 pkt

. Technika stuzaca do drastycznej redukcji czasu Tak / Nie Tak -2 pkt
akwizycji oraz zwiekszenia rozdzielczosci przestrzennej
w badaniach TSE/FSE polegajaca na pobudzeniu i
odczycie wielu warstw jednoczesnie bez utraty SNR
wynikajgcego z pod-probkowania, dziatajaca w oparciu
o wielopasmowy impuls pobudzajacy potaczony z
zaawansowang ultraszybka akwizycjg réwnolegta z
mozliwoscig wykorzystania co najmniej w badaniach
glowy, kregostupa, stawdw oraz piersi (Simultaneous
Multi-Slice TSE, SMS-TSE, lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta)

Jezeli tak — poda¢ nazwe Nie —0 pkt

Parametry obrazowania

° Maks. FoV w ptaszczyznie poprzecznej X/Y 250cm; Bez punktagji

podac warto$¢ [cm]

° Maks. FoV w osi podtuinej Z (statycznie, bez przesuwu 250 cm;

Wartosé najwieksza - 2 pkt
stotu pacjenta)

podac wartos¢ [cm) Wartos¢ najmniejsza - 0 pkt,
pozostate proporcjonalnie

° Min. FoV <1,0cm; Bez punktacji

podac wartosé [cm]

° Matryca akwizycyjna bez interpolacji >1024 x 1024; Bez punktacji

Poda¢ rozmiar [n x n]

> Min. grubosé warstwy dla skanéw 2D <0,5 mm; Bez punktacji

podac wartodé [mm]
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® Min. grubos¢ warstwy dla skanéw 3D <0,1mm; Bez punktacji
podac wartos¢ [mm]

85.1. EPI: min TR dla matrycy 256 x 256 < 5,0 ms; podac Tak / Nie Tak — 2 pkt

wartoéé (ms) Jezeli tak — podac wartosé Nie -0 pkt
[ms]

95.2. EPIl: min TE dla matrycy 256 x 256 < 1,6 ms; padac Tak / Nie Tak — 2 pkt

wartoéé [ms] Jezeli tak — podac wartosc Nie — 0 pkt
[ms]

95.3. 3D Gradient Echo (3D GRE): min TR dla matrycy 256 x Tak / Nie Tak — 2 pkt

256 < 1,0 ms; podac¢ wartoéc [ms] Jezelitak - podac wartosc Nie =0 pkt
‘ [ms]

95.4. 3D Gradient Echo (3D GRE): min TE dla matrycy 256 x Tak / Nie Tak — 2 pkt
256 < 0,21 ms; podac wartosc [ms) Jezelitak '[p"‘iac wartase Nie — 0 pkt

ms.

95.5. Specjalna sekwencja 3D pracujaca z parametrem TE < . Tak / Nlc_ Tak — 2 pkt
20 us, widocznym w parametrach sekwencji, mozliwa | 1€28li tak=podac nazweg Nie = 0 pkt
do wykonania co najmniej na jedne] z zaoferowanych
cewek wielokanatowych.

Aplikacje kliniczne — badania w obszarze tutowia

Pakiet do dynamicznych badar watroby — LAVA, VIBE,
THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta

Tak, podac lub opisac

Bez punktacji

Cholangiografia MR (2D i 3D)

Tak, podac lub opisac

Bez punktacji

Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym

Tak, podac lub opisaé

Bez punktacji

Nawigator 2D prospektywny dla badan w obszarze
abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktéw
ruchowych w dwdéch kierunkach jednoczesnie — tj. w
plaszczyinie obrazu)

Tak, podac lub opisaé

Bez punktacji

Obrazowanie za pomocg oprogramowania
pozwalajgcego na uzyskanie podczas jednej akwizycji
obrazéw typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-
only” (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa
producenta)

Tak, podac lub opisaé

Bez punktacji

Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o
sekwencje EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia)
<25 cm, bez artefaktow typu folding

Tak, podac lub opisaé

Bez punktacji

Prezentacja typu ,,PET-like DWI” lub réwnowazna wg
nomenklatury producenta z fuzjg obrazu
czynnosciowego lub morfologicznego.

Tak, podac lub opisac

Bez punktacji

Oprogramowanie do obrazowania T1 catego ciata

Tak, podac lub opisaé

Bez punktacji

Oprogramowanie do obrazowania STIR catego ciata

Tak, podac lub opisaé

Bez punktacji
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° Aplikacja do planowania badan w obszarze tutowia Tak / Nie Tak — 2 pkt
umozliwiajaca podglad dowolnej warstwy obrazu el Tomrd
Jaca podglq ] Y s Jeieli tak, opisa¢ Nie — 0 pkt

ktory bedzie wynikiem akwizycji wytacznie w oparciu o
pojedyncza akwizycje obrazéw lokalizacyjnych 2D
(dowolna zmiana potozenia i kata lokalizatora
powoduje zmiane podgladu obrazu docelowego hez
koniecznosci dodatkowej akwizycji)

° Automatyczne $ledzenie naptywu srodka Tak, poda¢ lub opisaé Bez punktagji
kontrastowego — SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub
odpowiednio do nazewnictwa producenta

Aplikacje kliniczne ~ badania stawdw

° Podstawowe protokoty i sekwencje pomiarowe Tak Bez punktagji
107.1. |Obrazowanie kosci na bazie akwizycji ZTE (Zero TE) z Tak / Nie Tak — 2 pkt.
parametrem TE <€ 20 s, widocznym w parametrach - . .

i T : e Jesli Tak, podac nazwe Nie - 0 pkt.

sekwencji, mozliwa do wykenania co najmniej na b

jednej z zaoferowanych cewek wielokanatowych

(oZTEo lub odpowiednio do nomenklatury

producenta).
° Badania barku Tak Bez punktacji
° Badania nadgarstka Tak Bez punktacji
° Badania stawu kolanowego Tak Bez punktacji
° Badania stawu skokowego i stopy Tak Bez punktacji
° Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrzastki Tak Bez punktacji

stawu, pozwalajace na otrzymanie map

parametrycznych dla wtasciwosci T2 obrazowanej

tkanki
° Sekwencja Steady State 3D do réznicowania chrzgstki Tak; Bez punktacji

od ptynu w badaniach stawéw (typu 3D DESS lub

i : odac nazwi
adpowiednio do nazewnictwa producenta) 4 s

Aplikacje kliniczne — badania neurologiczne

° Rutynowe badania morfologiczne obszaru giowy, Tak Bez punktacji
kregostupa i rdzenia kregowego

e Automatyczne pozycjonowanie i utozenie przekrojow Tak; Bez punktacji
skanu lokalizujacego gtowy na podstawie jej cech
anatomicznych, funkcjonujace niezaleznie od wieku
pacjenta, utozenia glowy, czy ewentualnych zmian
patologicznych

podaé nazwe

115.1. |Dedykowane oprogramowanie umozliwiajace Tak / Nie Tak—2 pkt
zautomatyzowane przeprowadzanie pozycjonowania | Jezelitak — podac nazwe Nie — 0 pkt
badan glowy w sposob nadzorewany przez skaner
(AutoAlign Head LS, ReadyBrain, AlRx lub odpowiednio
do nomenklatury producenta) funkcjonujace

44




Program Regionalny - Polska

Fund ;
5 Eﬂ?o::jszie Rzeczpospolita

Mazowsze.

serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

niezaleznie od wieku pacjenta, utozenia gtowy, czy
ewentualnych zmian patologicznych.
Oprogramowanie umotliwiajgce wybranie 10 lub
wiece]j celow pozycjonowania warstw (Head
references), dziatajace w oparciu algorytmy Sztucznej
Inteligencii (Al) z wykorzystaniem algerytmow Deep
Learning (DL)

Aplikacja do planowania badar neuroradiologicznych
umozliwiajgca podglad dowolnej warstwy obrazu,
ktory bedzie wynikiem akwizycji wytacznie w oparciu o
pojedynczg akwizycje obrazéw lokalizacyjnych 2D
(dowolna zmiana potozenia i kata lokalizatora
powoduje zmianeg podgladu obrazu docelowego bez
koniecznosci dodatkowej akwizycji)

Tak / Nie

Jezeli tak, opisaé

Tak — 2 pkt

Nie — O pkt

Dedykowane oprogramowanie umozliwiajace
zautomatyzowane przeprowadzanie badar mdzgu w
sposob nadzorowany przez skaner, to jest taki, w
ktorym kontrole nad postepowaniem operatora, na
kazdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w
oparciu o wybrang przez operatora strategie
postgpowania z danym pacjentem przy zastosowaniu
zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla
uzytkownika, ktére zostaty wczesniej dostosowane do
standardu pracowni, wyposazone w mechanizmy takie
jak:

- wybdr wiasciwe] strategii przy pomocy jednego
klikniecia,

- instrukcje dla uzytkownika , krok po kroku”
zintegrowane z procedurg badania,

- przyktadowe obrazy i wskazowki tekstowe
wyswietlane dla kazdego kroku,

- przyktadowe obrazy, konfigurowalne przez
uzytkownika,

- wskazowki tekstowe konfigurowalne przez
uzytkownika,

(Brain Dot Engine lub odpowiednio do nazewnictwa
producenta)

Tak / Nie

lezeli tak, opisac

Tak — 2 pkt

Nie = 0 pkt

Dedykowane oprogramowanie umozliwiajace
zautomatyzowane przeprowadzanie badan kregostupa
w sposob nadzorowany przez skaner, to jest taki, w
ktérym kontrole nad postepowaniem operatora, na
kazdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w
oparciu o wybrang przez operatora strategie
postepowania z danym pacjentem, przy zastosowaniu
zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla
uzytkownika, ktdre zostaty wezesniej dostosowane do
standardu pracowni, wyposazone w mechanizmy takie
jak:

- wybdr whasciwej strategii przy pomocy jednego
klikniecia,

- instrukcje dla uzytkownika ,krok po kroku”
zintegrowane z procedurg badania,

- przyktadowe obrazy i wskazdéwki tekstowe
wyswietlane dla kazdego kroku,

- przyktadowe obrazy, konfigurowalne przez

Tak / Nie

lezeli tak, opisac

Tak — 2 pkt

Nie =0 pkt
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uzytkownika,

- wskazowki tekstowe konfigurowalne przez
uzytkownika,

- automatyczne pozycjonowania i utozenia zestawow
warstw w badaniu kregostupa na podstawie jego cech
anatomicznych

- automatyczne okreslenie obszaru saturacji

- automatyczna detekcja potozenia kregdw i krgzkéw
miedzykregowych

- automatyczng numeracja kregéw

(Spine Dot Engine lub odpowiednio do nazewnictwa
producenta)

DW!I w oparciu o single-shot EPI dla min. 15 wartosci b

Tak Bez punktacji

DWI z wysoka rozdzielczoscig (non-single-shot, np.
sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub
odpowiednio do nazewnictwa producenta)

Tak; Bez punktacji

poda¢ nazwe

° Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Tak Bez punktacji
Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy
badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta)
° Twaorzenie tzw. syntetycznych obrazow DWI Tak Bez punktacji
(rekonstrukcja obrazéw ze zmiennymi parametrami b
na bazie min. dwdch réznych wartosci b)
117.1. | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o _Tak/Nie Tak — 2 pkt
sekwencje EPl w ograniczonym FoV (polu widzenia) Jezelitak ~ podac nazwe Nie — 0 pkt
np. 20cm x 10cm, bez artefaktow typu folding,
uzyskane za pomocg selektywnego pobudzania 2D
fragmentu obrazowanej warstwy lub objetosci
(FOCUS, ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury
producenta).
117.2. |Dyfuzyjne badania w obszarze gtowy (mdzgu) — ciche 7 Tak / Nie Tak —2 pkt
badania neurologiczne mozliwe do wykonania z LA Sl L 2 Nie —0 pkt
glosnoscig nie wieksza niz 12 dB od poziomu hatasu
obecnego w pomieszczeniu badan, gdy skanowanie
nie jest wykonywane. Sekwencja mozliwa do
wykonania co najmniej na zaoferowanej
wielokanatowej cewce do badania gltowy lub gtowy i
szyi.
° DTl w oparciu o Single Shot EPI Tak Bez punktacji
° Pomiary z réznymi kierunkami. Liczba kierunkow = 32 Tak; Wartos¢ najwieksza - 2 pkt,
) B wartos$c najmniejsza — 0 pkt,
podac wartos¢ pozostate proporcjonalnie
° Traktografia tensora dyfuzji Tak Bez punktagji
° Obrazowanie tensora dyfuzji rdzenia kregowego Tak Bez punktacji
. Oprogramowanie do analizy tensora dyfuzji oraz Tak Bez punktadji
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wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji

° PWI w oparciu o single-shot EPI Tak Bez punktacji

° Automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na Tak Bez punktacji
konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline
Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturg

producenta)

° Bezkontrastowa perfuzja mézgu ASL (Arterial Spin Tak Bez punktacji
Labeling)

° Bezkontrastowa MRA technikg Time-of-Flight MRA Tak Bez punktacji
(ToF) 2D i 3D

o Bezkontrastowa MRA technikg Phase Contrast MRA Tak Bez punktacji
(PC) 2D 3D

® Bezkontrastowa MRA technika innego typu niz ToF i Tak; Bez punktacji

PC, przeznaczona do obrazowania tetniczych i zylnych
naczyri peryferyjnych z wysoka rozdzielezoécig
przestrzenng — INHANCE, NATIVE, TRANCE lub
odpowiednio do nazewnictwa producenta

podac nazwe

° Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D Tak / Nie Tak -2 pkt
dynamiczne w czasie) z redukcjg hatasu o min. 90% Jezeli tak, opisa¢ e~ gkt
(mUTE 4D MRA lub réwnowazne, wg nomenklatury
producenta)

° Obrazowanie ptynu mézgowo-rdzeniowego bez uzycia Tak / Nie Tak — 2 pkt
kontrastu z oceng ilosciowa/jakosciowg Jedeli tak, opisaé Nie—0 pkt

° Tréjwymiarowe sekwencje do wysokorozdzielczego Tak Bez punktacji
obrazowania drobnych struktur anatomicznych takich opisaé

jak nerwy wewnatrzczaszkowe, ucha wewnetrznego,
kregostupa szyjnego, dziatajace w oparciu o
mechanizm Constructive Interference in Steady State
(FIESTA-C lub 3D CISS lub odpowiednik wg
nomenklatury producenta)

° Mozliwosc¢ zdefiniowania i rozréznienia zmian Tak Bez punktacji
(krwawienie/zwapnienie) za pomoca zaoferowanej opisat
sekwencji 3D do obrazowania zaleznego od podatnosci
magnetycznej tkanki (typu ,,susceptibility weighted
imaging” — SWI, SWAN lub réwnowazne), bez
koniecznosci stosowania skanu kalibracyjnego

Aplikacje kliniczne — angiografia MR z kontrastem (ceMRA)

° Dynamiczne ceMRA 3D Tak Bez punktacji

® Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) do Tak; Bez punktacji
obrazowania obszardw takich jak tetnice szyjne,

" P : podac nazwe
naczynia ptucne i naczynia obwodowe, z wysoka
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rozdzielczoscig przestrzenng i czasowg pozwalajac na
wizualizacje dynamiki naptywu i odptywu srodka
kontrastowego z obszaru zainteresowania — TRICKS-XV,
TWIST, 4D-TRAK lub odpowiednio do nazewnictwa
producenta

Stanowisko operatora — sprzet

Pojemnosc HD dla obrazéw

podac wartas¢ [GB]

270GB;

Wartoé¢ najwigksza - 2 pkt,
wartos¢ najmniejsza — 0 pkt,
pozostate proporcjonalnie

140.1. |Liczba obrazow archiwizowanych na dysku twardym Tak / Nie Tak — 2 pkt
konsoli w matrycy 256x256 bez kompresji = 3 000 000 | e2eli tak — podac wartost Nie —0 pkt
[n]
° Archiwizacja obrazéw na dyskach CD-RiDVD z Tak Bez punktacji
dogrywaniem przegladarki DICOM
® Monitor LCD / TFT Tak Bez punktagji
° Przekatna monitora >24"; Bez punktacji

podac wartosc ["]

Matryca monitora

>1920x1080;

podac rozmiar [n x m]

Bez punktacji

Stanowisko operatora — oprogramowanie

° Wykresy time-intensity dla badan z kontrastem Tak Bez punktacji
° Rekonstrukcje 3D MPR Tak Bez punktacji
° Rekonstrukcje 3D MIP Tak Bez punktagiji
° Rekonstrukcje 3D SSD Tak Bez punktacji
° Oprogramowanie do taczenia poszczegdlnych obrazéw Tak; Bez punktacji

z badan obszardéw rozlegtych (np. catego kregostupa) w
jeden obraz catego badanego obszaru funkcjonujgce w
sposob catkowicie automatyczny (Inline Compaosing lub
odpowiednio do nazewnictwa producenta)

podac nazwe

® DICOM 3.0 — SEND/RECEIVE Tak Bez punktacji
° DICOM 3.0 — QUERY/RETRIEVE Tak Bez punktacji
° DICOM 3.0 - DICOM PRINT Tak Bez punktagji
° DICOM 3.0 - Storage Commitment Tak Bez punktacji
° DICOM 3.0 — Modality Worklist Tak Bez punktacji
° DICOM 3.0 — MPPS Tak Bez punktacji
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Konsola lekarska, 1 kpl. — sprzet

° Komputer sterujgcy (procesor, system operacyjny) o Tak; Bez punktacji
parametrach zgodnych z zalecanymi wymaganiami dla
zainstalowanego oprogramowania diagnostycznego
oraz kompatybilny w petni z zaoferowanym przez
Wykonawce aparatem MRI

Poda¢

° Monitor diagnostyczny w technologii LCD/TFT o Tak; Bez punktagji
przekatnej min 28 cali i rozdzielczosci min 2560 x 1600
lub 2 kolorowe monitory diagnostyczne o min.
przekatnej 24" i rozdzielczosci nie mniejszej niz 2 MP

Podaé

° Monitor opisowy (na potrzeby np. systemu RIS) o. Tak; Bez punktacji
przekatnej min. 23” i rozdzielczoéci nie mniejszej niz

1920 x 1080; Padac

° Serwer aplikacyjny wyposazony w: Tak / Nie Tak — 2 pkt

Jezeli tak, opisac i
pamie¢ RAM: min. 64 GB; wbudowana macierz w ¥ Nie — 0 pkt
konfiguracji RAID Level min 5 lub réwnowaznej lub

bRAID 10

pojemnosc macierzy: minimum 1.8 TB; naped
optyczny: DVD RW; klawiatura, mysz

System pracujacy w architekturze klient serwer, z
mozliwoscig zainstalowania oprogramowania
klienckiego na stacjach lekarskich, z mozliwoscia
zdalnej pracy radiologa, bez koniecznosci wysytania
badar poza szpital, z petng natychmiastowa
dostepnoscig do wszystkich badan
biezgcych/poprzednich oraz ponizej wymienionych
aplikacji/funkcjonalnosci, po ustanowieniu
bezpiecznego/autoryzowango pofaczenia.

Konsola lekarska — oprogramowanie

s Dedykowane procedury wyswietlania i Tak Bez punktacji
opracowywania badar MR dla:

- badan neurologicznych
- badan ortopedycznych
- badar abdominalnych

- badan naczyniowych

. Funkcjonalnosci oprogramowania do analizy badar Tak Bez punktacji
MR:

- wykresy time-intensity dla badar z kontrastem
- subtrakcja obrazéw MR
- filtr obrazow MR

. Pomiary geometryczne (odlegtosci, katy, Tak Bez punktacji
powierzchnie, objetosci)

® Pomiary analityczne (intensywnos¢ sygnatu, profile, Tak Bez punktacji
histogramy)
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Rekonstrukcje 3D typu:
- MPR (Multi Planar Reconstruction)
- MIP( Maximum Intensity Projection)
- VR (Volume Rendering )

Tak

Bez punktacji

Oprogramowanie do taczenia poszczegdlnych obrazéw
2 badan catego ciata (whole body imaging) w jeden
obraz catego pacjenta (funkcjonalnosc dostepna na
konsoli lekarskiej lub konsoli operatorskiej)

Tak

Bez punktacji

Automatyczne numerowanie kregéw kregostupa w
badaniach CT i MR odcinkowych jak i catego
kregostupa

Tak/Nie

Tak — 1 pkt

Nie — 0 pkt

WERSJA A - Oprogramowanie do zaawansowanej
multi-parametrycznej analizy badan mézgu w tym:

- ilosciowa analiza perfuzji z wyznaczaniem i
prezentacjg map parametrycznych
rBV/rBF/TTP/MTT/TMAX/tMIP oraz obliczaniem
obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji

- wykresy time-intensity dla zestawdw danych
dynamicznych

- analiza badan DTl z generowaniem i prezentacjg map
DTl (np. ADC, FA, RA) i oraz generowaniem i
prezentacja traktografii tensora dyfuzji

- analiza poréwnawcza badan z oceng progresji
- pomiary statystyczne

- histogramy

- fuzja wielu serii

- segmentacja objetosci

- rendering wolumetryczny

Lub

WERSJA B

Oprogramowanie do zaawansowanej multi-
parametrycznej analizy badar mézgu w tym:

llosciowa analiza badan perfuzji (neuro), aw
szczegdlnosci kalkulacja i prezentacja w kolorze
nastepujacych wskaznikow: - relMTT (relative Mean
Transit Time) - relCBV (relative Cerebral Blood Volume)
- relCBF (relative Cerebral Blood Flow)

Funkcjonalnosé dostepna na stacji lekarskiej lub
automatyczne generowanie map perfuzyjnych na
konsoli aparatu (Inline Perfusion lub zgodnie z
nazewnictwem producenta).

- wykresy time-intensity dla zestawdw danych
dynamicznych

Tak

Bez punktacji
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- analiza pordwnawcza badar z oceng progres;ji
- pomiary statystyczne

- histogramy

- fuzja wielu serii

- segmentacja objetosci

- rendering wolumetryczny

. Oprogramowanie do zaawansowanej analizy badari Tak Bez punktacji
miednicy, w tym:
- analiza zmian morfologicznych zeriskich narzgdéw
ptciowych (jajniki, macica, dno miednicy)

- pomiary

° Oprogramowanie do zaawansowanej analizy badar Tak Bez punktacji
miednicy, w tym:

- analiza zmian morfologicznych zenskich narzaddw
piciowych (jajniki, macica, dno miednicy)

- pomiary
e Oprogramowanie do oceny badar MR piersi, Tak/Nie Tak—2 pkt
realizujgce: Nie -0 pkt
dedykowany workflow umozliwiajgcy jednoczesne
przegladanie serii anatomicznych, serii dynamicznych
z kontrastem
ustandaryzowane raportowanie BIRADS
° Oprogramowanie do zaawansowanej multi- Tak Bez punktacji
parametrycznej analizy badari prostaty z analiza
ilosciows i jakosciowa umozliwiajace tworzenie
raportéw zgodnych z PI-RADS 2 w tym:
- analiza poréwnawcza badan z oceng progresji
° DICOM 3.0 —SEND/RECEIVE Tak Bez punktacji
° DICOM 3.0 — QUERY/RETRIEVE Tak Bez punktacji
° DICOM 3.0 - DICOM PRINT Tak Bez punktacji
° DICOM 3.0 — Storage Commitment Tak Bez punktacji
Wyposazenie pracowni
® Kabina RF wraz z dostawa, montazem i wykoriczeniem Tak Bez punktacji
wnetrza wyposazona w 1 okno i 1 drzwi do sterowni
° Potki do przechowywania cewek i fantomdéw w Tak Bez punktacji
pomieszczeniu z magnesem
° Gasnica niemagnetyczna Tak Bez punktacji
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° Detektor metali Tak Bez punktacji

° Zestaw fantomaow do kalibracji i testowania aparatu Tak Bez punktacji

° Wstrzykiwacz srodka kontrastowego kompatybilny z Tak Bez punktacji
praca w polu magnetycznym

e Niemagnetyczna lezanka do transportu chorych Tak Bez punktacji
lezgcych

° Niemagnetyczny wdzek do transportu chorych w Tak Bez punktagji
pozycji siedzacej

° Komplet stuchawek (min. 1 nauszne i 1 douszne) z Tak Bez punktacji
mozliwoscig odstuchu muzyki przez pacjenta podczas
badania; w zestawie 100 kpl. jednorazowych naktadek
na stuchawki

® Duplikator ptyt Tak Bez punktacji

Wymagania uzupetniajace

° System chtodzony wodg lodowa Tak Bez punktacji

° Dostawa i montaz urzadzeri chtodniczych (agregat Tak Bez punktacji
wody lodowej, klimatyzacja, wentylacja) wymaganych
do poprawnej pracy urzadzenia

° Mozliwos$é zgtaszania awarii na infolinie serwisowg , Tak Bez punktacji
czynng 24 godziny na dobe, 365 dni w roku

e Mozliwosé przeprowadzania zdalnej diagnostyki Tak Bez punktacji
serwisowej aparatu MR za pomoca sieci
teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolg
Zamawiajacego, chronione regutamitacza VPN

° Uzupetnienie helu w magnesie do maksymalnego Tak Bez punktacji
poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez
producenta przed przekazaniem uruchomionego
systemu do eksploatacji zawarte w cenie aparatu

° Instrukcja obstugi w jezyku polskim do wszystkich Tak Bez punktacji
oferowanych sktadowych systemu — dostarczona wraz
z aparatem

o Wykonanie testéw natezenia pola magnetycznego oraz Tak Bez punktacji
testow wszystkich systemdw aparatu zawarte w cenie
aparatu

Szkolenia

° Oferta obejmuje petne szkolenie personelu z obstugi Tak Bez punktacji
dostarczanego urzgdzenia

° Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie Tak Bez punktacji
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podstawowej obstugi, eksploatacji, konserwacji 2
osoby po 8 godzin zawarte w cenie aparatu

Bezptatne szkolenia w miejscu instalacji w catym Tak Bez punktacji
okresie trwania gwarancji bez limitu godzin i wizyt

Gwarancja —min 24 miesigce Tak Bez punktacji

Przeglady zgodnie z wymaganiami producenta w Tak Bez punktacji
zakresie oferty

a z systemem

Zamawiajgcy wymaga integracji rezonansu (RIS/PACS) Tak Bez punktacji
z systemem informatycznym Zamawiajacego,

tj. systemem informatycznym WMS Mediqus firmy
GABOS w zakresie udostepniania obrazow

i wynikow badan z rezonansu na komputerach
uzytkownikéw koricowych.

Wszelkie koszty integracji ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy nie posredniczy w kontaktach

Wykonawcy z firmg GABOS odnosnie integracji
rezonansu (RIS/PACS)

z systemem informatycznym zamawiajgcego.

Odpowiedi: Zgodnie ze zmianami naniesionymi powyzej (kolor zielony).

Pytanie nr 86

Par. 5 ust. 6:

Zwracamy uwage, iz zgodnie z postanowieniem par. 5 ust. 6 wytacznie Kupujacy ma jednostronne
uprawnienie o decydowaniu o dtugosci terminu naprawy, bez koniecznosci jego ustalenia ze
Sprzedawcy. Uprawnienie to stanowi naruszenie réwnowagi Stron, gdyz stwarza stan niepewnosci po
stronie Sprzedawcy co do oczekiwanego terminu naprawy, co moze mieé wplyw na prace serwisu
gwarancyjnego sprzedawcy, a nadto moze dojs¢ do sytuacji, w ktérej Kupujacy — bez uprzedniego
rozpoznania przez Sprzedawce charakteru wady i jej rodzaju — wyznaczy Kupujgcemu nieadekwatny
do stwierdzonej wady termin. Dodatkowo, majac na uwadze przewidziang w par. 6 ust. 4 kare
umowng, Sprzedawca nie ma mozliwosci oszacowania ryzyka zwigzanego z karami umownymi,
niezbgdnego do wyceny oferty. W zwiazku z tym, prosimy o okreslenie co najmniej minimalnych
terminéw realizacji napraw, co pozostawi Kupujagcemu mozliwoéé ustalenia takich termindw, a
Sprzedawcy umozliwi oszacowanie ryzyka a przede wszystkim odpowiednie planowanie prac

serwisowych. Proponujemy wobec tego nastepujgce brzmienie par. 5 ust. 6:
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»6. Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okreslat Kupujgcy, biorgc pod uwage niezbedny czas i

techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Sprzedawce, z tym zastrzezeniem,

termin ten nie bedzie krdtszy niz 5 dni, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci zamiennych

spoza EU — nie krdtszy niz 7 dni.”
Odpowiedi: Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytanie nr 87

Par. 5 ust. 8:

Majac na wzgledzie fakt, iz rekojmia jest instytucjg niedostosowang do specyfiki urzgdzeri medycznych
i w zwigzku z tym standardem staje sie ograniczanie lub wytgczanie rekojmi w zamian za udzielenie
Zamawiajgcym gwarancji trwajacej co najmniej tyle, ile okres rekojmi, na lepszych i dogodniejszych dla
Kupujacych warunkach wykonywania uprawnieri z gwarancji, Sprzedawca proponuje doprecyzowanie
§ 5 ust. 8 i wskazanie, ze rekojmia odpowiada okresowi wynikajgcemu z Kodeksu cywilnego a
uprawnienia do odstgpienia od umowy w ramach realizacji uprawnief z tytutu rekojmi zostaje
wylgczone. Wskazujemy, ze Zamawiajgcemu przystuguja szerokie uprawnienia gwarancyjne na
zasadach okreslonych umowg, gwarantujgce zapewnienie Kupujacemu nalezytej opieki serwisowej w
przypadku wystapienia awarii sprzetu, a wrecz zapewnia haprawe wszelkich usterek i
nieprawidtowosci w dziataniu sprzetu na dogodnych dla Kupujgcych warunkach. Mozliwoéé
jednoczesnej realizacji uprawnien z tytutu rekojmi, wiaze sie z ryzykiem mozliwosci odstgpienia od
umowy przez Kupujacego, co — szczegdlnie w przypadku charakteru sprzetu bedacego przedmiotem
umowy — jawi sie jako szczeg6lnie niecelowe. W zwigzku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest
wytgczenie prawa do odstgpienia na podstawie rekojmi, ktére stanowi dodatkowe ryzyko dla
Sprzedawcy, a rezygnacja z ktérego dla Kupujacego nie bedzie stanowita istotnego zmniejszenia jego
praw wynikajacych z Umowy. Proponujemy wiec nastepujgce brzmienie § 5 ust. 8:

» 8. Uprawnienia Kupujqcego z tytutu rekojmi dotyczqce wad fizycznych sq tozsame z uprawnieniami z
tytutu gwarancji, z tym zastrzezeniem, iz okres rekojmi odpowiada okresowi wynikajgcemu z Kodeksu
cywilnego a prawo do odstgpienia od umowy w oparciu o przepisy dotyczgce rekojmi zostaje

wytqgczone.”

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia dotychczasowg tresé par. 5 ust. 8 umowy.
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Pytanie nr 88

Fundusze . v Unia Europejska
i Europejskie Rzeczpospolita alowsze. Europejski Fundusz
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Par.5 ust. 9
Prosimy o zmiane tresci ust. 9 i nadanie mu brzmienia:
»9. Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przedfuzenie okresu gwarancji o czas niesprawnosci

Przedmiotu Umowy uniemozliwiajgcej wykonywanie badan”

Odpowiedi: Zamawiajacy pozostawia dotychczasowg tresé par. 5 ust. 9 umowy.

Pytanie nr 89

Par. 6 ust. 2

Okreslenie gérnego limitu naliczenia kary umownej na tak wysokim poziomie w praktyce moze
powodowac, iz jej celem nie bedzie zagwarantowanie Zamawiajgcemu sprawiedliwej rekompensaty,
czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umozliwienie Zamawiajgcemu wzbogacenie sie, co jest
sprzeczne z naturg kary umownej, szczegdlnie, ze Zamawiajacy zastrzegt w umowie moiliwoéé
dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych.

W zwigzku z powyzszym proponujemy obnizenie gérnego limitu naliczenia kary umownej w wysokosci

10% wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego umowa.
Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia dotychczasowa treéé par. 6 ust. 2 umowy.

Pytanie nr 90

Par. 8:

Zwracamy uwageg, Ze obie strony w toku umowy przekazujg sobie informacje majgce cechy tajemnicy
przedsiebiorstwa. Tym samym, majac na uwadze zasade poszanowania réwnosci stron w umowie,
proponujemy zmiang umowy tak, aby zobowigzanie do poufnosci dotyczyto zaréwno Zamawiajacego,

jak i Wykonawcy.

Odpowiedi: Zamawiajgcy pozostawia dotychczasowy treéé par. 8 umowy.
Pytanie nr 91

Dodanie par. 10a o sile wyisze;j:

Proponujemy dodanie kolejnego par. 10a o sile wyzszej z uwagi na brak regulacji kwestii postepowania

przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzen o charakterze sity wyiszej:
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Qo e Mazowsze, iii: g
»§ 10a
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, spowodowanych sifg wyzszg, tj. przez okolicznosci
nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bgdZ tez niemozliwe do unikniecia mimo mozliwosci ich
przewidzenia, w szczegdlinosci: kleski zywiotowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany
nadzwyczajne, zagrozenia epidemicznego lub epidemii, itp.
2. Terminy wykonania zobowigzar wynikajgcych z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegajg
przedtuzeniu o czas trwania sity wyziszej.
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia sify wyzszej, Strona, ktdra na skutek sity wyzszej nie moze
nalezycie wykonac zobowigzar wynikajgcych z Umowy, zawiadomi niezwtocznie drugg Strone
o zaistnieniu sify wyzszej, jednoczesnie okreslajgc jej wpfyw na wykonanie zobowigzar. Po
zawiadomieniu, Strony bedq wspdtdziatac w dobrej wierze w celu wywigzania sie ze
zobowigzar w stopniu, w jakim jest to praktycznie mozliwe oraz bedzie poszukiwacé wszelkich
sensownych alternatywnych srodkéw dziatania, mozliwych mimo zaistnienia okolicznosci sity

wyzszej.”
Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 92
Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku
koniecznosci powierzenia danych osobowych dla celéw realizacji Umowy na wzorze przedstawionym

przez Wykonawce lub innym ustalonym przez Strony?
Odpowiedzi: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 93

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie wyfgczenia pomieszczen pod pracownig MR z uzytkowania
(obecnie szatnie). Z uwagi na konieczno$¢ wzmocnienia stropu (betonowe filary) oraz biorgc pod
uwage technologie pracy rezonansu i rozklad pola elektromagnetycznego przy tak niskim stropie
2.27cm pomieszczenie to wymagatoby dodatkowego ekranowania co jeszcze bardziej zmniejszy
przestrzeri pomieszczenia i sprawi, ie jego uzytkowanie bedzie jeszcze bardziej utrudnione i

niekomfortowe.
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Odpowiedi: Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 94

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Dot. pkt. 35 Zatacznika nr 3 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zaméwienia — rezonans /
Specyfikacja techniczna), w ktérym Zamawiajgcy wymaga:

35,

Cewka wielokanalowa typu matrycowege przeznaczona do ’ Tak;
badad kregoslupa, z automatycznym przesuwem stolu podaé nazwe cewki lub
pacjenta sterowanym z protokolu badania, bez zestawu cewek

repozycjonowania pacjenta i przekladania fub przelaczania
cewek, posiadajaca min, 28 elemenkdw obrazujace i
pozwalajaca na akwizycje rdwnolegle typu ASSET, iPAT, SENSE,
SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturg preducenta

Bez punkracji

W zwigzku z niejednoznacznoscia zapisu w polu ,wartoéé graniczna” prosimy o wprowadzenie
ponizszego sprostowania:

28 elementdw obrazujace i pozwalajaca na akwizycje réwnolegte
typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturg
producenta

LP | Parametr urzadzenia Wartos¢ graniczna Ocena
35. | Cewka wielokanatowa typu matrycowego przeznaczona do badan Tak; Bez punktacji
kregostupa, z automatycznym przesuwem stotu pacjenta
sterowanym z protokotu badania, bez repozycjonowania pacjenta i | Poda¢ nazwe cewki oraz
przektadania lub przefaczania cewek, posiadajaca min. | 195¢ elementéw
obrazujgcych

Odpowiedz: Tak Zamawiajacy dokonuje sprostowania zgodnie z propozycjg Wykonawcy.

Zataczniki:

1. Formularz ofertowy po zmianach

2. Wykaz wyposazenia meblowego

3. Odstepstwo wojewody
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Wykaz wyposaienia ruchomego i mebli:

- 2 szafy na cewki,

- 4 kosze na smieci 100I,

- 2 biurka,

- 3 fotele obrotowe,

- szafa na dokumentacje,

- 2 kosze na $mieci 60I,

- fotel zabiegowy do wykonywania iniekcji do pokoju przygotowawczego,
- szafka stojgca na leki,

- stolik jezdny na leki,

- kozetka lekarska niemagnetyczna na kétkach,
- wieszak $cienny na ubrania,

- krzesto
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WOJEWODA

Warszawa, 23 listopada 2021 r.
WI-1.7620.6.10.2021.MP

DECYZJA NR 14/2021

Na podstawic art. 104 § 1 usltawy z 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 ., poz. 735 ze zm.) w zwigzku 7 art. 46c ust, 3 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o =zapobicganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordh zakaznych u ludzi
(Dz. U. 22020 r., poz. 1845 ze zm.),

wyrazam zgode

Powiatowemu Centrum Medycznemu w Gréjeu Sp. z 0.0, na odstapienie od stosowania
przepisow, o ktorych mowa w art. 46¢ ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazef i chordb zakainych u ludzi (Dz. U. z 2020 1., poz. 1845 ze zm.), w czesel
dotyczgee] przepiséw: ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane (Dz. . z 2021 r.,
poz. 1333 ze zm.). dla inwestycji polegajacej na adaptacji pomieszczen w budynku gldéwnym
szpitala w zakresic projektowania i przebudowy pomieszezen pod potrzeby pracowni Rezonansu
Magnetyeznego,

Uzasadnienie

W dniu 8 pazdziemika 2021 r. do Wojewody Mazowieckiego wplynal wniosek
Powiatowego Centrum Medycznego w Gréjeu Sp. z 0.0 (uzupetniony pismem z dnia
10 listopada 2021 r.), na odstgpienie od stosowania przepiséw, o ktorych mowa w art. 46¢ ust. 3
ustawy zdnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorgb zakaznych
uludzi (Dz. U. 22020 r, poz. 1845 ze zm.), w czefci dotyczace] przepiséw: ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 1., poz. 1333 ze zm.), dla mwestyeji polegajgee;
na adaptacji pomieszezen w budynku glownym szpitala w zakresic projektowania i przebudowy
pomieszezen pod polrzeby pracowni Rezonansu Magnetycznego.

Zgodnie z art. 46c ust. 3 ww. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 1. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i choréb zakaZnych u ludzi, wojewoda ma prawo do wyrazenia zgody,
na niestosowanie, w okresie trwania stanu epidemii, przez podmioty wykonujgce dziatalnosé
leczniczg albo inne podmioty w zwigzku 2 realizacjg zadan objetych obowigzkiem albo polecenicm
wydanym na podstawie art. 10d albo art. 11h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczegdinych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobicganicm, przeciwdzialaniom i zwalczanicm COVID-19, innych
choréb zakaZnych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.)
do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiorki obicktéw budowlanych,
w tym zmiany sposobu uzytkowania, przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 7 2020 r., poz. 1333), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przesuzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) oraz aktow planistycznych,
o ktorych mowa w te] ustawie, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378) ), w zwiazku z przcciwdziataniem cpidemit,
aw przypadku konieczno$ci poszerzenia bazy do udzielania $wiadezen zdrowotnych, takze
przepisow wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy zdnia 15 kwietnia 2011 1.
o dziatalnodcl lecznicze).

Administratorem danych osobowyeh jest Wajmwods Muzowiecki. Practwarzamy Pafstwa done osobowe wylgesnie w celu wykonania zadad
Administritorn, Kidre wynikujg z przepiséw prawa oraz zadai realizowanyel w interesie publicznym. Maja Panstwe prawe dostgpu do treser swaich
danyeh oraz praws ich sprosiowimia, usunigeia, ograniczenia preciwarzania, pracnoszenia | wiidsicnia sprzeciwi. Wigeej informaci znajdg Pasdsivo
na strouie htps:éoww.gov.pliwebuw-mazowieeki zakladee preetwarzanie danveh osubowyveh.




w prxcdnnoiuwu sprawie ustalono, Ze w ramach planowanej p:zebudm\ry istnicjacych
pomieszczeh zaldada sig wyburzanie $cian dzialowych, wymurowanie nowych §cian, wzmocnienic
stropu pod aparat Rezonansu Magnetycznego, zainstalowanie wentylacji  mechanicznej
dostosowangj do tego typu pomieszezen oraz montaz awaryjnego wyrzutu helu (instalacja bedzie
zlokalizowana bezposrednio na dachu budynku . na wysokofei ok 26 m od gruntu),
doprowadzenic przylcza energetycznego. Miejsce planowane] inwestyeji zlokalizowane jest
na dzialkach o numerach ewidencyjnych nr 1405/4 i 1417 polozonych w obrebie ewidencyjnym
0001 Grojec, jednostee ewidencyjne 140605_4 Grojec, nr Ksigei Wicezystej RAIG/00004994/6,
znajdujgce] si¢ przy ul. Piotra Skargi 10 w Grojeu.

Wnioskodawca wskazal réwniez, ze coraz wigksza liczba pacjentdw z powiklaniami
po Covid-19, zglasza si¢ do znajdujgeych si¢ w strukturach PCMG Sp. z 0.0, poradni
specjalistycznych oraz oddzialéw szpitalnych. Tacy pacjenci, czgsto wymagaja wykonania
specjalistycznych badan diagnostycznych, miedzy innymi rezonansu magnetycznego, kidre jest
badaniem wykonywanym, w przypadku powiklan neurologicznych.

Powiatowe Centrum Medyczne w Grojeu Sp. 7z 0.0. decyzjg Ministra Zdrowia ma polecong
do odwolania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu  epidemii {(wprowadzonego
na podstawic rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 1. w spmww ogloszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z pozn, zm.), realizacje
$wiadezen opieki zdrowotne] w zwigzku z zapobicganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 5 16zek dla pacjentdw z podejrzeniem
zakazenia SARS-CoV-2

Po przeanalizowaniu wniosku stwicrdzono, ze wskazanc w nim przedsiewziccie budowlane
Jest realizowane w zwigzku z przeciwdzialaniem epidemii wywotanej zakazeniami wirusem SARS-
CoV-2, o ktore] mowa w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z pozn. zm.).

Poniewaz Powiatowe Centrum Medyczne w Grojeu Sp. z o.0., jako podmiot leczniczy
realizuje $wiadezenia opieki zdrowolnej w zwiazku z  zapobieganiem, przeciwdziataniem
1zwalczaniem COVID-19, nalezy uznaé. e wskazane we wniosku Powiatowego Centrum
Medyeznego w Grojeu Sp. z v.0. przedsiewziecic budowlane bedzie realizowane w Zwigzku
z przeciwdziataniem epidemii wywolanej zakazeniami wirusem SARS-CoV-2, o ktérej mowa
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie og,lovcnm na obszarze
Rzeczypospolitej Polskicej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491).

Z uwagi na powyzsze, nalezalo orzee jak na wstgpic.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 112, art. 129 § 1§ 2 Kpa, od niniejszej decyzji sluzy stronom
odwotanie  do  Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo. Odwolanie  wnosi sig
za posredpictweni Wojewody Mazowieckiego (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), w terminic
14 dni od daty otrzymania decyzii.

Zgodnie z art. 127a Kpa, w trakeie biegu terminu do wniesicnia odwolania, strona moze
zrzee si¢ prawa do wniesienja adwotania. Z dniem dorgezenia organowi wydajacemu decyzjg
ofwiadczenia o zrzeczeniu, Sig. pmwa i Wmemema odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna.
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WOIEWODA MAZOWIECKI

Konstanty Radziwill
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