Fund . Unia E ejska
i e meeee Mazowsze, e SN

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

Grojec, 18 marca 2022r.

Zapytanie ofertowe

na dostawe, montaz i instalacje rezonansu magnetycznego wraz z adaptacja pomieszczen
I. ZAMAWIAJACY

Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40,
REGON: 015528910, reprezentowane przez Joanneg Czarnecka, Prezesa Zarzadu Powiatowego
Centrum Medycznego w Grojcu spdotka z ograniczong odpowiedzialnoécia na mocy
petnomocnictwa udzielonego uchwata nr 1484/256/21 Zarzadu Wojewédztwa
Mazowieckiego z dnia 16 wrzesnia 2021 r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa Prezesowi
Zarzadu Powiatowego Centrum Medycznego w Gréjcu Sp. z 0.0. do dokonywania wszelkich
czynnosci zwigzanych z realizacja zaméwiert w ramach projektu pn.: ,Zakup niezbednego
sprzetu oraz adaptacja pomieszczent w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2

na terenie wojewodztwa mazowieckiego”.
Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Zamodwienie udzielane jest na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakainych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020r. poz. 1842, z pézn. zm.).

2. Zaméwienie bedzie prowadzone w sposéb celowy i oszczedny z zachowaniem zasady
uzyskania najlepszych efektéw.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postepowaniu zastosowanie beda miaty

przepisy Kodeksu Cywilnego.
1ll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa, montaz i instalacja rezonansu magnetycznego wraz

z adaptacjg pomieszczen.
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2. Szczegbtowy zakres robdt w ramach ww. zadania zostat okreslony w zataczniku nr 2
do Zapytania ofertowego.
3. Termin realizacji zaméwienia: max 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

IV. KRYTERIUM, KTORYM ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy kierowat sie bedzie nastepujacymi kryteriami i ich waga:
Kryterium: cena - waga 60 pkt

Kryterium: parametry techniczne - waga 31 pkt

Kryterium: termin realizacji - waga 9 pkt

Maksymalna iloé¢ punktéw, jakg moze uzyskaé oferta, wynosi 100.

Kryterium: cena

Cena oferty winna obejmowa¢ wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji
zamdéwienia. Wykonawca zobowigzany jest do podania catkowitej ceny zamdéwienia
z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku, wyrazonej cyfrowo i stownie w ztotych polskich.
Punkty w kryterium ceny beda przyznawane wedtug nastepujacej zasady:

Najnizsza oferowana cena brutto
C= x 60 pkt
Cena brutto oferty badanej

Kryterium: parametry techniczne

Punkty w kryterium parametry techniczne beda przyznawane zgodnie z zapisami Opisu
przedmiotu zamdéwienia / Specyfikacji technicznej.

Liczba punktéw oferty badanej
P= x 31 pkt
Najwyzsza liczba punktéw mozliwych do uzyskania
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Kryterium: termin realizacji

Punkty w tym kryterium beda przyznawane za podany w Formularzu ofertowym termin
realizacji i beda przyznawane w nastepujgcy sposéb:

Termin realizacji (od 3 do 6m-cy) , gdzie:

3 m-ce — 9 pkt

4 m-ce — 6 pkt

5 m-cy -3 pkt

6 m-cy — 0 pkt

2. Do realizacji zamdwienia Zamawiajacy wybierze Wykonawce, ktérego oferta otrzyma

najwieksza liczbe punktéw.
V. ROZSTRZYGNIECIE POSTEPOWANIA | ZLECENIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

O wynikach postgpowania jego uczestnicy zostang poinformowani za posrednictwem strony
www.pcmg.pl . Z Wykonawca, ktérego oferta uzyska najwieksza liczbe punktéw, zostanie

zawarta umowa — projekt umowy stanowi zatgcznik nr 4 do zapytania ofertowego.
VI. INFORMACIA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE

Osobg ze strony Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawcami i udzielania informacji oraz
odpowiedzi na pytania na temat zaméwienia jest:
— p. Jacek Gradowski Kierownik Dziatu Techniczno-Gospodarczo-Administracyjnego,

tel. 48 664 91 32, e-mail: sekretariat@pcmeg.pl

VIl. SPOSOB SKEADANIA OFERT

Wymaga sie ztozenie oferty jak nizej:
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1. W formie pisemnej w nieprzezroczystej, zamknietej kopercie na adres: Powiatowe Centrum
Medyczne w Gréjcu spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig ul. Ks. Piotra Skargi 10,
05-600 Grojec.

Koperte opisa¢ w nastepujacy sposdb:

»Zapytanie ofertowe na dostawe, montaz i instalacje rezonansu magnetycznego wraz
z adaptacjg pomieszczen. Nie otwierac przed 29.03.2022r. godz. 10:00”.

2. Oferty ztozone po terminie sktadania ofert, okreslonym z zapytaniu ofertowym,
Zamawiajacy niezwtocznie zwraca Wykonawcom.

3. Za termin ztozenia oferty przestanej pocztg tradycyjng przyjmuje sie date jej wptywu
do sekretariatu Powiatowego Centrum Medycznego w Grojcu spétka z ograniczong

odpowiedzialnoscig ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grdjec.
VIIl. TERMIN SKLADANIA OFERT: do 29.03.2022r. do godz. 10:00.

IX. WARUNKI PLATNOSCI

1. Forma ptatnosci przelew na podstawie faktury wystawionej w terminie 3 dni od daty
podpisania protokotu odbioru.
2. Termin pfatnosci — w ciggu 30 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury

do siedziby Zamawiajacego.

X. POZOSTALE INFORMACIE
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania bez podania
przyczyny.

2. Wykonawca jest zwigzany z ofertg 30 dni od daty terminu sktadania ofert.

XlI. ZAtACZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Zatgcznik nr 1 — Formularz ofertowy
Zatgcznik nr 2 — Opis przedmiotu zamowienia na adaptacje pomieszczen pod pracownie rezonansu

magnetycznego PCMG Sp. z 0.0.
,)_
Cgm% (/\ouﬁ/\-

Zatacznik nr 3 — Opis przedmiotu zamoéwienia — rezonans / Specyfikacja techniczna
Zatgcznik nr 4 — Wzér umowy
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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy wykonania zadania pn.: ,,dostawa, montaz i instalacja rezonansu

magnetycznego wraz z adaptacjg pomieszczen ”

I. ZAMAWIAJACY

Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40,
REGON: 015528910, reprezentowanym przez Joanne Czarnecka, Prezesa Zarzadu
Powiatowego Centrum Medycznego w Gréjcu spdtka z ograniczong odpowiedzialnoécig
na mocy petnomocnictwa udzielonego uchwata nr 1484/256/21 Zarzadu Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 16 wrzesnia 2021 r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa Prezesowi
Zarzgdu Powiatowego Centrum Medycznego w Grdjcu Sp. z 0.0. do dokonywania wszelkich
czynnosci zwigzanych z realizacja zamdéwierh w ramach projektu pn.: ,Zakup niezbednego
sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2

na terenie wojewddztwa mazowieckiego”.

1l. WYKONAWCA

PetnNa NAazWa WYKONAWEY: c..oovveiiiieie et s e e et s e s er e een e eenesne s asenaerssns s snnsnnaes
AArES WYKOMAWEY: 1ttt ettt csvesab e e erae e e e s sas e sasas s easesseesasessessenesensesanseesrneesnsasanean
Imig i Nazwisko 0SODY O KONTAKTU: «.eeveeieieieciiieeeceeee e e s s srne s see e e s ennnean
N UM BT LR BT ONU/TAX: eeeeeeeeieeeee ettt st s et et e s ere e ee et e eeneeemaeesseesnseeeeneesaneeaneasanseennsessnsean
L= 11T 11 O TSRS
N NP wsmsmermsemmemmssmmss s s o e mra e T e T T8 e s s s s S e s
INF REGOIN: iciiiiisisiniininsoeisessssiiniinsssnnms rasansnns sessssmmsasasssssannss sensn srsnanns esss s sasssssssssnsenressnmmnns cesnsssssassss

I1l. WYCENA ZAMOWIENIA
W zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego
na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
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wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842, z péin. zm.) w ramach
zadania pn.: ,dostawa, montaz i instalacja rezonansu magnetycznego wraz z adaptacja

pomieszczen”.

Oferuje realizacje zadania, bedacego przedmiotem zamdwienia, zgodnie z wymogami

opisanymi w zapytaniu ofertowym, jak nizej:

Termin realizacji (od 3 do 6 miesiecy — POdac): ..ccceeeerveeerrireirciree e s
Przedmiot zamdwienia Wartosc VAT w Wartosé Stownie wartos¢
netto [zf] kwocie [zt] | brutto [zt] brutto
Rezonans magnetyczny | ....ceecniens | covvevvrecvennenns Sy | |
Prace adaptacyjne | .oveeeveeiinnnnns Py || SRR | (S
RAZEM TGO TRNRR (Y | | RO

Ponadto oswiadczam, ze:

1. W stosunku do mojej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogtoszono upadtosci.

2. Posiadam niezbedng wiedze i doswiadczenie.

3. Dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia.

4. Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia.
5. Zapoznatem sig z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i w przypadku wyboru
mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowigzuje sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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6. Oferowana cena stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy i uwzglednia caty zakres
przedmiotu zamodwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia przedstawionym
w Zapytaniu ofertowym, oraz obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamdwienia.

7. Wykonam przedmiot zamdwienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
w Zapytaniu ofertowym.

8. Zobowigzuje sie dostarczy¢ w dniu odbioru certyfikat CE, paszport techniczny,
dokumentacje techniczng oraz dokumenty potwierdzajace, ze oferowany aparat jest

dopuszczony do uzywania na terenie RP.

Zataczniki:
1) Wypetniony Zatgcznik nr 3 do Zapytania ofertowego
2) s

(miejscowosc i data) (podpis i piecze¢ Wykonawcy)
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Zatqcznik nr 2 do zapytania ofertowego
Opis przedmiotu zamoéwienia na adaptacje pomieszczen

pod pracownie rezonansu magnetycznego PCMG Sp. z 0.0.

Przedmiotem zamdwienia jest:

1. Wykonanie projektéw technicznych: budowlanego, projektéw wykonawczych
branzowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych zgdd i decyzji dla potrzeb
zaoferowanego urzadzenia a w szczegdlnosci (z uwzglednieniem odstepstwa/decyzji
Wojewody uzyskanej przez Zamawiajacego dla niniejszej inwestycji): projekt
konstrukcyjno-budowlany, projekt wentylacji i klimatyzacji, projekt instalacji
elektrycznych w tym sie¢ logiczno-strukturalng oraz teletechniczng, projekt instalacji
c.0. i wodno-kanalizacyjnej, projekt ochrony przeciwpozarowej, projekt instalacji
gazow medycznych, projekt oston przed polem elektromagnetycznym. Zamawiajacy
wymaga rozbudowy sieci LAN o dodatkowe punkty. Podtaczenie i zakoriczenie tych
punktéw. W punktach dystrybucyjnych IDF sieci LAN Zamawiajgcego. Niezbedna jest
wizja lokalna pomieszczer celem ustalenia szczegétéw odnosnie rozbudowy sieci LAN
o dodatkowe punkty.

2. Wykonanie prac adaptacyjnych zgodnie z ww. dokumentacjag PCMG Sp. z o.0.
wyznacza jako przestrzenn do adaptacji pomieszczenia obecnie funkcjonujacej izby
przyjec chirurgicznej znajdujace sie na poziomie,,0" budynku giéwnego szpitala. Przed
przystgpieniem do projektowania niezbedna jest wizja lokalna celem sporzadzenia
inwentaryzacji podziatu pomieszczen i instalacji.

Wykonawca projektu zobowigzany jest do przedtozenia do akceptacji PCMG Sp, z 0.0. W
terminie 21 dni od dnia podpisania umowy, wstepnej koncepcji uktadu funkcjonalno-
technicznego.

Zaktada sie nastepujgce pomieszczenia pracowni:

1. Pomieszczenie badan z usytuowanym rezonansem magnetycznym;

2. Sterownia;

3. Pomieszczenie opisowe;

4. Wentylatornia/maszynownia.
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Zaprojektowane pomieszczenia muszg spetnia¢  warunki  okres$lone aktualnym
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej. Koniecznym jest sprawdzenie nosnosci i wytrzymatosci istniejgcej konstrukcji
budynku w aspekcie przeniesienia obcigzenia. W razie koniecznosci nalezy zaprojektowac
wzmocnienie konstrukcji. Zaprojektowanie wentylacji mechanicznej z klimatyzacjg dla
przedmiotowych pomieszczen ma by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy jej okresowe
czyszczenie. Instalacje wodno-kanalizacyjng zaprojektowaé jako kryta z montazem baterii
uruchamianych bez kontaktu z dfonig. Zaprojektowaé zawory odcinajgce zasilanie W Wode
projektowanych pomieszczer. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowaé na bazie
istniejgcych piondw. Jesli wymagane, nalezy zaprojektowaé nowg instalacje elektryczng wraz
z wtasng rozdzielnig i wykorzystaniem juz istniejacych sieci IT i telefonicznej. Oprawy
oswietleniowe energooszczedne typu LED.

Zasilanie samego rezonansu nalezy poprowadzi¢ oddzielng linig z rozdzielni gtéwnej
znajdujgcej sie w odrebnym budynku przewodem o srednicach obliczonych dla oferowanego
urzadzenia. Zaprojektowac nalezy zasilanie rezerwowe odrebnym agregatem pradotwdrczym
oraz UPS dla bezprzerwowej pracy urzadzer tego wymagajacych (konsole) oraz potgczenie
interkomowe miedzy sterownia a pomieszczeniem badan.

Niezbedne jest wykonanie instalacji odprowadzajgcej tadunki (z wyktadzin
pradoprzewodzacych). Zaprojektowac, lub wykorzystaé istniejgca instalacje powiadamiania o
pozarze (pod konkretny uktad funkcjonalny) i jej Wpiecie do istniejacej takie na poziomie,,0"
centrali SAP firmy Bosch. Koniecznym jest zaprojektowanie i wykonanie oston ekranizujacych
(klatki Faradaya) zapewniajacych petne bezpieczedstwo urzadzehd znajdujacych sie w
sgsiedztwie rezonansu magnetycznego. Nalezy zaprojektowal (z wykorzystaniem juz
istniejgcych sieci) instalacje gazéw medycznych.

Proponuje sie nastepujgce wykoniczenie pomieszczen:

1. Sciany w wykonaniu zmywalnym (kolorystyka do uzgodnienia z PCMG);

2. Wytozenie $cian wyktadzing przy umywalkach izlewozmywakach do wysokosci 1,6 mi 0,6 m
poza obrys;

3. Posadzki w wykonaniu bezspoinowym z cokotami wytozonymi na sciany do wysokosci 10

cm;
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4. Zaprojektowanie sufitéw podwieszanych dla zamaskowania instalacj;

5. Zamontowanie desek odbojowych, naroznikdw, zabezpieczen drzwi.

6. W kazdym pomieszczeniu zamontowanie klimatyzatordw.

7. Swiattowdd do przesytu badar. Warunki wykonywania robét muszg by¢ tak skoordynowane
aby nie zaktdcaty normalnej pracy szpitala i beda kontrolowane przez inspektora nadzoru.
Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

1. Uzyte Wyroby budowlane i uzyskane elementy robét w odniesieniu do ich parametréw oraz
zgodnosci z dokumentacja;

2. Jakos¢ wykonania i doktadnosc¢ prac wykoriczeniowych;

3. Prawidtowos¢ funkcjonowania urzadzen i wyposazenia;

4. Zgodnos¢ wykonania z dokumentacja.
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Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr urzadzenia Wartos¢ graniczna Parametry oferowanego Ocena
LP aparatu
Wymagania ogéine
1. Nazwa i model oferowanego urzadzenia Podaé Bez punktacji
2z, Kraj wytworzenia Podaé Bez punktacji
3. Oferowany aparat ma by¢ urzgdzeniem fabrycznie nowym Tak, podaé Bez punktacji
(aparat wyprodukowany nie wcze$niej niz w 2022 roku, nie
uzywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy, wszystkie
elementy sktadowe i podzespoty fabrycznie nowe, najnowsza
wersja oprogramowania)
4, Zamawiajgcy wymaga realizacji zaméwienia kompletnego, Tak Bez punktacji
umozlwiajacego przeprowadzanie badan bez zadnych
dodatkowych kosztéw po stronie Zamawiajacego
5. Dostarczona aparatura ma by¢ bezwzglednie wyposazona we Tak Bez punktacji
wszystkie niezbedne do prawidtowej pracy akcesoria,
instrukcje obstugi w jezyku polskim (réwniez w wers;ji
angielskiej) oraz petng dokumentacje serwisowa w jezyku
angielskim lub polskim, niezbedne oprogramowanie
serwisowe konieczne do diagnozowania poszczegdlinych
czedci sktadowych oferowanego systemu diagnostycznego.
Petny komplet fantoméw do diagnostyki i kalibracji aparatu
MR.
6. W przypadku stwierdzenia w czasie okresu gwarancji lub w Tak Bez punktacji
czasie 12 miesiecy po jej wygasnieciu brakdw w
dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu serwisowym
firma zobowigzuje sie do jej uzupetnienia.
Magnes
7. Srednica otworu dla pacjenta magnesu gotowego do pracy (z >70cm Bez punktacji
systen.'nem »Shim ' cewkami gradientowymi, cewka catego Podat wartosé
ciata i cbudowami)
8. Catkowita dtugosc gantry aparatu gotowego do pracy <2100 mm Bez punktacji
(magnes Z systemem ,,shim”, cewkal_'nl gradm[ltowyml, Podaé wartoé
zintegrowana cewka nadawczo-odbiorcza ogdlnego
zastosowania i obudowami) liczona od przedniej do tylnej
obudowy zewnetrznej
9. Indukcja pola magnetycznego BO 21,57, Bez punktacji
podac wartosé [T]
10. Zamkniety system chtodzenia magnesu ciektym helem Tak Bez punktacji
11, Orientacyjne zuzycie helu przy typowej pracy klinicznej w <0,01 Ifrok; Bez punktacji
ciggu roku podac wartoéc¢ [I/rok]
12. Aktywne ekranowanie pola przed wptywem zewnetrznych Tak Bez punktacji
zaktécen
13. Mozliwos¢ rozbudowy na dzien sktadania oferty Tak / Nie Tak - 2 pkt
(potwierdzenie w materiatach producenta) o zaawansowang | Jezeli tak — poda¢ nazwe Nie—0 pkt
korekcje nieliniowych niehomogenicznosci pola
magnetycznego wyiszego rzedu, typu High-Order Shim, 2nd
Order Shim lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
14. Homogeniczno$¢ pola (wartos¢ typowa w ppm mierzona Tak

Bez punktacji
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metodg VRMS) [ppm] zgednie z informacjami podanymi w
specyfikacjach technicznych producenta, w kuli o $rednicach
podanych w pedpunktach do tego punktu.

O srednicy 10 cm

<0,01 ppm; Bez punktacji
podac wartosc

O $rednicy 20 cm <0,031 ppm; Bez punktacji
podac wartosc

0 érednicy 30 cm <0,15 ppm; Bez punktacji
podac wartosc¢

O érednicy 40 cm <1,1 ppm; Bez punktacji

podaé wartosé

0 srednicy 50 cm

<5,5 ppm; Bez punktacji
podaé wartosé
System Gradientowy
15. Maksymalna amplituda gradientow w kazdejzosi X, Y, Z =33mT/m; Bez punktacji
réwnoczesnie (wymagane jest podanie wartosci podac wartos¢ [mT/m]
zdefiniowanej j.w., nie dopuszcza sie wartosci dla parametréw
definiowanych subiektywnie przez producentéw jako tzw.
wydajnosc”, ekwiwalent”, ,performance”, parametry
Lrownowaine”, parametry ,poréwnywalne” itp.)
16. Maksymalna szybkos¢ narastania gradientdw (slew rate) w 2125 T/m/s; Bez punktacji
kazdej z osi X, Y, Z, dla amplitudy zaoferowanej w punkcie podac wartosé [T/m/s]
powyizej
(wymagane jest podanie wartosci zdefiniowanej j.w., nie
dopuszcza sie wartoéci dla parametréw definiowanych
subiektywnie przez producentéw jako tzw. ,wydajnos¢”,
~ekwiwalent”, ,,performance”, parametry ,réwnowazne”,
parametry ,poréwnywalne” itp.)
17. Wartoéci maksymalnej amplitudy gradientéw i maksymalnej Tak Bez punktacji
szybkosci narastania gradientéw podane w punktach powyiej
mozliwe do uzyskania jednoczesnie
Otoczenie pacjenta
18. Obcigzenie ptyty stotu, tgcznie z ruchem pionowym >220 kg; Bez punktacji
podad wartosc¢ [kg]
19. Zakres badania bez koniecznosci repozycjonowania pacjenta >200 cm; Bez punktacji
podac¢ wartos¢ [cm]
20. Najniisze potozenie stotu (od zewnetrznej krawedzi stotu do <70 cm Bez punktacji
podtogi) podac wartosé
21. Badanie duzych obszaréw ciata w zakresie wiekszym niz Tak Bez punktacji
maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stotu
pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokotu badania
22, System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) - dla Tak Bez punktacji
wypracowania sygnatéw synchronizujacych Podac
23, System rejestracji krzywej oddechu dia wypracowania Tak / Nie Rozwigzanie z czujnikami
sygnatéw synchronizujacych nie wymagajacy stosowania Jezeli tak — podac nazwe —2 pkt,
dodatkowych urzadzer (tzw. ,wirtualny” nawigator) lub Lwirtualny” nawigator
czujniki wbudowane w cewke kregostupowa lub body -1 pkt,
brak — 0 pkt
24, Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) Tak Bez punktacji
25. Regulowana wentylacja wnetrza tunelu gantry Tak Bez punktacji
26. Regulowane oswietlenie wnetrza tunelu gantry Tak Bez punktacji
27. Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujgce umieszczone Tak Bez punktacji
na obudowie magnesu po obu stronach tézka pacjenta.
28. Min. 1 kolorowy wyswietlacz zintegrowany z obudowa gantry Tak Bez punktacji

aparatu umozliwiajacy kontrole funkcji aparatu MR i
zawierajacy informacje takie jak: dane pacjenta, ustawienia
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aparatu, podtaczone cewki itp.

29. Centrator laserowy Tak Bez punktacji
30. Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem Tak Bez punktacji
31. Stuchawki ttumigce hatas dla pacjenta z mozliwoscig Tak Bez punktacji
podtgczenia odstuchu np. muzyki | komunikacji z pacjentem —
nauszne i douszne
32 Zestaw podktadek do pozycjonowania przy réznych typach Tak Bez punktacji
badan
Cewki
33. Cewka nadawczo-odbiorcza ogélnego przeznaczenia Tak; Bez punktacji
zabudowana w tunelu pacjenta podac nazwe cewki
34. Cewka wielokanatowa lub zestaw cewek typu matrycowego Tak; Cewka wyposazona w
przeznaczona do badan gfowy i szyi posiadajgca w badanym podac nazwe cewki zintegrowany system
obszarze min. 20 elementdw obrazujgcych jednoczeénie i shimujacy — 2 pkt.,
pozwalajgca na akwizycje réwnolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, brak takiej funkcjonalnosci
SPEEDER lub zgodnie z nomenklatura producenta -0 pkt.
35. Cewka wielokanatowa typu matrycowego przeznaczona do Tak; Bez punktacji
badan kregostupa, z automatycznym przesuwem stotu podat nazwe cewki lub
pacjenta sterowanym z protokotu badania, bez zestawu cewek
repozycjonowania pacjenta i przektfadania lub przetaczania
cewek, posiadajgca min. 28 elementdw obrazujace i
pozwalajaca na akwizycje réwnolegte typu ASSET, iPAT, SENSE,
SPEEDER lub zgodnie z nomenklatura producenta
36. Cewka wielokanatowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) Tak; Bez punktacji
przeznaczona do badan catego centralnego uktadu podac nazwe cewki lub
nerwowego (gtowa i caty kregostup) z przesuwem stotu zestawu cewek
pacjenta sterowanym automatycznie z protokofu badania,
bez repozycjonowania pacjenta i przektadania lub
przetaczania cewek, posiadajgca min. 44 elementy
obrazujgcych i pozwalajgca na akwizycje rownolegte typu
ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta
37. Cewka wielokanatowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) Tak; Bez punktacji
przeznaczona do badan tutowia w zakresie min. 50x50 cm podac nazwe cewki lub
jednocze$nie (w osiach X oraz Z), posiadajgca w badanym zestawu cewek i zakres
obszarze min. 16 elementéw obrazujgcych jednoczesénie i pokrycia w osi Z [cm] oraz
pozwalajaca na akwizycje réwnolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, iloé¢ elementéw
SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta obrazujacych
38. Cewka wielokanatowa do badar stawu kolanowego, Tak; Bez punktacji
posiadajaca w badanym obszarze min. 15 elementéw podac nazwe cewki oraz
obrazujacych jednoczednie i pozwalajgca na akwizycje ilos¢ elementéw
réwnolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub obrazujgcych
odpowiednio do nazewnictwa producenta
W przypadku zaoferowania cewki elastycznej wymagane
dostarczenie pozycjonera pozwalajgcego na unieruchomienie
badanego stawu.
39. Cewka wielokanatowa do badan barku posiadajgca w ) Tak; Bez punktagji
badanym obszarze min. 15 elementéw obrazujgcych poda¢ nazwe cewki oraz
jednoczesnie i pozwalajaca na akwizycje réwnolegte typu iloé¢ elementéw
ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do obrazujacych
nazewnictwa producenta
W przypadku zacferowania cewki elastycznej wymagane
dostarczenie pozycjonera pozwalajgcego na unieruchomienie
badanego stawu.
40. Cewka wielokanatowa do badan nadgarstka, posiadajgca w Tak;

badanym obszarze min. 15 elementéw obrazujacych
jednoczesnie | pozwalajgca na akwizycje réwnolegte typu
ASSET, IPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta.

podac nazwe cewki oraz
iloé¢ elementéw
obrazujacych

Bez punktacji
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W przypadku zaoferowania cewki elastycznej wymagane
dostarczenie pozycjonera pozwalajacego na unieruchomienie
badanego stawu.

41. Cewka wielokanatowa do badari stawu skokowego, Tak; Bez punktacji
posiadajaca w badanym obszarze min. 15 elementow podac nazwe cewki oraz
obrazujacych jednoczesnie i pozwalajgca na akwizycje iloé¢ elementéw
réwnolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub obrazujacych
odpowiednio do nazewnictwa producenta
W przypadku zaoferowania cewki elastycznej wymagane
dostarczenie pozycjonera pozwalajgcego na unieruchomienie
badanego stawu.
42. Zestaw minimum 2 ptachtowych elastycznych cewek Tak; Wartoéé maksymalna

prostokatnych do zastosowari uniwersalnych, o réznych
rozmiarach, kazda posiadajaca w badanym cbszarze min. 16
elementdw obrazujacych jednoczesnie, kazda pozwalajaca na
akwizycje réwnolegte typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub
odpowiednio do nazewnictwa producenta

Poda¢ nazwy cewek oraz
wymiary i liczbe
elementdw obrazujgcych
kaidej z nich [cm]

elementdw obrazujgcych
—1 pkt. za kazdg cewke,
warto$¢ minimalna - 0 pkt.,
pozostate — proporcjonalnie

System RF — tor nadawczy

43. Moc wzmacniacza lub sumaryczna moc wzmacniaczy mozliwa 215 kw; Wartos¢ maksymalna
do jednoczesnego wykorzystania podac wartos¢ [kw] — 2 pkt,,
warto$¢ graniczna — 0 pkt.,
pozostate — proporcjonalnie
44, Transmisja RF réwnolegta za pomocg dwdch niezaleznych Tak / Nie Tak - 2 pkt
kanatéw nadawczych (dwa niezalezne nadajniki RF lub Nie - 0 pkt
nadajnik RF o dwdch niezaleznych kanatach transmisji —
Multi-Transmit lub zgodnie z nomenklaturg producenta)
45, Szeroko$¢ pasma nadajnika RF 2500 kHz Bez punktacji
System RF - tor odbiorczy
46. Tor odbiorczy sygnatu MR pomiedzy pomieszczeniem badar a Tak; Bez punktacji
maszynownig zbudowany w optycznej technologii cyfrowej podac nazwe
47. Maksymalna liczba kanatéw odbiorczych >115; Warto$¢ maksymalna
(maksymalna mozliwa liczba elementdw obrazujgcych podaé -2 pkt.,
podtaczonych do skanera) wartos¢ graniczna — 0 pkt.,
pozostate — proporcjonalnie
48. Liczba elementdw aktywnych cewek RF/ kanatéw (1 element >32; Bez punktacji
cewki = 1 kanat) ktére moga byé wykorzystane jednoczeénie podac rodzaj badania,
do tworzenia obrazu w maksymalnym statycznym FOV kombinacje cewek i iloé¢
zaoferowanego aparatu, w pojedynczej akwizycji w protokole aktywnych elementéw
klinicznym bez przemieszczania pacjenta ani cewek jednocze$nie
wykarzystywanych do
tworzenia obrazu
49, Dynamika odbiornika, z automatyczng kontrolg 2155 dB; Bez punktacji
podac wartos¢ [dB]
50. Rozdzielczos¢ odbiornika 2 16 bit; Bez punktacji
podac wartos¢ [bit]
51. Szeroko$t pasma przenoszenia =1 MHz; Bez punktacji
podac wartos¢ [MHz]
52. Czestotliwos¢ prébkowania uktadu odbiorczego RF (ADC) >80 MHz Bez punktacji
Rekonstruktor obrazowy
53. Matryca rekonstrukcyjna >1024x1024; Bez punktacji
podac wartos¢ [n x n]
54. Szybkos¢ rekonstrukgji dla obrazéw w matrycy 256 x 256 przy 216 000 obrazow/s; Bez punktacji
100% FOV podac wartos¢ [obr./s]
55, Réwnoczesne skany i rekonstrukcja Tak Bez punktacji

Techniki redukcji hatasu

56.

System redukcji hatasu uktadu gradientowego

Tak, podac lub opisaé

Bez punktacji
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57.

System redukcji hatasu uktadu gradientowego dziatajacy dla
wszystkich zaoferowanych cewek, redukujgcy hatas o min. 30
dB bez modyfikacji parametréw systemu gradientowego
(amplituda/slew rate)

Tak / Nie

Jezeli tak — podac nazwe i

opisac

Tak — 2 pkt
Nie — 0 pkt

Techniki redukcji artefaktéw

58. Redukcja artefaktéw od przeptywu Tak, podac lub opisac Bez punktacji

59. Redukcja artefaktdw typu shading Tak, podac lub opisac Bez punktacji

60. Redukcja artefaktdw typu ringing w badaniach DWI Tak, podac lub opisaé Bez punktacji

61. Redukcja artefaktow pochodzacych od tkanki ttuszczowej i Tak, podac lub opisaé Bez punktacji
powietrza

62. Redukcja artefaktdw pochodzacych z sgsiedztwa elementdw Tak, podac lub opisac Bez punktacji
metalowych

63. Redukcja artefaktéw ruchowych (min. dla obrotu i Tak, podac lub opisaé Bez punktacji
przesuniecia)

64. Technologia umozliwiajgca karekte homogenicznosé pola w Tak / Nie Tak — 2 pkt
badanym obszarze, poprzez shimowanie kazdej warstwy a nie | Jezeli tak — poda¢ nazwe Nie —0 pkt

objetosci, poprawiajaca jakoé¢ obrazowania w badaniach z
saturacja ttuszczu

Sekwencje obrazujace

65. Spin Echo (SE) Tak, podac Bez punktacji
66. Inversion Recovery (IR) Tak, podac lub opisaé Bez punktacji
67. Gradient Echo (GRE) Tak, podac lub opisaé Bez punktacji
68. 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednio do Tak, podac lub opisac Bez punktacji
nazewnictwa producenta
69. 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednio do nazewnictwa Tak, podac lub opisaé Bez punktacji
producenta
70. 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, Tak, podac lub opisaé Bez punktacji
MPGRASS, TFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
71. Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls Tak, podac lub opisaé Bez punktacji
saturacji ttuszczu na cykl kodowania 3D) dla
wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha
przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub
odpowiednio do nazewnictwa producenta)
72. 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced Tak, podac lub opisac Bez punktacji
FFE, FIESTA lub odpowiednic do nazewnictwa producenta)
73. 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze Tak, podac lub opisaé Bez punktacji
spektralng saturacja ttuszczu (TrueFISP with Fat Saturation,
3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa
producenta)
74. 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub Tak, podac lub opisaé Bez punktacji
odpowiednio do nazewnictwa producenta)
75. Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) Tak, podac lub opisaé Bez punktacji
76. Multi-Shot Tak, podac lub opisaé Bez punktacji
77. Single-Shot Tak, podac lub opisaé Bez punktacji
78. Turbo IR Tak, podac lub opisaé Bez punktacji
79. Izotropowe sekwencje 3D pozwalajgce w postprocessingu 3D Tak, podac lub opisaé Bez punktacji
na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej ptaszczyzny bez straty
jakosci (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nazewnictwa
producenta)
80. Sekwencje pozwalajgce na uzyskanie podczas jednej akwizycji Tak, podac lub opisac Bez punktacji
obrazéw typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only”
(IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
81. Obrazowanie wazone podatnoscig magnetyczng tkanki (SWI, Tak, podac lub opisaé Bez punktacji

Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta)
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Techniki przyspieszenia obrazowania

82, Obrazowanie rownolegte w oparciu o algorytmy na bazie Tak, podaé lub opisa¢ Bez punktacji
rekonstrukcji obrazéw (SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta)

83. Obrazowanie réwnolegte w oparciu o algorytmy na bazie Tak, podac lub opisa¢ Bez punktacji
rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, ARC lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta)

84. Maksymalny wspotczynnik przyspieszenia dla obrazowania 28; Bez punktacji
rownolegtego w jednym kierunku lub w dwdch kierunkach Podac wartosc [n]
jednoczeénie

85. Techniki przyspieszania akwizycji 2D wykorzystujace metode Tak / Nie Tak = 2 pkt
compressed sensing, umozliwiajace redukcje czasu akwizycji | Jezeli tak — podaé nazwe Nie - 0 pkt
o min. 50% bez zauwazalnej utraty jakosci, dziatajgce w
kazdej anatomii i na dowolnej zaoferowanej cewce

86. Techniki przyspieszania akwizycji 3D wykorzystujgce metode Tak / Nie Tak = 2 pkt
compressed sensing, umoiliwiajace redukcje czasu akwizycji | lJezeli tak — podac nazwe Nie = 0 pkt
o min. 50% bez zauwazalnej utraty jakosci, dziatajgce w
kazdej anatomii i na dowolnej zaoferowanej cewce

87. Sekwencje umotliwiajace jednoczesng akwizycje kilku Tak / Nie Tak —2 pkt
obrazéw przy wykorzystaniu pobudzenia wielu warstw Jezeli tak — podac nazwe Nie — 0 pkt
jednoczesnie. Pobudzanie wielu warstw w sekwencjach EPI
(Simultaneous Multi-Slice EPI lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta)

88. Technika stuzgca do drastycznej redukcji czasu akwizycji oraz Tak / Nie Tak — 2 pkt
zwigkszenia rozdzielczosci przestrzennej w badaniach TSE/FSE | Jezeli tak — podaé nazwe Nie — 0 pkt

polegajaca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw
jednoczesnie bez utraty SNR wynikajgcego z pod-
prébkowania, dziatajaca w oparciu o wielopasmowy impuls
pobudzajgcy potaczony z zaawansowang ultraszybka
akwizycja réwnolegta z mozliwoscig wykorzystania co
najmniej w badaniach gtowy, kregostupa, stawéw oraz piersi
(Simultaneous Multi-Slice TSE, SMS-TSE, lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta)

Parametry obrazowania

89. Maks. FoV w plaszczyZnie poprzecznej X/Y 250 cm; Bez punktacji
podat wartos¢ [cm]
90. Malfs. FoV w osi podtuznej Z (statycznie, bez przesuwu stotu a 50 cr'r}; Wartoéé najwigksza - 2 pkt
pacjenta) podac wartos¢ [cm] e
Wartos$¢ najmniejsza — 0 pkt,
pozostate proporcjonalnie
91. Maks. FoV w osi podtuznej Z (z przesuwem stotu pacjenta) 2200 cm; Bez punktacji
podaé wartosé [cm]
92. Min. FoV <1,0cm; Bez punktacji
podac wartosc [cm]
923. Matryca akwizycyjna bez interpolacji 21024 x 1024; Bez punktacji
Podac rozmiar [n x n]
94. Min. grubos¢ warstwy dla skandw 2D <£0,5 mm; Bez punktacji
podaé wartost [mm]
95. Min. grubo$¢ warstwy dla skanéw 3D <0,1 mm;

poda¢ warto$é [mm]

Bez punktacji

Aplikacje kliniczne — badania w obszarze tutowia

96. Pakiet do dynamicznych badan watroby — LAVA, VIBE, THRIVE Tak, podac lub opisac Bez punktacji
lub odpowiednio do nazewnictwa producenta

97. Cholangiografia MR (2D i 3D) Tak, podac lub opisac Bez punktacji

98. Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym Tak, podac lub opisaé Bez punktacji

99, Nawigator 2D prospektywny dla badan w obszarze Tak, podac lub opisaé Bez punktacji

abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktow ruchowych w
dwdch kierunkach jednoczesnie - tj. w ptaszczyznie obrazu)
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Obrazowanie za pomoca oprogramowania pozwalajgcego na
uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazéw typu ,,in-phase,
out-of-phase, water-only, fat-only”” (IDEAL, DIXON lub
odpowiednio do nazewnictwa producenta)

Tak, podac lub opisaé

Bez punktacji

101. Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje Tak, podac lub opisaé Bez punktacji
EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia) <25 cm, bez
artefaktéw typu folding
102. Prezentacja typu ,PET-like DWI" lub réwnowaina wg Tak, podac lub opisac Bez punktacji
nomenklatury producenta z fuzjg obrazu czynno$ciowego lub
morfologicznego.
103. Oprogramowanie do obrazowania T1 catego ciata Tak, podac lub opisaé Bez punktacji
104, Oprogramowanie do obrazowania STIR catego ciata Tak, podac lub opisaé Bez punktacji
105. Aplikacja do planowania badan w obszarze tutowia Tak / Nie Tak — 2 pkt
umozliwiajaca podglad dowolnej warstwy obrazu, ktéry Jeieli tak, opisa¢ Nie =0 pkt
bedzie wynikiem akwizycji wylgcznie w oparciu o pojedyncza E
akwizycje obrazéw lokalizacyjnych 2D (dowolna zmiana
potozenia i kata lokalizatora powoduje zmiane podgladu
obrazu docelowego bez koniecznosci dodatkowe]j akwizycji)
106. Automatyczne $ledzenie naptywu $rodka kontrastowego — Tak, poda¢ lub opisa¢ Bez punktacji

SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do
nazewnictwa producenta

Aplikacje kliniczne - badania stawéw

107. Podstawowe protokoty i sekwencje pomiarowe Tak Bez punktacji
108. Badania barku Tak Bez punktacji
109. Badania nadgarstka Tak Bez punktacji
110. Badania stawu kolanowego Tak Bez punktacji
111. Badania stawu skokowego i stopy Tak Bez punktacji
112. Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrzastki stawu, Tak Bez punktacji
pozwalajace na otrzymanie map parametrycznych dla
wiasciwosci T2 obrazowanej tkanki
113. Sekwencja Steady State 3D do réznicowania chrzastki od Tak; Bez punktacji

plynu w badaniach stawdw (typu 3D DESS lub odpowiednio
do nazewnictwa producenta)

podaé nazwe

Aplikacje kliniczne — badania neurologiczne

114. Rutynowe badania morfologiczne obszaru gtowy, kregostupa i Tak Bez punktacji
rdzenia kregowego

115. Automatyczne pozycjonowanie i utozenie przekrojéw skanu Tak; Bez punktacji
lokalizujacego gtowy na podstawie jej cech anatomicznych, podac nazwe
funkcjonujace niezaleznie od wieku pacjenta, utozenia gtowy,
czy ewentualnych zmian patologicznych

1ie. Aplikacja do planowania badan neuroradiologicznych Tak / Nie Tak - 2 pkt
umotzliwiajgca podglad dowolnej warstwy obrazu, ktory Jezeli tak, opisaé Nie —0 pkt
bedzie wynikiem akwizycji wytacznie w oparciu o pojedyncza
akwizycje obrazéw lokalizacyjnych 2D (dowolna zmiana
potozenia i kata lokalizatora powoduje zmiane podgladu
obrazu docelowego bez koniecznosci dodatkowej akwizycji)

117. Dedykowane oprogramowanie umozliwiajgce Tak / Nie Tak — 2 pkt
zautomatyzowane przeprowadzanie badan mézgu w sposéb Jeteli tak, opisa¢ Nie — 0 pkt

nadzorowany przez skaner, to jest taki, w ktdrym kontrole nad
postepowaniem operatora, na kazdym etapie badania
nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybrang przez
operatora strategie postepowania z danym pacjentem przy
zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami
dla uzytkownika, ktére zostaly wczesniej dostosowane do
standardu pracowni, wyposazone w mechanizmy takie jak:
- wybdr wtasciwej strategii przy pomocy jednego klikniecia,
- instrukcje dla uzytkownika ,krok po kroku” zintegrowane z
procedurg badania,

- przyktadowe obrazy i wskazdwki tekstowe wyswietlane dla
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kazdego kroku,

- przyktadowe obrazy, konfigurowalne przez uzytkownika,
- wskazéwki tekstowe konfigurowalne przez uzytkownika,
(Brain Dot Engine lub odpowiednio do nazewnictwa
producenta)

118.

Dedykowane oprogramowanie umozliwiajgce
zautomatyzowane przeprowadzanie badan kregostupa w
spos6b nadzorowany przez skaner, to jest taki, w ktérym
kontrole nad postepowaniem operatora, na kazdym etapie
badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybrana
przez operatora strategie postepowania z danym pacjentem,
przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z
instrukcjami dla uzytkownika, ktdre zostaty wczedniej
dostosowane do standardu pracowni, wyposazone w
mechanizmy takie jak:

- wybér wiasciwej strategii przy pomocy jednego kliknigcia,
- instrukcje dla uzytkownika ,krok po kroku” zintegrowane z
procedurg badania,

- przyktadowe obrazy i wskazowki tekstowe wyswietlane dla
kazdego kroku,

- przyktadowe obrazy, konfigurowalne przez uzytkownika,

- wskazdwki tekstowe konfigurowalne przez uzytkownika,

- automatyczne pozycjonowania i utozenia zestawdw warstw
w badaniu kregostupa na podstawie jego cech anatomicznych
- automatyczne okresélenie obszaru saturacji

- automatyczna detekcjg potozenia kregdw i krazkdw
miedzykregowych

- automatyczng numeracja kregéw

(Spine Dot Engine lub odpowiednio do nazewnictwa
producenta)

Tak / Nie
Jezeli tak, opisac

Tak —2 pkt
Nie — 0 pkt

119.

DW!I w oparciu o single-shot EPI dla min. 15 wartoéci b

Tak

Bez punktacji

120.

DWI z wysoka rozdzielczoscig (non-single-shot, np.
sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub
odpowiednio do nazewnictwa producenta)

Tak;
podaé nazwe

Bez punktacji

121.

Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion
Coefficient) na konsoli podstawowe] przy badaniach DWI
(Inline Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa
producenta)

Tak

Bez punktacji

122.

Tworzenie tzw. syntetycznych obrazéw DWI (rekonstrukcja
obrazéw ze zmiennymi parametrami b na bazie min. dwéch
réznych wartosci b)

Tak

Bez punktacji

123.

DTl w oparciu o Single Shot EPI

Tak

Bez punktacji

124.

Pomiary z réznymi kierunkami. Liczba kierunkdw > 32

Tak;
podat wartosé

Wartos¢ najwigksza - 2 pkt,
wartosé najmniejsza — 0 pkt,
pozostate proporcjonalnie

125.

Traktografia tensora dyfuzji

Tak

Bez punktacji

126.

Obrazowanie tensora dyfuzji rdzenia kregowego

Tak

Bez punktacji

127.

Oprogramowanie do analizy tensora dyfuzji oraz wizualizacji
2D i 3D traktografii tensora dyfuzji

Tak

Bez punktacji

128.

PWI w oparciu o single-shot EPI

Tak

Bez punktacji

129.

Automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na konsoli
podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub
odpowiednik zgodnie z nomenklaturg producenta)

Tak

Bez punktacji

130.

Bezkontrastowa perfuzja mozgu ASL (Arterial Spin Labeling)

Tak

Bez punktacji

131.

Bezkontrastowa MRA technikg Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i
E]]

Tak

Bez punktacji

132,

Bezkontrastowa MRA technikg Phase Contrast MRA (PC) 2D i
Ed]

Tak

Bez punktacji

133.

Bezkontrastowa MRA technikg innego typu niz ToF i PC,
przeznaczona do obrazowania tetniczych i zylnych naczyn

Tak;
podaé nazwe

Bez punktacji
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peryferyjnych z wysokg rozdzielczoscig przestrzenng —
INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nazewnictwa
producenta

134. Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w Tak / Nie Tak - 2 pkt
c%ame) z rfadukcja hatasu o min. 90% (mUTE 4D MRA lub Jeieli tak, opisac Nie — 0 pkt
réwnowazine, wg nomenklatury producenta)

135. Obrazowanie ptynu mdzgowo-rdzeniowego bez uzycia Tak / Nie Tak — 2 pkt
kontrastu z oceng ilosciowa/jakosciowa Jeteli tak, opisat Nie — 0 pkt

136. Tréjwymiarowe sekwencje do wysokorozdzielczego Tak Bez punktacji
obrazowania drobnych struktur anatomicznych takich jak opisat
nerwy wewnagtrzczaszkowe, ucha wewnetrznego, kregostupa
szyjnego, dziatajgce w oparciu o mechanizm Constructive
Interference in Steady State (FIESTA-C lub 3D CISS lub
odpowiednik wg nomenklatury producenta)

137. Mozliwos¢ zdefiniowania i rozréznienia zmian Tak Bez punktacji
(krwawienie/zwapnienie) za pomoca zaoferowanej sekwencji opisaé
3D do obrazowania zaleznego od podatnosci magnetycznej
tkanki (typu ,,susceptibility weighted imaging” — SWI, SWAN
lub réwnowazne), bez koniecznosci stosowania skanu
kalibracyjnego

Aplikacje kliniczne — angiografia MR z kontrastem (ceMRA)

138. Dynamiczne ceMRA 3D Tak Bez punktacji

139. Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) do Tak; Bez punktacji

obrazowania obszaréw takich jak tetnice szyjne, naczynia
ptucne i naczynia obwodowe, z wysoka rozdzielczoécig
przestrzenng i czasowg pozwalajac na wizualizacje dynamiki
naptywu i odptywu $rodka kontrastowego z obszaru
zainteresowania — TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub
odpowiednio do nazewnictwa producenta

podac nazwe

Stanowisko operatora — sprzet

140. Pojemnosé HD dla obrazéw =70 GB; Warto$¢ najwieksza - 2 pkt,
podac wartost [GB] wartos¢ najmniejsza — 0 pkt,
pozastate proporcjonalnie
141. Archiwizacja obrazéw na dyskach CD-R i DVD z dogrywaniem Tak Bez punktacji
przegladarki DICOM
142, Monitor LCD / TFT Tak Bez punktacji
143. Przekatna monitora 224", Bez punktacji
podac wartosc ["]
144, Matryca monitora 21920x1080; Bez punktacji

poda¢ rozmiar [n x m]

Stanowisko operatora — oprogramowanie

145. Wykresy time-intensity dla badar z kontrastem Tak Bez punktacji
146. Rekonstrukcje 3D MPR Tak Bez punktacji
147. Rekonstrukcje 3D MIP Tak Bez punktacji
148. Rekonstrukcje 3D SSD Tak Bez punktacji
149, Oprogramowanie do taczenia poszczeginych obrazéw z Tak; Bez punktacji

badan obszaréw rozleghych (np. catego kregostupa) w jeden podaé nazwe

obraz catego badanego obszaru funkcjonujace w sposéb

catkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio

do nazewnictwa producenta)
150. DICOM 3.0 — SEND/RECEIVE Tak Bez punktacji
151. DICOM 3.0 — QUERY/RETRIEVE Tak Bez punktacji
152, DICOM 3.0 — DICOM PRINT Tak Bez punktacji
153. DICOM 3.0 — Storage Commitment Tak Bez punktacji
154, DICOM 3.0 — Modality Worklist Tak Bez punktacji
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155. DICOM 3.0 — MPPS Tak Bez punktacji
Konsola lekarska, 1 kpl. - sprzet
156. Komputer sterujacy (procesor, system operacyjny) o Tak; Bez punktacji
parametrach zgodnych z zalecanymi wymaganiami dla Podac
zainstalowanego oprogramowania diagnostycznego oraz
kompatybilny w petni z zaoferowanym przez Wykonawce
aparatem MRI
157. Monitor diagnostyczny w technologii LCD/TFT o przekgtnej Tak; Bez punktacji
min 28 cali i rozdzielczosci min 2560 x 1600 lub 2 kolorowe Podac
monitory diagnostyczne o min. przekatnej 24" i rozdzielczoéci
nie mniejszej niz 2 MP
158. Monitor opisowy (na potrzeby np. systemu RIS) o. przekatnej Tak; Bez punktacji
min. 23" i rozdzielczosci nie mniejszej niz 1920 x 1080; Podaé
159. Serwer aplikacyjny wyposazony w: Tak / Nie Tak — 2 pkt
pamie¢ RAM: min, 64 GB; wbudowana macierz w konfiguracji Nie — 0 pkt

RAID Level min 5 lub réwnowainej lub bRAID 10

pojemnos¢ macierzy: minimum 1.8 TB; naped optyczny: DVD
RW; klawiatura, mysz

System pracujgcy w architekturze klient serwer, z mozliwoscia
zainstalowania oprogramowania klienckiego na stacjach
lekarskich, z mozliwo$cia zdalnej pracy radiologa, bez
konieczno$ci wysylania badari poza szpital, z petng
natychmiastowa dostepnoscia do wszystkich badan
biezacych/poprzednich oraz ponizej wymienionych
aplikacji/funkcjonalnoéci, po ustanowieniu
bezpiecznego/autoryzowango potaczenia.

Jezeli tak, opisac

Konsola lekarska — oprogramowanie

160.

Dedykowane procedury wy$wietlania i opracowywania
badar MR dia:

- badar neurologicznych
- badari ortopedycznych
- badari abdominalnych

- badari naczyniowych

Tak

Bez punktacji

161.

Funkcjonalnosci oprogramowania do analizy badari MR:
- wykresy time-intensity dla badar z kontrastem
- subtrakcja obrazéw MR
- filtr obrazéw MR

Tak

Bez punktacji

162.

Pomiary geometryczne (odlegtosci, katy, powierzchnie,
objetosci)

Tak

Bez punktacji

163.

Pomiary analityczne (intensywnos¢ sygnatu, profile,
histogramy)

Tak

Bez punktacji

164.

Rekonstrukcje 3D typu:
- MPR (Multi Planar Reconstruction)
- MIP({ Maximum Intensity Projection)
- VR (Volume Rendering )

Tak

Bez punktacji

165.

Oprogramowanie do taczenia poszczegdinych obrazéw z
badar catego ciata (whole body imaging) w jeden obraz
catego pacjenta

Tak

Bez punktacji

166.

Automatyczne numerowanie kregéw kregostupa w badaniach
CT i MR odcinkowych jak i catego kregostupa

Tak/Nie

Tak =1 pkt
Nie — 0 pkt

167.

WERSJA A - Oprogramowanie do zaawansowanej multi-
parametrycznej analizy badan moézgu w tym:

- ilodciowa analiza perfuzji z wyznaczaniem i prezentacja map
parametrycznych rBV/rBF/TTP/MTT/TMAX/tMIP oraz
obliczaniem obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji

- wykresy time-intensity dla zestawdw danych dynamicznych
- analiza badar DTI z generowaniem i prezentacjg map DTI
(np. ADC, FA, RA) i oraz generowaniem i prezentacja
traktografii tensora dyfuzji

Tak

Bez punktacji
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- analiza poréwnawcza badan z oceng progresji

- pomiary statystyczne

- histogramy

- fuzja wielu serii

- segmentacja objetosci

- rendering wolumetryczny

Lub

WERSIA B

Oprogramowanie do zaawansowanej multi-parametrycznej
analizy badari mézgu w tym:

lloéciowa analiza badan perfuzji (neuro), a w szczegdlnosci
kalkulacja i prezentacja w kolorze nastepujacych wskaznikéw:
- relMTT (relative Mean Transit Time) - relCBV (relative
Cerebral Blood Volume) - relCBF (relative Cerebral Blood
Flow)

Funkcjonalno$¢ dostepna na stacji lekarskiej lub
automatyczne generowanie map perfuzyjnych na konsoli
aparatu (Inline Perfusion lub zgodnie z nazewnictwem
producenta).

- wykresy time-intensity dla zestawdw danych dynamicznych
- analiza pordwnawcza badan z oceng progresji

- pomiary statystyczne

- histogramy

- fuzja wielu serii

- segmentacja objetosci

- rendering wolumetryczny

168. Oprogramowanie do zaawansowane] analizy badan Tak Bez punktacji
miednicy, w tym:
- analiza zmian morfologicznych zeriskich narzadéw
ptciowych (jajniki, macica, dno miednicy)
- pomiary
169. Oprogramowanie do zaawansowanej analizy badar Tak Bez punktacji
miednicy, w tym:
- analiza zmian morfologicznych zeriskich narzgdéw
ptciowych (jajniki, macica, dno miednicy)
- pomiary
170. Oprogramowanie do oceny badari MR piersi, realizujace: Tak/Nie Tak -2 pkt
dedykowany workflow umozliwiajgcy jednoczesne Nie -0 pkt
przegladanie serii anatomicznych, serii dynamicznych z
kontrastem
ustandaryzowane raportowanie BIRADS
171. Oprogramowanie do zaawansowanej multi-parametrycznej Tak Bez punktacji
analizy badan prostaty z analizg ilosciowg i jakosciowa
umozliwiajgce tworzenie raportéw zgodnych z PI-RADS 2 w
tym:
- analiza poréwnawcza badan z oceng progresji
172. DICOM 3.0 — SEND/RECEIVE Tak Bez punktacji
173. DICOM 3.0 — QUERY/RETRIEVE Tak Bez punktacji
174. DICOM 3.0 —DICOM PRINT Tak Bez punktacji
175. DICOM 3.0 — Storage Commitment Tak Bez punktacji
Wyposaienie pracowni
176. Kabina RF wraz z dostawa, montazem i wykoriczeniem Tak Bez punktacji
wnetrza wyposazona w 1 okno i 1 drzwi do sterowni
177. Potki do przechowywania cewek i fantomdéw w pomieszczeniu Tak Bez punktacji
z magnesem
178. Gaénica niemagnetyczna Tak Bez punktacji
179. Detektor metali Tak Bez punktacji
180. Zestaw fantomow do kalibracji i testowania aparatu Tak Bez punktacji
181. Wstrzykiwacz srodka kontrastowego kompatybilny z pracg w Tak Bez punktacji

polu magnetycznym
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182. Niemagnetyczna lezanka do transportu chorych lezgcych Tak Bez punktacji

183. Niemagnetyczny wézek do transportu chorych w pozycji Tak Bez punktacji
siedzacej

184. Komplet stuchawek (min. 1 nauszne i 1 douszne) z Tak Bez punktacji
mozliwoscig odstuchu muzyki przez pacjenta podczas
badania; w zestawie 100 kpl. jednorazowych naktadek na
stuchawki

185. Duplikator phyt Tak Bez punktacji

Wymagania uzupetniajace

186. System chtodzony wodg lodowg Tak Bez punktacji

187. Dostawa i montaz urzadzen chtodniczych (agregat wody Tak Bez punktacji
lodowej, klimatyzacjas, wentylacja) wymaganych do
poprawnej pracy urzgdzenia

188. Mozliwos¢ zgtaszania awarii na infolinie serwisowa , czynna Tak Bez punktacji
24 godziny na dobe, 365 dni w roku

189. Mozliwos¢ przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej Tak Bez punktacji
aparatu MR za pomocg sieci teleinformatycznej, poprzez
zestawiane pod kontrolag Zamawiajacego, chronione regutami
tacza VPN

190. Uzupetnienie helu w magnesie do maksymalnego poziomu Tak Bez punktacji
eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed
przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji
zawarte w cenie aparatu

191. Instrukcja obstugi w jezyku polskim do wszystkich Tak Bez punktacji
oferowanych sktadowych systemu — dostarczona wraz z
aparatem

192, Wykonanie testéw natezenia pola magnetycznego oraz Tak Bez punktacji
testéw wszystkich systemow aparatu zawarte w cenie
aparatu

Szkolenia

193. Oferta obejmuje petne szkolenie personelu z obstugi Tak Bez punktacji
dostarczanego urzadzenia

194. Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie Tak Bez punktacji
podstawowej obstugi, eksploatacji, konserwacji 2 osoby po 8
godzin zawarte w cenie aparatu

195. Bezptatne szkolenia w miejscu instalacji w catym okresie Tak Bez punktacji
trwania gwarancji bez limitu godzin i wizyt

196. Gwarancja - min 24 miesigce Tak Bez punktacji

197. Przeglady zgodnie z wymaganiami producenta w zakresie Tak Bez punktacji
oferty

Integracja z systemem

198. Zamawiajacy wymaga integracji rezonansu (RIS/PACS) z Tak Bez punktacji

systemem informatycznym Zamawiajgcego,

tj. systemem informatycznym WMS Mediqus firmy GABOS w
zakresie udostepniania obrazéw

i wynikéw badar z rezonansu na komputerach uzytkownikéw
koricowych.

Wszelkie koszty integracji ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy
nie posredniczy w kontaktach

Wykonawcy z firmg GABOS odnosnie integracji rezonansu
(RIS/PACS)

z systemem informatycznym zamawiajgcego.
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LP Parametr urzadzenia Wartosc graniczna Parametry oferowanego Ocena
aparatu
199, Wymagana taczna moc przytaczeniowa niezbedna do <125 kVA Wartoé¢ najwieksza - Opkt
zasilenia systemu rezonansu magnetycznego Wartoéé najmniejsza — 2pkt
pozostate proporcjonalnie
200. Pobér mocy systemu MR w trybie gotowosci do badania Tak, Wartos¢ najwieksza - O pkt
(Ready) dla zaoferowanego systemu MR wraz ze sprezarka podaé wartos¢ [kVA] Wartoé¢ najmniejsza — 2 pkt
helow d
4 pozostate proporcjonalnie
201. Pobdr mocy systemu MR w trybie nocnym (off) dla Tak, Wartos¢ najwieksza - O pkt
zaoferowanego systemu MR wraz ze sprezarka helowg podaé wartos¢ [kVA] Wartoét najmniejsza — 2 pkt
pozostate proporcjonalnie
202. Pobdr mocy systemu MR w trybie badania, skanowania Tak, Wartos¢ najwigksza - O pkt
podac wartos¢ [kVA] Wartos¢ najmniejsza — 2 pkt,
pozostate proporcjonalnie
203. taczna moc chtodnicza (agregat wody lodowej, klimatyzacja) Tak, Wartoé¢ najwieksza - 0 pkt
wymagana do poprawnego dziatania urzadzenia podac wartosé [kw]

Wartos¢ najmniejsza — 2 pkt,
pozostate proporcjonalnie

sessansesninsasaansanas T T P TR TP R TR TR

(podpis Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 4 do zapytania ofertowego

Umowa nr WUMWM-UF/UM/NW/ 12022

zawarta w Warszawie zwana dalej ,Umowa” pomiedzy: Wojewodztwem Mazowieckim,
ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, zwanym w dalszej
czesci Umowy ,Kupujacym”, reprezentowanym przez

Joanne Czarneckg — Prezesa Zarzadu Powiatowego Centrum Medycznego w Gréjcu spétka z
ograniczong odpowiedzialno$cia mocy petnomocnictwa udzielonego uchwatg nr 1484/256/21 Zarzadu
Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 16 wrzeénia 2021 r. w sprawie udzielenia peinomocnictwa
Prezesowi Zarzgdu Powiatowego Centrum Medycznego w Gréjcu Sp. z 0.0. do dokonywania wszelkich
czynnosci zwigzanych z realizacjg zaméwien w ramach projektu pn.: ,Zakup niezbednego sprzetu oraz
adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV 2 na terenie
wojewddztwa mazowieckiego”.

a
z siedzibg w ul. zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem , kapitat zaktadowy:
, NIP: ., REGON: , zwanym/g w dalszej cze$ci umowy

~Sprzedawca” ,reprezentowang przez:

zwanych fgcznie ,Stronami”.

Strony zawierajg umoweg z uwzglednieniem art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z pézn. zm.).

§1.

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie przez Sprzedawce na Kupujacego wiasnosci

, szczegbtowego okreslonego w zatgczniku nr ... do Umowy, dalej zwanego
~Przedmiotem Umowy” i jego wydanie Kupujgcemu, ktéry zobowigzuje sie go odebraé i zaplacié
Sprzedawcy cene na warunkach wskazanych w dalszej czesci Umowy.

2. Sprzedawca zobowigzuje sie do dostarczenia i wydania Przedmiotu Umowy wiasnym transportem
bezposrednio do Powiatowego Centrum Medycznego w Grdjcu spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gréjcu (05-600) przy ul. Ks. Piotra Skargi 10, zwanego w dalszej
czesci Umowy ,Miejscem dostawy”.

3. Sprzedawca o$wiadcza, ze Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, a takze wolny
od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz praw oséb trzecich oraz spetnia wszystkie
okreslone prawem i Umowa wymagania.

4. Sprzedawca o$wiadcza, ze posiada kwalifikacje, wiedze i umiejetnosci techniczne niezbedne
do realizacji Przedmiotu Umowy.
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§2.

1. Sprzedawca zobowigzany jest do dostarczenia i wydania Kupujgcemu Przedmiotu Umowy, a takze
przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w terminie do ...........

2. Sprzedawca ponosi koszty i peing odpowiedzialno$¢ za transport Przedmiotu Umowy do Miejsca
dostawy, jego zatadunek i roztadunek, a takze instalacje, konfiguracje systemu, uruchomienie,
sprawdzenie prawidtowo$ci dziatania oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego
Powiatowego Centrum Medycznego w Gréjcu spotka z ograniczong odpowiedzialnoécia z siedzibg
w Gréjeu (05-600) przy ul. Ks. Piotra Skargi 10.

§3.
1. Odbiér Przedmiotu Umowy zostanie dokonany na podstawie protokotu odbioru w Migjscu dostawy.
2. Protokot odbioru, o kitdrym mowa w ust. 1, sporzadzony zostanie w dwéch jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym dla Kupujgcego oraz Sprzedawcy.
3. Do czasu podpisania protokotu odbioru za dostarczony Przedmiot Umowy odpowiedzialno$é ponosi
Sprzedawca.
4. Strony ustalajg nastepujace adresy do korespondenc;ji i kontaktu:
1) Kupujacy: Powiatowe Centrum Medyczne w Gréjcu spétka z ograniczong odpowiedzialnoécia
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Gréjec.
2) Sprzedawca:
5. Strony zobowigzujg sg do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu do korespondencji
i kontaktu, o ktérym mowa w ust 4. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane
w formie pisemnej i dorgczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
6. Zaniechanie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5 powoduje, ze pismo wystane na adres wskazany
ust. 4 uznaje sie za doreczone.

§ 4.
1. Catkowite wynagrodzenie Sprzedawcy z tytulu realizacji Przedmiotu Umowy (wartoéé Umowy)
zostato ustalone na tgczng kwote brutto (z VAT) zi (stownie: )

2. Kupujgcy dokona zaptaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru Przedmiotu Umowy, przelewem
na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Kupujacego prawidlowo wystawionej faktury VAT.

3. Podstawg do wystawienia przez Sprzedawce faktury VAT jest podpisanie przez obie Strony
protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

4. Za date dokonania pfatnoéci, Strony beda uwazaly date przekazania przez Kupujgcego polecenia
zaptaty do banku prowadzgcego jego rachunek.

5. Kupujacy oswiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT.

6. Sprzedawca wystawi fakture VAT w terminie do 3 dni od daty podpisania protokotu odbioru
i dostarczy jg Kupujgcemu pod adres: Powiatowe Centrum Medyczne w Gréjcu spotka z ograniczona
odpowiedzialnoscig ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Gréjec.

7. Fakture VAT nalezy wystawi¢ ze wskazaniem nastepujgcych danych:

1) Nabywca: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagiellofiska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-39-
40;

2) Odbiorca Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagielloriska 26,
03-719 Warszawa;

3) numer Umowy: W/UMWM-UF/UM/NW/ /2022

§5.

1. Sprzedawca zobowigzuje sie do dostarczenia Kupujgcemu, najpdzniej w dniu odbioru Przedmiotu
Umowy, Instrukcji obstugi dostarczonego Przedmiotu Umowy w jezyku polskim w formie drukowanej
oraz dokumentacji serwisowej i instrukcji mycia i dezynfekgji.
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. Sprzedawca udziela 24 miesiecznej gwarancji dla dostarczonego Przedmiotu Umowy.

W okresie gwarancji, Sprzedawca zobowigzuje sie na wiasny koszt do naprawy lub wymiany
kazdego z elementéw, podzespotéw lub zespotéw dostarczonego Przedmiotu Umowy, ktére ulegty
uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych lub materiatowych.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate w czasie eksploatacji, jesli
sgone spowodowane niestosowaniem sie¢ do dostarczonej instrukcji obstugi, dokonywaniem
samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych przez uzytkownika lub inne
nieuprawnione osoby oraz wynikajgcych z przyczyn losowych (np. pozar, pow6dz, dewastacja).

. W przypadku stwierdzenia przez Kupujacego wad utajnionych konstrukcyjnych lub jakosciowych

w okresie obowigzywania gwarancji, o wykryciu wady Kupujacy powiadomi na piémie Sprzedawce
w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

Terminy usunigcia ujawnionych wad bedzie okreélat Kupujacy, biorgc pod uwage niezbedny czas
i techniczne mozliwosci ich usunigcia, pisemnie informujac o nich Sprzedawce.

Sprzedawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Uprawnienia Kupujgcego z tytutu rekojmi dotyczgce wad fizycznych, jak i okres jej trwania
sg tozsame z uprawnieniami z tytutu gwarancji.

Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przediuzenie okresu gwarancji o czas niesprawnosci
Przedmiotu Umowy.

10.Sprzedawca zobowigzuje sie do wykonywania serwisu na warunkach wskazanych w Ofercie,

stanowigcej zatacznik nr 1 do Umowy.

§6.

. Sprzedawca zaptaci Kupujgcemu kare umowna w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dziern zwioki w stosunku do terminu dostawy
okreslonego w § 2 ust. 1.

. tgczna wysokos¢ kar umownych naliczanych przez Kupujgcego nie moze przekroczyé 20%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1.

. Sprzedawca zaptaci Kupujgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia przez Kupujgcego lub
Sprzedawce od Umowy, z przyczyn za ktére odpowiedzialno$é ponosi Sprzedawca - w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1.

. Sprzedawca zaptaci Kupujgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzieri zwioki w stosunku do terminu wskazanego przez
Kupujgcego do usunigcia wad w okresie trwania gwarancji.

. Strony zastrzegajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$é ww. kar
umownych na zasadach okre$lonych przepisami kodeksu cywilnego.

. Sprzedawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych ze wszystkich swoich
wierzytelnoéci wzgledem Kupujgcego, w tym z naleznego mu wynagrodzenia. Potracenie przez
Kupujacego naleznych kar umownych nie wymaga uprzedniego wezwania Sprzedawcy do zaptaty
kar umownych.

W przypadku jesli potrgcenie, o ktérym mowa w ust. 5 nie jest mozliwe, Kupujacy wezwie
Sprzedawce do zapfaty kary umownej wyznaczajgc termin dokonania zaptaty na 14 dni od daty
doreczenia wezwania do jej zaplaty.

. Niezaleznie od sposobu rozliczania kar umownych, Kupujacy wystawi Sprzedawcy note ksiegowg
(obcigzeniowg) na kwote naleznych kar umownych.

§7.

. Strony postanawiajg, ze Kupujgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku gdy:

1) zostanie wydany nakaz zajgcia majgtku Sprzedawcy lub majgtku za pomocg, ktérego
Sprzedawca wykonuje Przedmiot Umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy orzeczenia
wiasciwego organu;

2) Sprzedawca dopuszcza sie zwioki w realizacji Przedmiotu Umowy trwajacej diuzej niz 7 dni;
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3) Sprzedawca naruszy zobowigzania do zachowania poufno$ci, o ktérym mowa w § 8 ust. 1i2;

4) Sprzedawca naruszy zobowigzanie, o ktérym mowa w § 11 ust. 6;

5) Sprzedawca nie dostarczy Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
Postanowienia ust. 1 nie ograniczaja prawa Kupujacego do odstapienia od Umowy w innych
przypadkach wskazanych w przepisach obowigzujgcego prawa, w szczegélnosci postanowieniach
Kodeksu cywilnego.

. Kupujgcy ma prawo skorzystaé z prawa odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia wystapienia

przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od Umowy.
Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy dla swej waznoséci wymaga zachowania formy pisemne;j.

§8.

Sprzedawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci i do niewykorzystywania w innym celu niz
okreslony w Umowie wszelkich informacji uzyskanych od Kupujgcego w zwigzku z realizacjg
Umowy, z wyjatkiem:
1) informacji publicznie dostepnych;
2) informacji, w ktérych posiadanie Sprzedawca wszedt, bez naruszenia prawa, z innych zrodet;
3) informacji, co do ktérych Kupujgcy pisemnie zezwolit na ich ujawnienie lub wykorzystanie

w innym celu.
Sprzedawca os$wiadcza, iz zobowigze swoich pracownikéw oraz osoby dziatajgce na jego zlecenie
do zachowania w poufnosci i do niewykorzystywania w innym celu niz okreslony w Umowie
informacji, o ktérych mowa w ust 1.
Obowigzek zachowania informacji w poufnoéci nie dotyczy sytuacji, w ktérych Sprzedawca
zobowigzany jest do przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisbw prawa do zgdania udzielenia takich informacji w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem.
W przypadku naruszenia przez Sprzedawce zobowigzania do zachowania poufnosci, o ktérym
mowa w ust. 112, Kupujacy moze odstapi¢ od Umowy.

§9.
Administratorem danych osobowych oséb reprezentujgcych Sprzedawce oraz oséb wskazanych
przez Sprzedawce, jako osoby do kontaktu jest Wojewddztwo Mazowieckie, ktérego dane
kontaktowe to: Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellonska
26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP:
fumwm/esp.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktorym mozna sie kontaktowac piszgc

na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.

Dane osobowe:

1) osdb reprezentujacych Sprzedawce, beda przetwarzane na podstawie obowigzku prawnego,
o ktérym mowa w art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z péZn. zm. (ogbine rozporzgdzenie o ochronie danych
osobowych), wynikajacego z przepiséw prawa okreslajacych umocowanie do reprezentowania,
w celu wiasciwej reprezentacji Sprzedawcy dla zapewnienia waznos$ci umowy oraz jej realizacji.
Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy;

0s6b wskazanych przez Sprzedawce, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imige i nazwisko,

stuzbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) bedg przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie,

o ktérym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych), w celu realizacji niniejszej

umowy/przebiegu postepowania. Dane zostaly podane przez Sprzedawce w ramach zawieranej

Umowy.
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Dane osobowe, o ktérych mowa w ust. 1 mogg zosta¢ udostepnione podmiotom uprawnionym
na podstawie przepiséw prawa oraz podmiotom $wiadczgcym obstuge administracyjno-
organizacyjng Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie oraz beds
przechowywane nie diuzej niz to wynika z przepiséw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o ktérych mowa w ust.
1 przystuguje prawo zgdania: dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia
oraz ograniczenia przetwarzania, jak réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto osobom wskazanym przez Sprzedawcg, jako osoby do kontaktu, przystuguje réwniez
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikajacego ze szczeg6inej sytuacii.
Sprzedawca jest zobowigzany do przekazania zapiséw niniejszego paragrafu wszystkim osobom
fizycznym wymienionym w ust. 1.

Rozwoju Regionalnego

§ 10.

Wojewddztwo informuje, ze Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie
funkcjonuje w oparciu o Zintegrowany System Zarzgdzania zgodny z normami PN-EN SO
9001:2015-10 — System Zarzadzania Jakoscig, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 — System
Zarzgdzania Bezpieczeristwem Informacji, PN-EN 1SO 14001:2015-09 — System Zarzadzania
Srodowiskowego, PN-ISO 45001:2018-06 — System Zarzgdzania Bezpieczeristwem i Higieng
Pracy, PN-ISO 37001:2017-05 - System Zarzadzania Dziataniami Antykorupcyjnymi oraz na
podstawie wytycznych PN-ISO 26000 — System Spotecznej Odpowiedzialnoéci w zwigzku z tym,
przy wydatkowaniu $rodkéw z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego nalezy doktadaé nalezytej
starannosci w zakresie przestrzegania zasad majacych na celu m.in. zapewnienie bezpieczenstwa
informacji, ochrone $rodowiska, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy,
przeciwdziatanie korupcji.

§11.

. Sprawy nieuregulowane Umowa podlegajg przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innych wiaéciwych

dla realizacji Przedmiotu Umowy obowigzujgcych aktéw prawnych.

Sprzedawca o$wiadcza, ze wiadome mu jest, iz tre§¢ Umowy jest informacjg publiczng, ktéra
podlega udostepnieniu na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r.,
0 dostepie do informacji publicznej, (Dz. U z 2020 r. poz. 2176, z pézn. zm.), na co niniejszym
Sprzedawca wyraza zgode.

. Wszelkie zmiany postanowieri Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

- W przypadku zaistnienia sporu wynikajgcego z realizacji Umowy sgdem miejscowo wiasciwym dla

jego rozstrzygnigcia bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Kupujacego.

Sprzedawca odpowiada za dziatania i zaniechania 0s6b, za pomoca ktérych wykonuje Przedmiot
Umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Sprzedawca nie moze dokonac cesji praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci
zobowigzan finansowych, na rzecz osoby trzeciej.

. Zatgcznikami stanowigcymi integralng cze$¢ Umowy sa:

1) Zatacznik nr 1 Formularz oferty

2) Zatgcznik nr2 Wzoér protokotu odbioru

Umowa zostata sporzgdzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Datg zawarcia niniejszej Umowy jest data ztozenia o$wiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig
ze Stron.

Kupujacy Sprzedawca

X y C‘) ﬂ. G .|7 D WWW,mazovia,pl
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Zalgcznik nr 2

PROTOKOL ODBIORU
dotyczy UMOWY NI c.uaiiissseriinesioisienssmsmssninisssinienisisssaisassns
PAIE] || R —
Miejsce odbioru: .........ocovieiiiie i
Data odbioru ............cceevnennn... 2022r
Kupujacy:

Wojewodziwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-39-40.

Przedstawiciel Kupujgcego — odbierajgcy:

Sprzedajacy:
............................... z siedzibgw ................(adres M | =
Przedstawiciel Sprzedajacego:
Czesc A
. . Numer seryjny
Lp. Przedmiot odbioru llosé (jezeli dotyczy)
1.

Przedstawiciel Kupujacego potwierdza odbiér ww. przedmiotu umowy.
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Czesc B

Opisane w czgéci A przedmioty odbioru wymagaty/nie wymagaty' dokonania szkolenia personelu.

Sprzedawca dokonat szkolenia personelu w zakresie dziatania i obstugi przedmiotéw odbioru opisanego

w czesci A,

Rzeczpospolita

- Polska

Mazowsze, Vi
serce Polski

Rozwoju Regionalnego

Lp.

Przedmiot odbioru

Liczba przeszkolonych oséb

1.

Protokét odbioru sporzadzono w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla Kupujacego

i Sprzedajgcego.

Przedstawiciel Kupujacego

! Niepotrzebne skreslié

Przedstawiciel Sprzedajacego




